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SUPPLEMENTAL  NOTICE 


When  these  tables  were  prepared*  the  thermocouple- 
material  combinations  that  were  included  represented  the  most 
commonly  used  thermocouples  in  the  United  States.  Other 
thermocouple  combinations  were  excluded*  not  on  the  basis 
of  reliability*  but  because  their  limited  use  did  not  justify 
extensive  studies  of  little-used  materials.  On  the  other  hand* 
the  inclusion  of  the  trademarked  materials  Chromel  and 
Alumel  did  not  represent  a  special  endorsement  of  these 
products*  but  only  recognized  them  as  forming  a  thermocouple 
combination  that  had  gained  almost  exclusive  usage  under 
conditions  for  which  no  other  really  competing  thermocouple 
materials  were  available. 

The  situation  with  respect  to  Chromel  and  Alumel  has 
since  changed*  however*  as  competing  t materials  are  now 
being  widely  marketed.  In  view  of  this  tact*  the  National 
Bureau  of  Standards  wishes  to  make  clear  that  it  does  not 
approve  or  otherwise  endorse  the  Chromel- Alumel  thermo¬ 
couple  to  the  exclusion  of  competing  products  which  may  or 
may  not  be  of  equal  quality.  The  Bureau  has  made  no  study 
of  the  relative  merits  of  these  thermocouples. 
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Preface 

One  of  the  important  functions  of  the  National  Bureau  of  Standards  is 
to  compile  scientific  and  technical  data  that  have  broad  and  useful  applications 
in  science  and  industry.  In  many  cases  the  programs  are  carried  out  in  coopera¬ 
tion  with  scientific  and  industrial  bodies  requiring  basic  and  accurate  infor¬ 
mation  in  a  g^ven  field.  A  project  of  this  type  that  has  been  in  progress  at  the 
National  Bureau  of  Standards  for  several  years  has  involved  the  preparation 
and  issuance  of  up-to-date  temperature-electromotive-force  tables  for  thermo¬ 
couples  used  in  science  and  industry  to  convert  the  measured  electromotive 
force  of  thermocouples  into  equivalent  temperatures,  the  testing  and  calibra¬ 
tion  of  commercial  thermocouples,  the  preparation  of  purchase  specifications 
for  thermocouple  wire,  and  in  the  precise  calibration  of  the  scales  of  instruments 
in  order  that  temperatures  may  be  read  directly. 

The  present  reference  tables  have  been  prepared  to  make  available  in 
composite  and  convenient  form  the  data  previously  issued  in  Bureau  publica¬ 
tions  now  out  of  print,  and  to  .meet  the  indicated  continuing  need  in  industry 
and  science  for  the  currently  accepted  values. 

A.  V.  Abtin,  Director. 
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Reference  Tables  for  Thermocouples 

Henry  Shenker,‘  John  I.  Lauritzen,  Jr.,*  Robert  J.  Corruccini, 

and  S.  T.  Lonberger* 

Expanded  reference  tables  for  platinum  versus  platinum-lO-percent 
rhodium,  platinum  versus  platinum-13-percent-rhodium,  chromel-alumel, 
iron-constantan  (modified  1913),  coppcr-constantan,  and  chromel-constantan 
thermocouples  are  given  with  temperature  in  degrees  Celsius  (centigrade) 
and  Fahrenheit  and  electromotive  force  in  millivolts  as  the  arguments. 
The  tables  arc  based  upon  the  ab.solutc  electrical  units  and  the  International 
Temperature  Scale  of  1948. 


Introduction 

The  teniperaturo-ciectromotivc-force  relationship  for  a  thermocouple  in  general  cannot  be  expressed 
by  a  simple  equation.  It  is  convenient,  therefore,  to  have  empirical  tables  giving  the  temperature- 
electromotive-force  relationship  for  the  various  tj-pes  of  commerically  available  thermocouples.  For 
any  thermocouple  type,  a  table  is  based  on  calibrations  of  representative  thermocouples  at  sufficient 
points  to  3’ield  a  temperature-electromotive-force  plot  characteristic  of  the  material.  These  tables, 
therefore,  do  not  represent  the  temperature-electromotive-force  relationship  for  a  particular  thermocouple 
but  rather  a  mean  of  a  number  of  thermocouples  of  that  type.  The  reference  tables  so  derived  provide 
a  basis  for  drawing  deviation  curves  for  comparing  individual  thermocouples  with  others  of  their  type 
or  with  instruments  calibrated  to  read  temperature  directlj’.  By  using  the  reference  tables  in  conjunc¬ 
tion  with  a  deviation  curve,  greater  precision  may  be  obtained  by  using  a  given  number  of  calibration 
points  than  from  the  use  of  the  calibration  data  (done.  The  deviation  curve  is  constructed  by  plotting 
the  differences  between  the  cfdibration  data  of  an  individufd  instrument  and  the  reference  table.  The 
points  so  plotted  may  then  be  connected  bj’  a  continuous  curve  which  may  be  used  for  interi>olating 
between  calibration  points.  For  example,  it  is  desired  to  determine  the  temperature  of  a  furnace  from 
the  measured  electromotive  force  of  a  calibrated  thermocouple.  The  electromotive  force  developed  by 
the  thermocouple,  however,  does  not  correspond  to  that  of  any  of  the  calibration  points.  By  plotting 
a  difference  curve  from  the  calibration  data,  one  may  interpolate  between  the  calibration  points  to  find 
the  correction  to  be  added  algebraically  to  the  measured  electromotive  force  to  yield  the  reference 
table  value.  The  reference  table  may  now  be  referred  to  and  the  furnace  temperature  corresponding 
to  the  corrected  thermocouple  electromotive  force  determined. 

Reference  tables  for  the  different  types  of  commercial  thermocouples  have  been  published  at  various 
times  by  the  National  Bureau  of  Standards.  The  present  publication  brings  together  the  latest  versions 
of  all  such  tables  prepared  at  the  NBS.  The  numericfd  v(dues  given  in  these  tables  (u-e  the  siune  as  those 
given  in  “Reference  tables  for  thermocouples”,  by  Henry  Sbenker,  John  I.  Lauritzen,  Jr.,  and  Robert 
J.  Corruccini,  NBS  Circular  508  (1951)  and  “Modified  1913  reference  tables  for  iron-constimtan  thermo¬ 
couples”,  by  Robert  J.  Corruccini,  and  Henry  Shenker,  J.  Research  NBS  50,  229  (1953)  RP2415. 

In  these  tables  electromotive  force  is  expressed  in  absolute  units.  The  change  from  intemationid  to 
absolute  electrical  units,  which,  by  international  agreement,  became  effective  of  Jimuary  1,  1948,  is  de¬ 
scribed  in  NBS  Circular  459.*  One  absolute  volt  is  equal  to  0.99967  international  volt  S.). 

■  Prwent  address:  Naval  Resaaroh  Laboratory,  WasUngton,  O.  C. 

>  Prasant  address:  Oallfomia  Instltuta  of  TeefaDology,  Pasadena,  Calif. 

•  Tbit  revision  was  prepared  by  S.  T.  Lonberger. 

<  NBS  Cbenlar  4W,  Announcement  of  ehances  in  electrical  pbotometrie  units,  7  pegea  (May  15, 1M7),  available  (Tom  the  Superlntendaot  of  Documents, 
U.  8.  Oovemment  Printing  Office.  Washington  25,  D.  O.,  price  5  cents. 
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Temperatures  are  expressed  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948,  which  is  defined  in 
'*The  International  Temperature  Scale  of  1948”,  by  H.  F.  Stimson,  J.  Research  NBS  42,  209  (1949) 
RP1962,  and  “DifiFerences  between  the  International  Temperature  Scales  of  1948  and  1927”,  by  R.  J. 
Corruccini,  J.  Research  NBS  43,  133  (1949)  RP2014. 

Certain  small  apparent  inconsistencies  wUl  be  found  in  the  tables.  Differences  of  this  sort  result 
h:t>m  rounding  and,  being  negligible,  have  been  allowed  to  stand.  For  example,  in  table  1,  the  tempera¬ 
ture  79.9*  C  (rounded)  corresponds  to  exactly  0.500  millivolt,  while  from  table  3,  0.500  millivolt 
(rounded)  corresponds  to  exactly  80°  C.  By  reverting  to  the  equation  in  the  original  reference  by  which 
these  values  were  calculated,  one  may  confirm  the  correctness  of  the  above  values  to  the  number  of 
places  given. 

The  tables  for  platinum  versus  pIatinum-1 0-percent-rhodium  thermocouples  are  based  on  formulas 
in  “Reference  tables  for  platinum  to  platinum-rhodium  thermocouples”,  by  Wm.  F.  Roeser  and  H.  T. 
Wensel,  BS  J.  Research  10,  275  (1933)  RP530.  The  tables  for  platinum  versus  piatinum-1 3-percent 
rhodium  thermocouples  are  based  on  tables  from  the  same  reference.  The  tables  for  chromel-alumel 
thermocouples  are  based  on  “Standard  tables  for  chromel-alumel  thermocouples”,  by  Wm.  F.  Roeser, 

A.  I.  Dahl,  and  G.  J.  Gowens,  J.  Research  NBS  14, 239  (1935)  RP767.  The  tables  for  copper-constantan 
thermocouples  are  based  on  “Reference  tables  for  iron-constantan  and  copper-constantan  thermo¬ 
couples”,  by  Wm.  F.  Roeser  and  Andrew  I,  Dahl,  J.  Research  NBS  20,  337  (1938)  RP1080  for  tempera¬ 
tures  ..^ove  0*  C  (32*  F),  and  on  table  1  of  “Calibration  of  thermocouples  at  low  temperatures”,  by  Russell 

B.  Scott,  J.  Research  NBS  25,  459  (1940)  RP1339  for  temperatures  below  0*  C.  The  tables  for  chromel- 
constantan  thermocouples  are  based  on  tables  for  chromel-platinum  given  in  RP767  and  tables  for  con- 
stantan-platinum  given  in  RP1080. 


2 


Part  1.  Celsius  (centigrade)  Tables 


Table  1.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 


MUlivolto 


2.100 

2. 

2. 

2.400 

2. 

2. 

2.700 

2. 

2. 


195.7 
207.5 

219.2 

230.8 

242.3 
253.  7 


264.9 


341.  6 
352.3 
363.  0 


384  1 
394  6 
405.  1 


386.  2 
396.  7 
407.  2 

417.7 
428.  1 
438.  5 


Millivolts 


Degrees  C 


1.8 

a6 

5.4 

7.2 

la  4 

21.  1 

22.8 

24.5 

3a  0 

37.6 

39.2 

40.  8 

51.  8 

5a3 

54  8 

56.4 

6a  9 

6a3 

69.8 

71.3 

81.4 

82.8 

842 

85.6 

9a  4 

96.8 

9a2 

99.  6 

109.  1 

110.4 

111.8 

iia  1 

122.  4 

123.7 

12a  0 

126.  3 

135.3 

136.6 

137.9 

139.2 

148.  1 

149.3 

150.6 

151.8 

160.  6 

161.8 

16a  0 

164.3 

172.  8 

174.  1 

175.3 

176.5 

184.9 

186.  1 

187.3 

188.5 

19a  9 

19a  1 

199.2 

200.4 

20a  7 

209.  9 

211.0 

212.  2 

220.4 

221.  5 

222.  7 

223.  8 

232.0 

233.  1 

234.3 

235.4 

243.  4 

244.  6 

245.  7 

246.  9 

254  8 

255.  9 

257.  1 

25a  2  1 

266.  1 

267.2 

268.3 

269.  4 

277.2 

278.4 

279.5 

280.6 

288.  3 

289.  4 

290.5 

291.  6 

299.3 

300.  4 

301.5 

302.  6 

310.3 

311.  4 

312.  5 

313.  5 

321.  2 

322.  2 

323.  3 

324  4 

331.  9 

333.0 

334  1 

335.  2 

342.  7 

343.  8 

344  8 

345.  9 

35a  4 

354  5 

355.  5 

356.  6 

364  0 

365.  1 

366.  2 

367.  2 

374  6 

375.  7 

9.0 

10. 

7 

12. 

5 

2a  2 

27. 

8 

29. 

5 

42.  4 

44 

0 

45. 

6 

57.9 

59. 

4 

6a 

9 

72.7 

74. 

2 

75. 

6 

87.0 

88. 

5 

89. 

9 

100.  9 

102. 

3 

103. 

7 

114  4 

115. 

8 

117. 

1 

127.6 

12a 

9 

130. 

2 

140.5 

141. 

7 

14a 

0 

153.  1 

154 

3 

155. 

6 

165.  5 

166. 

7 

167. 

9 

177.7 

17a 

9 

180. 

1 

189.7 

190. 

9 

192. 

1 

201.6 

202. 

8 

204. 

0 

213.4 

214 

5 

215. 

7 

225.0 

226. 

2 

227. 

3 

236.  6 

237. 

7 

238. 

9 

24a  0 

249. 

1 

250. 

3 

259.3 

26a 

4 

261. 

5 

270.5 

271. 

7 

272. 

8 

281.7 

282. 

8 

283. 

9 

292.  7 

293. 

8 

294 

9 

303.  7 

304. 

8 

305. 

9 

314  6 

315. 

7 

316. 

8 

325.  5 

326. 

6 

327. 

6 

336.3 

337. 

3 

338. 

4 

347.  0 

34a 

1 

349. 

1 

357.  7 

35a 

7 

359. 

8 

36a  3 

369. 

3 

370. 

4 

378.  9 

379. 

9 

381. 

0 

389.  4 

390. 

4 

391. 

5 

399.  9 

400. 

9 

4oa 

0 

410.  4 

411. 

4 

412. 

4 

420.  8 

421. 

8 

422. 

9 

431.  2 

432. 

2 

433. 

3 

441.  6 

442. 

6 

443. 

6 

451.  9 

452. 

9 

453. 

9 

462.  2 

463. 

2 

464 

2 

472.  4 

473. 

5 

474 

5 

482.  6 

483. 

7 

484. 

7 

.050 

.060 

,070 

79. 

9 

94. 

0 

107. 

7 

121. 

0 

134 

1 

146. 

8 

159. 

3 

240.0 
251.4 
262.  7 


218.0 

229.6 

241.  1 
252.  5 

26a  8 


207.5 

219.2 
230.8 

242.3 
253.7 
264.  9 


2. 100 


MillivolU 


Table  1.  Platiniiiii  Versus  Platinum-lO-Percont  Kho<lium  Tliernioe«ni|»I«‘s< — <^on. 

(Elr4*tranioli\r  Fnr«'  in  Millivollo.  Tonipt'ralurrH  in  (Ini.  19Ut).  Jiiin-liuiiM  at  0°  C.) 


MillivoilK 


MUIlToits 


8. 


MUlWolU 


Table  1.  Platinum  Versus  Platinum>10-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Afaeolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 


MUlivolte 

.010 

.020 

.030 

.040 

.050 

.060 

.070 

.090 

.100 

MUUvolts 

Degrees  C 

8.000 

861.2 

862.  1 

863.0 

863.  9 

864  8 

865.  7 

866.6 

867.5 

86a  4 

869.3 

870.  2 

8.000 

8. 100 

870.  2 

871.  1 

872.0 

872.  9 

873.8 

874.  7 

87a  6 

876.  5 

877.  4 

878.  3 

879.  2 

8. 100 

8.200 

879.  2 

880.  1 

881.  C 

881.  « 

882.  8 

883.  7 

884  6 

885.  5 

886.  4 

887.  S 

888.  2 

8.200 

8.300 

888.2 

889.  1 

890.0 

890.  9 

891.  7 

892.6 

893.5 

894.  4 

895.  3 

896.  2 

897.  1 

8.300 

8.400 

897.  1 

89a  0 

898.  9 

899.  8 

900.7 

901.6 

902.5 

903.  4 

904  2 

905.  1 

906.  0 

8. 400 

8.500 

906.  0 

906.  S 

907.  8 

90a  7 

909.  6 

910.  5 

911.  4 

912.  3 

913.  1 

914.  C 

914.  9 

8.500 

8.600 

914.  9 

915.  8 

916.  7 

917.  6 

9ia  5 

919.  4 

920.  3 

921.  1 

922.  0 

922.  9 

923.  8 

8.600 

8.700 

923.  8 

924.  7 

925.  6 

926.  5 

927.3 

92a  2 

929.  1 

930.  0 

930.  9 

931.  8 

932.  6 

a  700 

8.800 

932.  6 

933.  5 

934  4 

935.  3 

936.  2 

937.  1 

937.  9 

938.  8 

939.  7 

940.  e 

941.  5 

8.800 

8.900 

941.  5 

942.  3 

94a  2 

944.  1 

945.  0 

945.  9 

946.  7 

947.  6 

948.  5 

949.  4 

950.  3 

8.900 

9.000 

950.  3 

951.  1 

952.0 

952.  9 

953.  8 

954.  7 

955.  5 

956.  4 

957.  3 

958.  2 

959.  0 

9.000 

9. 100 

959.  0 

959.  9 

960.  8 

961.  7 

962.  5 

963.4 

964  3 

965.  2 

966.  1 

966.  9 

967.  8 

9. 100 

9.200 

967.  8 

968.  7 

969.  5 

970.  4 

971.  3 

972.  2 

973.0 

973.  9 

974.  8 

975.  7 

976.  5 

9.200 

9.300 

976.  5 

977.4 

978.  3 

979.  1 

980.0 

980.  9 

981.  8 

982.  6 

983.  5 

984.  4 

985.2 

9.300 

9.400 

985.  2 

986.  1 

987.0 

987.  8 

988.  7 

989.  6 

990.  5 

991.  3 

992.2 

993.  1 

993.  9 

9.400 

9.500 

993.  9 

994.  8 

995.  7 

996.  5 

997.  4 

998.  3 

999.  1 

1000.  0 

1000.  9 

1001.  7 

1002.  6 

9.500 

9.600 

1002.  6 

1003.  5 

1004.  3 

1005.  2 

1006.  0 

1006.  9 

1007.8 

1008.  6 

1009.  5 

1010.  4 

1011.  2 

9.600 

9.700 

1011.  2 

1012.  1 

1013.  0 

1013.  8 

1014.  7 

1015.  5 

iai6.  4 

1017.  3 

lOia  1 

1019.  0 

1019.  8 

9.700 

9.800 

1019.  8 

1020.  7 

1021.  6 

1022.  4 

1023.  3 

1024.  1 

1025.  0 

1025.  9 

1026.  7 

1027.  6 

1028.  4 

9.800 

9.900 

1028.  4 

1029.  3 

1030.  2 

1031.  0 

1031.  9 

1032.  7 

1033.  6 

1034.  5 

1035.  3 

1036.  2 

1037.  0 

9.900 

10. 000 

1037.  0 

1037.  9 

1038.  7 

1039.  6 

1040.  5 

1041.  3 

1042.  2 

1043.  0 

1043.  9 

1044.  7 

1045.  6 

10.000 

10. 100 

1045.  6 

1046.  4 

1047.  3 

1048.  1 

1049.  0 

1049.  9 

1050.  7 

1051.  6 

1052.  4 

1053.  3 

1054.  1 

10. 100 

10.200 

1054.  1 

1055.  0 

1055.  8 

1056.  7 

1057.  5 

1058.  4 

1059.  2 

1060.  1 

1060.  9 

1061.  8 

1062.  6 

10.200 

10.300 

1062.  6 

1063.  5 

1064.  3 

1065.  2 

1066.  0 

1066.  9 

1067.  7 

1068.  6 

1069.  4 

1070.  3 

1071.  1 

10.300 

10.400 

1071.  1 

1072.  0 

1072.  8 

1073.  7 

1074.  5 

1075.  4 

1076.  2 

1077.  1 

1077.  9 

1078.  8 

1079.  6 

10.400 

10.500 

1079.  6 

1080.  4 

1081.  3 

1082.  1 

1083.  0 

1083.  8 

1084.  7 

1085.  5 

1086.  4 

1087.  2 

1088.  1 

10.500 

10.600 

1088.  1 

1088.  9 

1089.  8 

1090.  6 

1091.  5 

1092.  3 

1093.  1 

1094.  0 

1094.  8 

1095.  7 

1096.  5 

10.600 

10.700 

1096.  5 

1097.  4 

109a  2 

1099.  0 

1099.  9 

1100.  7 

1101.  6 

1102.  4 

1103.  3 

1104.  1 

1105.  0 

10.700 

10.800 

1105.  0 

1105.  8 

1106.  6 

1107.  5 

1108.  3 

1109.  2 

1110.0 

1110.  8 

nil.  7 

1112.  5 

1113.  4 

10.800 

10.900 

1113.4 

1114.  2 

1115.  1 

1115.  9 

1116.  7 

1117.6 

1118.4 

1119.  3 

1120.  1 

1121.  0 

1121.  8 

10.900 

11.000 

1121.  8 

1122.  6 

1123.  5 

1124.  3 

1125.  2 

1126.  0 

1126.  8 

1127.  7 

1128.  5 

1129.  3 

1130.  2 

11.000 

11.100 

1130.  2 

1131.0 

1131,  9 

1132.  7 

1133.  5 

1134.  4 

1135.  2 

1136.  1 

1136.  9 

1137.  7 

1138.  6 

11.100 

11.200 

1 138.  6 

1139.  4 

1140,  3 

1141.  1 

1141.  9 

1142.  8 

1143.  6 

1144.  4 

1145.  3 

1146.  1 

1147.  0 

11.200 

11.300 

1147.0 

1147.  8 

1148.  6 

1149.  5 

1150.  3 

1151.  1 

1152.0 

1152.  8 

1153.  7 

1154  5 

1155.  3 

11.300 

11.400 

1155.  3 

1156.  2 

1157.  0 

1157.  8 

1158.7 

1 159.  5 

1160.  4 

1161.  2 

1162.  0 

1162.9 

1163,  7 

11.400 

11.500 

1163.  7 

1164.  5 

1 165.  4 

1166.  2 

1167.0 

1167.  9 

1168.  7 

1169.  5 

1170.  4 

1171.2 

1172.0 

11.500 

11.600 

1172.0 

1172.  9 

1173.  7 

1174.  6 

1175.  4 

1176.  2 

1177.  1 

1177.  9 

1178.  7 

1179.  6 

1180.4 

11.600 

11.700 

1180.  4 

1181.  2 

1182.  1 

1182.  9 

1183.  7 

1184.  6 

1185.4 

1186.  2 

1187.  1 

1187.  9 

1188.  7 

11.700 

11.800 

1188.  7 

1 189.  6 

1190.  4 

1191.  2 

1192.  1 

1192.  9 

1193.  7 

1194.  6 

1195.  4 

1196.  2 

1197.  1 

11.800 

11.900 

1197.  1 

1197.  9 

1198.  7 

1199.  6 

1200.  4 

1201.  2 

1202.  1 

1202.  9 

1203.  7 

1204.  6 

1205.  4 

11.900 

12.000 

1205.  4 

1206.  2 

1207.  1 

1207.  9 

1208.  7 

1209.  6 

1210.  4 

1211.  2 

1212.  1 

1212.  9 

1213.  7 

12.000 

Millivolts 

.000 

.010 

.020 

.030 

.040 

.050 

.060 

.070 

1 

.080 

.090 

.100 

Millivolts 

5 


Tame  1.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con 

(Electromotive  Force  in  Al>84dute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C. 


MilUrolta 


12.000 

12. 100 
12.200 
12.  300 

12.400 

12.500 

12.600 

12.700 

12.800 

12.900 


13. 100 
13.200 
13.300 

13.400 

13.500 

13.600 

13.700 

13.800 

13.900 


14. 100 
14.200 
14.300 

14.400 

14.500 

14.600 

14. 700 
14.800 
14.900 


1206.  2 

1214.  6 
1222.  0  1222.  9 
1230.4  1231.2 

1238.  7  1239. 

1247.  8 
12.=j5.  3  1256.  1 

1263.  6  1264.  4 
1271.9  1272.7 
1280.  2  1281.  1 


.040  .050  .060  .070  .080 


Degrees  C 


.100  MiUivolte 


1305.  2 
1313.  5 
1321.  8 

1330.  2 
1338.  5 
1346.  8 

1355.  2 
1363.  5 
1371.  9 


1371.  9  1372.  7  1373.  5  1374.  4  1375.  2  1376.  0  1376.  9  1377.  7  1378.  5  1379.  4  1380.  2 


1381.01  1381.91  1382.71  1383.511384.4  1385.2  1386.1  1386.9  1387.7  1388.6 

1392.  7  1393.  6  1394.  4  1395.  2  1396.  1  1396.  9 

1401.  1  1401.  9  1402.  8  1403.  6  1404.  4  1405.  3 

1409.4  1410.3  1411.1  1411.9  1412.8  1413.6 

1417.8  1418.6  1419.5  1420.3  1421.2  1422.0 

1426.  2  1427.  0  1427.  9  1428.  7  1429.  5  1430.  4 

1434.  5  1435.  4  1436.  2  1437.  1  1437.  9  1438.  7 

1442.  9  1443.  8  1444.  6  1445.  4  1446.  3  1447.  1 

1451.  3  1452.  1  1453.  0  1453.  8  1454.  6  1455.  5 


1455.  5  1456.  3  1457.  2  1458.  0  1458.  8  1459.  7  1460.  5  1461.  4  1462.  2  1463.  0  1463.  9 


1455.  5 

1456.  3 

15.100 

15.200 

15.300 

1463.9 
1472.  3 
1480.  7 

1464.  7 
1473.  1 
1481.  5 

15.400 

15.500 

15.600 

1489.  0 
1497.  5 
1505.  9 

1489.  9 
149a  3 
1506.  7 

15.700 

15.800 

15.900 

1514.  3 
1522.  7 
1531.  1 

1.515.  1 
1523.  5 
1532.  0 

16.000 

1539.  5 

1540.  4 

MUlivolts 

IIQQIIII 

.010 

1466.  4  1467.  2  1468.  1  1468.  9  1469.  7 

1474.  8  1475.  6  1476.  5  1477.  3  1478.  1 

1483.  2  1484.  0  1484.  8  1485.  7  1486.  5 

1491.  6  1492.  4  1493.  2  1494.  1  1494.  9 


1516.8  1517.6  1518.5  1519.3  1520.2 

1525.  2  1526.  1  1526.  9  1527.  7  1528.  6 

1533.  6  1534.  5  1535.  3  1536.  2  1537.  0 

1542.  1  1542.  9  1543.  8  1544.  6  1545.  4 


.070  .080 


1471.  4  1472.  3  IS.  100 

1479.  8  1480.  7  15.  200 

1488.  2  1489.  0  IS.  300 

1496.  6  1497.  5  15.  400 

1505.  0  1505.  9  15.  500 

1513.  4  1514.  3  15.  600 

1521.8  1522.7  15.700 

1530.3  1531.1  15.800 

1538.7  1539.5  15.900 

1547.1  1548.0  16.000 


.100  MillivolU 


12. 

000 

12. 

100 

12. 

12. 

300 

12. 

400 

12. 

500 

12. 

600 

12. 

700 

12. 

800 

12. 

900 

13. 

13. 

100 

13. 

200 

13. 

300 

13. 

400 

13. 

500 

13. 

600 

13. 

700 

13. 

800 

13. 

900 

14. 

BBI 

14. 

100 

14. 

200 

14. 

300 

14. 

400 

14. 

500 

14. 

600 

14. 

700 

14. 

800 

14. 

900 

15. 

IS. 

100 

15. 

200 

IS. 

300 

15. 

400 

15. 

500 

15. 

600 

15. 

700 

15. 

800 

15. 

900 

16. 

000 

ible  1.  Platinum  Versus  PlatinumolO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

ectromotive  Force  in  Abeolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0®  C.) 


tfilUrolts 


16.400 

16.500 

16.600 

16.700 

16.800 

16.900 


17.100 

17.200 

17.300 

17.400 

17.500 

17.600 

17.700 

17.800 

17.900 


18.000 


18.100 

18.200 

18.300 

18.400 

18.500 

18.600 


.010  .020  .030  .040  .050 


Degrees  C 


1552.  2 
1560.  6 


569. 


1540.  4 

1541.  2 

1548.  8 
1557.  2 
1565.  7 

1549.  7 
1558.  1 
1566.  6 

1574.  1 
1582.  6 
1591.  1 

1575.  0 
1583.  4 
1591.  9 

1599.  5 
1608.  0 
1616.  5 

1600.  4 
1608.  8 
1617.  3 

1625.  0 

1625.  8 

1633.  5 
1642.  0 
1650.  5 

1634.  3 
1642.  8 
1651.  3 

1659.  0 
1667.  5 
1676.  0 

1659.  8 
1668.  3 
1676.  9 

1684.  6 
1693.  1 
1701.  6 

1685.  4 
1693.  9 
1702.  5 

1710.  2 

1711.  1 

1546.  3 

1554.  7 
1563.  2 


1604.  6  1605.  5  1606.  3  1607.  1 

1613.  1  1613.  9  1614.  8  1615.  6 

1621.  6  1622.  4  1623.  3  1624.  1 


.100  MUUvtrils 


16.000 

16.100 

16.200 

16.300 

16.400 

16.500 

16.600 

16.700 

16.800 

16.900 


17.000  1624.  1  1625.  0  1625.  8  1626.  7  1627.  5|  1628.  4|  1629.  2  1630.  1  1630.  9|  1631.  8  1632.  6 


1626.  7 

1627.  5 

1628.  4 

1635.  2 

1636.  0 

1636.  9 

1643.  7 

1644.  5 

1645.  4 

1652.  2 

1653.  0 

1653.  9 

1660.  7 

1661.  5 

1662.  4 

1669.  2 

1670.  0 

1670.  9 

1677.  7 

1678.  6 

1679.  4 

1686.  3 

1687.  1 

1688.  0 

1694.  8 

1695.  7 

1696.  5 

1703.  4 

1704.  2 

1705.  1 

1711.  9 

1712.  8 

1713.  6 

1639.  4  1640.  3  1641.  1 

647.1  1647.9  1648.8  1649.6 

655.  6  1656.  4  1657.  3  1658.  1 

664.  1  1664.  9  1665.  8  1666.  6 

1674.3  1675.2 
681.  1  1682.  0  1682.  8  1683.  7 

689.  7  1690.  5  1691.  4  1692.  2 

1698.  2  1699.  1  1699.  9  1700.  8 

1706.  8  1707.  6  1708.  5  1709.  3 


1709.3  1710.2  1711.1  1711.9  1712.  sl  1713.611714.51  1715.3  1716.2  1717.1  1717.9 


1748.  8 
1757.  4 
1766.  0 


17.100 

17.200 

17.300 

17.400 

17.500 

17.600 

17.700 

17.800 

17.900 


18.400 

18.500 

18.600 


Millivolts 


.010  .020  .030  .040  .050  .060  .070  .080  .090  .100  MUlivoIts 


Table  2*  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 


Millivolts 


0.033 

0.  039 

0.  044 

lij.lill 

.  096 

.  102 

.  149 

.  155 

.  161 

.  210 

.  216 

.  222 

.  273 

.  279 

.  286 

.  338 

.  344 

.  351 

.404 

.  411 

.418 

.  473 

.  479 

.  486 

.  543 

.  550 

.  557 

.  614 

.  621 

.629 

.  en 

.  694 

.  702 

.  762 

.  769 

.  777 

.  838 

.  845 

.853 

.  915 

.  923 

.  931 

.  994 

1.  002 

1.009 

1.  073 

1.081 

1.  089 

1.  154 

1.  162 

1.  170 

1.  236 

1.  244 

1.  253 

1.  319 

1.  327 

1.  336 

1.  403 

1.  411 

1.  419 

1.  487 

1.  496 

1.  504 

2.  099 
2.  189 
2.  280 


•2.  108 
2.  198 
2.  289 


2.  117 
2.  207 
2.  298 


0.050 

0.056 

.  107 

.  113 

.  167 

.  173 

.229 

.235 

.  292 

.299 

.357 

.  364 

.  425 

.431 

.  493 

.  500 

.  564 

.571 

.636 

.  643 

.709 

.  717 

.784 

.  792 

.  861 

.869 

.  939 

.  946 

1.  017 

1.  025 

1.  097 

1.  106 

1.  179 

1.  187 

1.  261 

1.  269 

1.  344 

1.  352 

1.  428 

1.  436 

1.  513 

1.  521 

1.  859 

1.  947 

2.  036 


1.  868 

1.  956 

2.  045 


2.  398  2.  408 


2.  490 
2.  583 
2.  676 


2.  499 
2.  592 
2.  685 


3.  061 
3.  156 
3.  251 


TaUe  2.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electnunotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 


»c 

B 

B 

2 

3 

B 

B 

B 

B 

8 

9 

10 

“C 

Millivolts 

400 

3.251 

a  261 

a  270 

a  280 

a  289 

a  299 

3.  308 

a  318 

a  327 

3.  337 

a  347 

400 

410 

3.  347 

a  356 

a  366 

a  375 

3.  385 

a  394 

a  404 

a  414 

a  423 

3.  433 

a  442 

410 

420 

a  442 

a  452 

a  462 

a  471 

a  481 

a  490 

a  500 

a  510 

a  519 

a  529 

a  539 

420 

430 

3.  539 

a  548 

3.558 

a  567 

a  577 

a  587 

a  596 

a  606 

a  616 

3.  625 

3.635 

430 

440 

3.635 

a  645 

a  654 

a  664 

3.  674 

a  683 

3.693 

a  703 

a  712 

a  722 

a  732 

440 

450 

a  732 

a  741 

3.751 

a  761 

a  771 

a  780 

a  790 

3.  800 

a  809 

a  819 

a  829 

450 

460 

3.829 

3.839 

a  848 

3.858 

3.868 

3.878 

3.887 

3.897 

a  907 

a  917 

3.926 

460 

470 

a  926 

a  936 

a  946 

a  956 

a  965 

a  975 

a  985 

a  995 

4  004 

4  014 

4.  024 

470 

480 

4.  024 

4  034 

4.044 

4.  053 

4  063 

4.073 

4  083 

4.  093 

4  103 

4.  112 

4.  122 

480 

490 

4  122 

4  132 

4.  142 

4  152 

4  162 

4  171 

4.  181 

4.  191 

4.  201 

4  211 

4.  221 

490 

500 

4.221 

4  230 

4  240 

4  250 

4.260 

4.270 

4  280 

4  290 

4.  300 

4  310 

4  319 

500 

510 

4.319 

4  329 

4.  339 

4  349 

4.  359 

4.369 

4  379 

4.  389 

4.  399 

4  419 

510 

520 

4.  419 

4.  428 

4  438 

4  448 

4  458 

4.468 

4  478 

4  488 

4.  498 

Bil;  i':l 

4  518 

520 

530 

4  518 

4  528 

4  538 

4  548 

4  558 

4  568 

4  578 

4.  588 

4.  598 

4.  618 

530 

540 

4.  618 

4.  628 

4  638 

4.  648 

4  658 

4  668 

4.  678 

4.  688 

4.  698 

4.  708 

4  718 

540 

550 

4.718 

4.  728 

4.  738 

4.  748 

4.  758 

4.  768 

4.  778 

4.  788 

4  798 

4.  808 

4  818 

550 

560 

4  818 

4.  828 

4  839 

4.  849- 

4.  859 

4  869 

4  879 

4.  889 

4.  899 

4.  909 

4.  919 

560 

570 

4  919 

4.  929 

4  939 

4  960 

4.  970 

4.980 

4  990 

5.010 

5.  020 

570 

580 

5.  020 

5.  031 

5.041 

5.  061 

5.071 

5.081 

5.  091 

5.  112 

5.  122 

580 

590 

5.  122 

5.  132 

5.  142 

5.  152 

5.  163 

5.  173 

5.  183 

5.  193 

5.  214 

5.  224 

590 

600 

5.  224 

5.275 

5.306 

5.316 

5.  326 

600 

610 

5.326 

5.336 

5.  346 

5.  357 

5.  367 

5.377 

5.  388 

5.  398 

5.408 

5.  418 

5.  429 

610 

620 

5.429 

5.439 

5.  449 

5.  459 

5.  470 

5.  480 

5.  490 

5.  501 

5.  511 

5.  521 

5.  532 

620 

630 

5.  532 

5.  542 

5.  552 

5.  563 

5.573 

5.583 

5.  593 

5.  604 

5.  614 

5.  624 

5.635 

630 

640 

5.  635 

5.645 

5.  655 

5.  666 

5.  676 

5.686 

5.  697 

5.  707 

5.  717 

5.  728 

5.  738 

640 

650 

5.  738 

5.  748 

5.  759 

5.  769 

5.  779 

5.  790 

5.800 

5.  811 

5.  821 

5.831 

5.  842 

650 

660 

5.842 

5.  852 

5.862 

5.  873 

5.883 

5.  894 

5.  904 

5.  914 

5.  925 

5.  935 

5.946 

660 

670 

5.  946 

5.  956 

5.  967 

5.  977 

5.987 

5.  998 

6.  008 

6.  019 

6.  029 

6.  040 

6.  050 

670 

680 

6.  050 

6.060 

6.  071 

6.081 

6.092 

6.  102 

6.  113 

6.  123 

6.  134 

6.  144 

6.  155 

680 

690 

6.  155 

6.  165 

6.  176 

6.  186 

6.  197 

6.  207 

6.  218 

6.  228 

6.  239 

6.  249 

6.  260 

690 

700 

6.  260 

6.  302 

6.  312 

6.323 

6.  365 

700 

710 

6.  365 

6.  376 

6.  386 

6.  397 

6.407 

6.  418 

6.  429 

6.  439 

6.  450 

6.  460 

6.  471 

710 

720 

6.471 

6.481 

6.  492 

6.  503 

6.  513 

6.  524 

6.  534 

6.  545 

6.  556 

6.  566 

6.  577 

720 

730 

6.577 

6.  588 

6.  598 

6.  609 

6.619 

6.630 

6.641 

6.  651 

6.662 

6.673 

6.  683 

730 

740 

6.  683 

6.  694 

6.  705 

6.715 

6.  726 

6.  737 

6.  747 

6.758 

6.  769 

6.779 

6.790 

740 

750 

6.790 

6.  801 

6.811 

6.822 

6.833 

6.  844 

6.854 

6.  865 

0.876 

6.886 

6.  897 

750 

760 

6.897 

6.908 

6.  919 

6.929 

6.940 

6.  951 

6.  962 

6.972 

6.983 

6.994 

7.005 

760 

770 

7.005 

7.015 

7.037 

7.058 

7.069 

7.080 

7.091 

7.  102 

7.  112 

770 

780 

7.  112 

7.  123 

7.  145 

7.  156 

7.  166 

7.  177 

7.  188 

7.  199 

7.210 

7.220 

780 

790 

7.220 

7.231 

7.253 

7.264 

7.275 

7.286 

7.296 

7.307 

7.318 

7.  329 

790 

800 

7.329 

7.340 

7.  351 

7.362 

7.  372 

7.383 

7.  394 

7.405 

7.416 

7.427 

7.438 

800 

®C 

B 

B 

2 

3 

4 

5 

6 

B 

8 

B 

10 

»c 

Table  2.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples— Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 
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Millivolts 


7. 


8  9  10 


8.  120  8.  131 


a  432 

a  444 

a  455 

a  466 

a  477 

a  488 

a 

iiTi 


8.  176  8.  187 

&  287  &  298 

8.  399  8.  410 


8.511  8.522  8.5331  8.545 


9.  077  9.  088 

9.  191  9.  202 


9. 570  9.  582  9. 593  9.  605  9.  616  9. 628|  9.  639  9.  651  9. 663  9. 674l  9.  686 


9.  686l  9.  6971  9.  7091  9.  720l  9.  7321  9.  744  9.  755  9.  767  9.  779 

9.  860  9.  871  9.  883  9.  895 
9.976  9.988  10.000  10.011 


10.  046 

10.  1521  10.  163 


10.  222 
10.  340 


10.  387 
10.  505 
10.  623 


10.  128 
10.  246 
10.  363 

10.  481 
10.  599 
10.  718 


1. 100 

10.  741 

10.  753 

1. 110 

10.  860 

10.  872 

1. 120 

10.  979 

10.  991 

1, 130 

11.  098 

11.  no 

1,  140 

11.  217 

11.  229 

1, 150 

11.  336 

11.  348 

1. 160 

11.  456 

11.  468 

1, 170 

11.  575 

11.  587 

1, 180 

11.  695 

11.  707 

1. 190 

11.  815 

11.  827 

1,200 

11.  935 

11.  947 

10.801  10.812  10.824  10.836  10.848  10.860 


10.  919 
11.038 


l!J 


10.  943 

11.0621  11.074 
11.  193 


11.  300 
11.  420 
11.  540 


11.  623 
11.743 
11.  863 

11.983 


11.  779 


10.  979 

11.  098 
11.  217 

11.  336 
11.  456 
11.575 

11.  695 
11.  815 
11.  935 


12.  055 


9  10 


Table  2.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Pereent  Rhodium  Thermocouples— Con. 

(Electramotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 


15.530  15.542  15.554  15.566  15.578  15.590  15.602  15.614  15.625  15.637  15.649 


15.649  15.661  15.673  15.685  15.697 

15.768  15.780  15.792  15.804  15.816 

15.887  15.899  15.911  15.922  15.934 

16.006  16.017  16.029  16.041  16.053 

16. 124  16. 136  16. 148  16. 160  16. 171 

16.243  16.254  16.266  16.278  16.290 

16.361  16.373  16.385  16.396  16.408 

16.479  16.491  16.503  16.515  16.527 

16.597  16.609  16.621  16.633  16.645 

16.716  16.727  16.739  16.751  16.763 


15.721  15.732 
15.839  15.851 
15.958  15.970 

16.077  16.089 
16.195  16.207 
16.314  16.325 

16.432  16.444 
16.550  16.562 
16.668  16.680 


15.756  15.768 
15.875  15.887 
15.994  16.006 

16.112  16.124 
16.231  16.243 
16.349  16.361 

16.467  16.479 
16.586  16.597 
16.704  16.716 


16.786  16.798  16.810  16.822  16.834 
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Table  2.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Refcrenee  Junctions  at  0”  C.) 
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Table  3.  Platinum  Versus  Platinum-lS'Percent  Rhodium  Thermocouples 

(Electfomotive  Force  in  Absolute  Millivolt*.  Temperatures  in  Degree*  C  (Int.  194S).  Reference  Junctions  at  0*C.) 


MilUvolto 


MilUvsIto 


1 

17. 

9 

34 

6 

50 

4 

65. 

5 

80. 

0 

90 

9 

107. 

3 

120. 

3 

132. 

9 

145. 

3 

157. 

5 

169. 

5 

181. 

2 

19a 

6 

204 

0 

215. 

2 

220 

3 

237. 

2 

240 

0 

250 

7 

269. 

3 

279. 

8 

290. 

2 

300. 

5 

310. 

7 

320. 

9 

331. 

0 

341. 

0 

35L 

0 

360 

9 

370. 

8 

380. 

6 

390. 

4 

400 

1 

409. 

8 

419. 

4 

420 

9 

430 

4 

447. 

9 

457. 

3 

1. 

9 

19. 

6 

30 

2 

51. 

9 

67. 

0 

81. 

4 

95. 

2 

100 

6 

121. 

6 

134 

1 

140 

5 

150 

7 

170. 

6 

18a 

3 

19a 

8 

205. 

2 

210 

4 

227. 

4 

230 

3 

249. 

1 

259. 

8 

270. 

4 

280. 

9 

291. 

2 

301. 

5 

311. 

7 

321. 

9 

33a 

0 

342. 

0 

35a 

0 

401.  1 
4ia  8 

420.3 

429.9 

439.4 
44&8 


260.  8 


271.4 

281.9 
292.3 

302.6 
312.  8 

322.9 

333.0 
34a  0 
35a  0 


37a  8 
382.6 

392.3 

4oao 

411.  7 

421.3 

43a  8 
44a  3 
449.  8 

459.  2 


Degrees  C 


230.  7 
241.  6 
25a  3 


263.0 


27a  5 
284.0 
294  3 

304.6 
314.  8 
324  9 

335.0 

345.0 

355.0 


404  0 
413.  6 
42a  2 


9. 

1 

20 

4 

4a 

6 

50 

0 

7a 

8 

87. 

0 

100. 

6 

113. 

8 

120 

6 

139. 

1 

151. 

4 

16a 

5 

175. 

3 

180 

9 

190 

3 

209. 

6 

220. 

8 

231. 

8 

242. 

6 

25a 

4 

264. 

0 

274. 

6 

285. 

0 

295. 

4 

305. 

6 

315. 

8 

326. 

0 

336. 

0 

346. 

0 

350 

0 

365. 

375. 

7 

385. 

5 

395. 

2 

404 

9 

414. 

6 

424 

2 

433. 

7 

443. 

2 

45a 

6 

46a 

0 

.070  .080 


199.  5 
210.  8 
221.  9 

232.  9 
24a  7 
254.  5 


275.  6 

28a  1 

290  4 

306.  6 
316.8 
327.  0 

337.0 
347.0 
356.  9 


200.  6 
211.  9 
223.  0 

234.  0 
244.8 
255.  5 


276.  7 
287.  1 
297.  4 

307.7 
317.  8 
320  0 

330  0 
340  0 
357.  9 


376.7 

386.5 
390  2 

405.  9 

415.6 
425.  1 

434.6 
444  1 
450  5 

463.  0 


201.  8 
213.  0 
224.  1 


277.  7 
280  1 
290  5 

300  7 
310  9 
329.  0 


360  8  367.  8  360  8 


400  9 
410  5 
420  1 

435.  6 
445.0 
454  5 


10 

2 

33. 

0 

40 

8 

64. 

0 

70 

6 

9a 

5 

lOO 

0 

119. 

0 

131. 

6 

144. 

0 

150 

2 

160 

3 

180 

0 

191. 

5 

202. 

9 

214. 

1 

225. 

2 

230 

2 

247. 

0 

257. 

7 

260 

3 

270 

8 

289. 

2 

299. 

5 

309. 

7 

319. 

9 

330. 

0 

340. 

0 

350. 

0 

359. 

9 

369. 

8 

370  7 
3804 
390  2 

407.9 

417.5 

427.0 

430  5 
440  0 
455.4 


379.  6 

389.4 
399.  1 

400  8 
410  4 
420  0 

437.5 
440  9 
450  3 


MilUvsIto 


279.8 
290.  2 
300.  5 


341.0 

351.0 

360.9 


370  8 


380.  6 

390.4 
400  1 

409.  8 

419.4 
420  9 

430  4 
447.9 
457.3 


465.  8  460  8 


aooo 


2.100 

z 

Z300 

Z400 

Z600 

z 

Z700 
Z 
Z900 


ZOOO 


Z400 

Z500 

ZOOO 

Z700 

Z800 

ZOOO 

4.000 


MUUvsIto 
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Table  3.  Platinum  Versus  Platmum*13-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Eleetromotive  Force  in  Abaolute  Millivolto.  Tempemturec  In  DefrcM  C  (Int.  IMS).  Referenee  Jiinetienc  at  0*  C.) 


MilUrolta  .000  .010  .020  .030 


4.000 

4. 100 
4.200 
4.800 

4.400 

4.800 


457.3 

466.8 

476.2 

485.6 


494.  9  495.  8 

504.  2  505.  1 

513.  4  514.  3 

522.  5  52a  4 

531.  6  53a  5 

540.  7  541.  6 


Degrees  C 


459.  2  46a  1  461.  1  46a  0 

468. 7  469. 6  47a  5  471. 5 

47a  1  479.  0  479.  9  48a  9 
487. 4  48a  4  489. 3  49a  2 


49a  8 
506.0 
515.2 


551.  5 


561.  4 
570.  3 
579.  3 


562.  3 
571.2 
580  2 

589.  1 
59a  0 
606.8 

615.  5 
624.  2 
632.  9 


460  9 

470  4 
48a  8 
49a  1 


460  8  460  8 


470  3 
484.  6 


497.7 
500  9 
510  1 


563.2 
572.  1 
581.  1 

590.  0 
59a  9 
607.6 

610  4 
625.  1 
630  8 


642.5 


651.  1 
659.  8 
66a  5 

677.0 
685.  5 
694.  1 


501.  4 
510  6 
5ia  8  519.  8 

52a  0  52a  9 

537.  0  53a  0 


564  1 
570  0 
582.  0 


550  9  557.  8 


617.  2 
625.  9 
634.  6 


65a  0 
66a  7 
669.  3 

677.  9 
680  4 
694.  9 

703.  4 
711.  8 
720.  2 


6ia  1 
620  8 
635.  5 


644.  2 


652.9 
661.  5 
670.  2 

678.  7 
687.  3 
695.  8 


565.  8 
574.  8 
583.8 


619.  0 
627.  7 
630  4 


653.  7 
662.  4 
671.0 

679.  6 
688.  1 
696.  6 

705.  1 
710  5 
721.  9 


760.  3 
76a  6 
770  8 

785.  0 
793.  2 
801.  3 


761.2 
769.  4 
777.  6 

785.  8 
794.0 

80a  1 

810.2 


470  2 
485.  6 


560  7 
575.  7 
584.  6 


619.  8 

62a  6 

637.2 


654.  6 
660  3 
671.  9 


567.  6 
570  6 
585.  5 

594.  4 
600  2 
612.  0 


AUlUmlts 


494.  0  494.  9 

5003  5002  5042 

511.5  510  4  510  4 

520  7  521.  6  520  5 

529.  8  530  7  531. 6 

53a  9  539.  8  540  7 

547.  9  54a  8  549. 7 


4.  ISO 
4.2t0 
4.SM 


4.SM 


4.7M 

4.800 

4.000 


6. 

100 

S. 

200 

5. 

300 

5. 

400 

5. 

500 

5. 

600 

5. 

700 

5. 

800 

6. 

900 

6. 

000 

655.  5 
664.  1 
670  7 


706.  8 
715.  2 
720  6 


727. 0  727. 8  72a  7  729. 5  730. 3  731. 2  732. 0 


736.  2 
744.  6 
752.  9 


765.  3 
770  5 
781.  7 


Millivolts 


.030  .040  .050  .060  .070 


7.100 

7.200 


7. 400 
7.500 
7.600 

7.700 

7.800 

7.000 

aooo 


Millivolts 


Table  3.  Platinum  Versus  Platinum-13-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Eleetromotl««  Fwr«e  in  Absolute  MilliTolte.  Tempmitufee  in  Degteee  C  (Int.  1948).  Reference  JuneUone  at  0*  C.) 


MliilToito 


9.100 

9.200 

9.300 

9.400 

9.500 


9.700 

9.800 


10.000 


10.100 

10.200 

10.300 

10.400 

10.500 

10.600 

10.700 

10.800 

10.900 


11.100 

11.200 

11.300 

11.400 

11.500 

11.600 

11.700 

11.800 

11.900 

12.000 


MiDiTolte 


80  .040  .050 


Degrees  C 


807.0 

814.  3  815. 1 

822.4  823.2 

831.3 


838.  5  839.  3 

846l  5  847.  3 

854  5  855. 3|  85 

862.  5  86a  3 

87a  5  871.  2 

87a  4  879.  2 


819.  2 
827.  2 
835.3 


84a  3 

851.3 

859.3 


88a  3  887.1  887.9  88a  6  889.4  89a  2^  891.0  891.8  892.6  893.4  894.2 


811.9 

812  7 

822  0 

822  8 

822  1 

822  9 

832  1 

832  9 

844.  1 

844.  9 

852  1 

852.9 

862  1 

880.9 

862  1 

862  9 

872  0 

872  8 

8829 

884  7 

891.8 

892.  6 

MUUtsIU 


a  000 

8.100 
8.200 
a  300 


9.100 
9.200 
9.300 

919. 2  920. 0  02a  7  921. 5  922. 3  923.  1  923. 9  924. 6  925. 4  9. 400 

927. 0  927. 8  92a  5  929. 3  93a  1  93a  9  931. 6  932. 4  933. 2  9. 500 

934.  8 

941.  8  942.  5 

949.  5  950.  3 

957.  2  958.  0 


964.  1  964.  9  965.  6  96a  4  967.  967.  d  96a  7  969.  5|  970.  2|  971.  0|  971.  Sl  10. 000 


97a  6 

986.3 
993.  9 


10.100 

10.200 

10.300 

10.400 

10.500 

10.600 


1039.8  1040.6  1041.3  1042.0  1042 


1047.2  1047.9  1048.7  1049.4  1050. 
1054.  6  1055.  4  1056.  1  1056.  8  1057. 
1062.0  1062  8  1063.5  1064.2  1065. 

1069.  4  1070.  1  1070.  9  1071.  6  1072.  3 

1076.7  1077.5  107a  2  107a  9  1079.7 

1084.  1  1084.  8  1085.  5  1086.  3  1087.  0 

1091.  4  1092  1  1092  9  1093.  6  1094.  3 

1092  7  1099.5  IlOa  2  1101.0  1101. 
1106.1  1102  8  1107.6  1102  3  1109. 

1112  4  1114.1  1114.9  1115.6  1116.3 


1051.  6  1052.  4  1053.  1  1053.  9 
1059.  1  1059.  8  1060.  5  1061.  3 

1066.4  1067.2  1067.9  1062  7 

1073.8  1074.5  1075.3  1076.0 
1081.  1  1081.  9  1082.  6  1083.  3 
1082  5  1089.2  1089.9  1090.7 

1095.8  1096.5  1097.3  1092  0 
1102  2  1102  9  1104.6  1105.4 

1110.5  1111.2  1111.9  1112  7 

1117.8  1112  5  1119.2  1120.0 


1045.7  1042  4  1047.2 


11. 100 
11.200 
11.300 

11.400 

11.500 

11.600 

11.700 

11.800 

11.900 


12000 


.100  MiUiTolto 


Table  3.  Platinum  Versus  Platinum-13«Percent  Rhodium  Thermocouple^:— Con. 

(Electromotive  Force  in  Abaolute  MlUivolU.  Temperaturca  in  Degrcce  C  (Int.  194S).  Refeicnee  JunctionaatS^C.) 


MUiivclta 


Millivolts 


16 


s  ^  zzs  sss  ss£  s  ^  pp;;  ppp  ppp  P 

!  iii  III  lii  i  ill  Sli  lit  I  ill  ill  ill  I  III  III  III  I 


Table  3.  Platinum  Versus  Platinum-13-Percent  Rhodium  Thermocouplf^s— Con. 

(Elcetroinotive  Force  in  Abeolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 


MiUlTolts 


18.000 

It.  100 
10.200 
18.300 

18.400 

18.800 

18.800 

18.700 

16.800 

18.000 


17. 100 
17.200 
17.300 

17.400 

17.800 

17.800 

17.700 

17.800 

17.900 


18.100 

18.200 

18.300 

18.400 

18.600 

18.600 

18.700 

18.800 

18.000 


19.100 

19.200 

19.300 

19.400 

19.800 

19.600 

19.700 

19.800 

19.900 


.010  .020  .030 


1402.  2 

1409.  4 
141A  6 
142a  8 

1431.  0 
143a  2 
1445.  4 

1452.  6 
1459.  8 
1467.  0 


.050 


Degrees  C 


1405.  1  1405.  81  1400  5 

1412.  3  I4ia  ol  14ia  7 

1419.5  1420.2 
1420  7  1427.4 

1430  9  1434.6 
1441.  1  1441.  81  1442.  6 
1440  3  1449.  0|  1449.  8 

1455.5  1450  3 
1462.7  1460  5 
1470.0  1470  7 


1451.  9 

1459.  1 
1460  3 


1474  3  1475.  0  1475.  7  1470  5  1477.  2  1477.  9  1470  6  1479.  4  1480.  1  1480.  8  1481.  6 


1481.  6  1480  3  1480  0  1480  7  1484.  4  1485.  2  1485.  9  1486.  6  1487.  4  1480  1  1480  8 

1480  8  1489.  5  1490.  3  1491.  0  1491.  7  1492.  4  1490  2  1490  9  1494.  6  1495.  4  1490  1 

1496.  1  1490  8  1497.  5  1490  3  1499.  0  1499.  7  1500.  4  1501.  2  1501.  9  1502.  6  1500  3 

1503.3  1504.0  1504.8  1505.5  1500  2  1507.0  1507.7  1500  4  1509.2  1509.9  1510.6 
1510.6  1511.3  1512.1  1512.8  1510  5  1514.2  1514.9  1515.7  1510  4  1517.1  1517.8 
1517.  8  1510  6  1519.  3  1520.  0  1520.  7  1521.  5  1522  2  1522.  9  1520  6  1524.  4  1525.  1 

1525.  1  1525.  8  1520  5  1527.  3  1520  0  1520  7  1529.  4  1530.  2  1530.  9  1531.  6  1532.  3 

1532  3  1530  1  1533.  8  1534.  5  1535.  2  1530  0  1536.  7  1537.  4  1530  1  1530  9  1539.  6 

1539.  6  1540.  3  1541.  1  1541.  8  1542  5  1543.  2  1544.  0  1544.  7  1545.  4  1540  2  1540  9 


1540  9|  1547.  6  1540  3  1549.  1  1549.  8  1550.  5  1551.  3  1552  (  1552.  7  1553.  5  1554.  2 


1557. 1  1557.  8  1550  6 
1564.  4  1565.  1  1565.  9 
1571.7  1572.5  1573.2 

1579.0  1579.8  1580.5 
1586.  3  1587.  1  1587.  8 
1593.  6  1594.  4  1595.  1 

1600.9  1601.7  1602.4 
1600  3  1609.0  1609.7 
1615.6  1616.3  1617.0 


1619.91  1620.7  1621.4  1622.  1  1622.9  1623.6  1624.  3|  1625.  1 1  1625.81  1620  51  1627.3 


1627.3  1620  0  1620  71  1629.5 
1634.  6  1635.  4  1636.  11  1630  8 
1642.0  1642.7  1643.4 

1649.  3  1650.  1  1650.  8 
1656.  7  1657.  4  1650  1|  1650  9 
1664.0  1664.7  1665.5 

1671.  3  1672.  1  1672.  8 
1670  7  1679.4  1680.21  1680.9 
1686.0  1686.8  1687.51  1680  3 

1693.  4  1694.  1  1694.  9 


1631.01  1631.7 
1630  31  1639.  0 
1645.  6 


1650  0 
1660.  4 
1667.  7 


1630  1  1633.  9 
1640.5  1641.2 
1647.8  1640  6 

1654.51  1655.2  1655.9 
1661.81  1662.5  1663.3 
1669.  9 

I 

1677.  2 


1697.  1  1697.  8  1690  6  1699.  31  1700.  0 


.too  MilUralto 


16.000 

18. 100 
16.200 
16.300 

16.400 

16.800 

16.600 

16.700 

16.800 

16.900 


17. 100 
17.200 
17.300 

17.400 

17.600 

17.600 

17.700 

17.800 

17.900 


18. 100 
18.200 
18.300 

18.400 

18.600 

18.600 

18.700 

18.800 

18.900 


19.100 

19.200 

19.300 

19.400 

19.800 

19.600 

19.700 

19.800 

19.900 
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Table  4.  Platinum  Versus  Platinum-13-Percent  Rhodium  Thermocouples 

(Elcctroinotive  Force  in  Abeolute  Millivolt*.  Teupenittirc*  in  Degree*  C  (Int.  194S).  Reference  Junetioaeat  0*  C.) 


3.  399 

a  409 

3.  420 

3.  502 
a  607 
a  712 

a  512 
a  617 
a  722 

a  817 
a  923 
4.  029 

a  827 
a  933 
4.  039 

a  838 
a  944 
4.  050 

4.  134 
4.  241 

4.  348 

4.  145 
4.  251 

4.  358 

4.  156 
4.  262 
4.  369 

4.  455 

4.  466 

4.  477 

4.  563 
4.  672 
4.  782 

4.  574 
4.  683 
4.  793 

4.  585 
4.  694 
4.  804 

4.  893 

5.  004 
5.  115 

4.  904 

5.  015 
5.  126 

4.  915 

5.  026 
5.  137 

5.  226 
5.  338 
5.  450 

5.  238 

5.  349 
5.  461 

5.  249 

5.  360 
5.472 

5.  563 

5.  574 

5.  586 

5.  677 

5.  792 
5.907 

5.  688 

5.  803 

5.  918 

.5.  700 
5.  814 

5.  930 

6.022 
6.  137 
6.  252 

6.  033 
6.  149 
0.  264 

6.044 
6.  160 
6.  275 

6.  368 
6.  485 
6.  602 

6.  380 
6.  497 

6.  614 

6.  391 

6.  508 
6.  626 

6.  720 

6.  732 

6.  744 

6.  838 

6.  957 

7.  076 

6.  850 

6.  969 

7.  088 

6.  862 

6.  981 

7.  100 

7.  195 
7.  315 
7.  436 

7.  207 
7.327 
7.  448 

7.  219 
7.  339 
7.  460 

7.  557 
7.  679 
7.  801 

7.  570 
7.  692 
7.  814 

7.  582 
7.  704 
7.  826 

7.'  924 

7.  936 

7.  949 

3.  430 


3.  848 
3.  954 


4.  166 
4.  273 
4  380 


4.488 


4.  596 
4.  705 
4.  815 


3.  859 

3.  965 

4.  071 

4.  177 
4.  283 
4.  390 


3.  870 

3.  976 

4.  081 


a  461 

a  471 

3.481 

a  492 

a  565 
a  669 
a  774 

a  575 

a  680 

a  785 

a  586 
a  690 
a  796 

a  596 
a  701 

a  806 

a  880 

a  987 
4.092 

3.891 
a  997 
4.  102 

a  901 

4.  008 
4.  113 

a  912 
4.  018 
4.  123 

4.  198 
4.  305 
4.  412 

4.  209 
4.  315 
4.  422 

4.  219 
4.  326 
4.  433 

4.  230 
4.  337 
4.  444 

4.  241 
4.  348 
4  455 


4.  672 
4.  782 

4.  893 

5.  004 
5.  115 
5.  226 

5.  338 
5.  450 
5.  563 


5.  792 
5.907 
6.022 

6.  137 
6.  252 
6.368 

6.  485 
6.  602 
6.  720 


6.  838 


7.  315 
7.  436 
7.  557 


Table  4.  Platinum  Versus  Platinum-13-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Abeolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 


1, 

070 

1, 

080 

1, 

090 

1, 

too 

1. 

no 

1, 

120 

1, 

130 

1, 

140 

1, 

150 

1. 

160 

1, 

170 

1, 

180 

1, 

190 

63  11.476 
99  11.613 
36  11.749 


11.  nil  11.  124 
11.232  11.246 
11.367  11.381  11.394 

11.504  11.517  11.531 
11.640  11.654  11.667 
11.776  11.790  11.803 


11.817  11.830  11.844  11.858  11.871  11.885  11.899  11.913  11.926  11.940  11.954 


11.  954 

12.  090 
12.  227 

12.  365 
12.  503 
12.  641 

12.  779 

12.  917 

13.055  13.069 

13.  193  13.  207 


1 


11.994  12.008  12.022  12.035  12.049 

12.  131  12.  145  12.  159  12.  173  12.  186 

12.  268  12.  282  12.  296  12.  310  12.  323 

12.406  12.420  12.434  12.447  12.461 

12.  544  12.  558  12.  572  12.  585  12.  599 

12.  682  12.  696  12.  710  12.  723  12.  737 

12.820  12.834  12.848  12.861  12.875 

12.958  12.972  12.986  13.000  13.014 

13.  097  13.  Ill  13.  125  13.  139  13.  152 

13.235  13.249  13.263  13.277  1^291 


fable  4.  Platinum  Versus  Platinum*13>Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

Elcetromotive  Force  in  Abeolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0”  C.) 


Millivolts 


15.  831 


13.  221 

13.  235 

13.  249 

la  263 

13. 

277 

13.  360 

13.  374 

13.  388 

13.  402 

13. 

416 

13.  ^99 

la  513 

13.  526 

13.  540 

13. 

554 

13.  638 

13.  652 

13.  666 

13.  679 

la 

693 

13.  777 

13.  791 

13.  805 

13.  818 

13. 

832 

13.  916 

la  930 

13.  943 

13.  957 

13. 

971 

14.  055 

14.  069 

14.  082 

14.  096 

14 

no 

14.  193 

14.  207 

14.  221 

14.  235 

14 

249 

14.  332 

14.  346 

14.  360 

14.  374 

14. 

388 

14.  471 

14.  485 

14.  499 

14.  513 

14. 

527 

14.  610 

14.  624 

14.  638 

14  652 

14 

666 

14.  749 

14.  763 

14.  777 

14.  791 

14. 

804 

14.888 

14.  901 

14.  915 

14.  929 

14. 

943 

15.  026 

15.  040 

15.  054 

15.  068 

15. 

082 

15.  165 

15.  179 

15.  193 

15.  207 

15. 

221 

15.  304 

15.  318 

15.  331 

15.  345 

15. 

359 

15.  443 

15.  456 

15.  470 

15.  484 

15. 

498 

15.  581 

15.  595 

15.  609 

15.  623 

15. 

637 

15.  720 

15.  734 

15.  748 

15.  761 

15. 

775 

15.  859 

15.  873 

15.  886 

15.  900 

15. 

914 

15.  997 

16.  011 

16.  025 

16.  039 

16. 

053 

17.  424 

17.  437 

17.  451 

17.  465 

17.  561 
17.  699 
17.  837 

17.  575 
17.  713 
17.850 

17.  589 
17.  726 
17.  864 

17.  603 
17.  740 
17.  878 

17.  974 
18  111 
18  248 

17.  988 
18  125 
18  261 

18  002 
18  139 
18  275 

18  016 
18  152 
18  289 

18.  385 
18  522 
18  659 

18  399 
18  536 
18  672 

18  412 
18  549 
18  686 

18  426 
18  563 
18  700 

18  796 

18  810 

18  823 

18  836 

5 

6 

B 

8 

Table  5.  Chromel-Alumel  Thermocouples 

(Electromotive  Force  in  Abaolutc  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at 


MiUivolte 


14.00 

15.00 

16.00 


21.00 

22.00 

23.00 

24.00 

26.00 

26.00 

27.00 

28.00 

29.00 

30.00 


Millivolts 


Degrees  C 


-163 

-168 

-173 

-178 

-184 

-190 

-122 

-125 

-129 

-133 

-137 

-141 

-145 

-149 

-154 

-87 

-90 

-94 

-97 

-100 

-104 

-107 

-111 

-114 

-57 

-60 

-63 

-66 

-69 

-72 

-75 

-78 

-81 

-29 

-32 

-34 

-37 

-40 

-43 

-46 

-48 

-51 

-3 

-5 

-8 

-10 

-13 

-16 

-18 

-21 

-24 

3 

5 

8 

10 

13 

15 

18 

20 

23 

28 

30 

32 

35 

37 

40 

42 

45 

47 

52 

54 

57 

59 

62 

64 

67 

69 

71 

76 

78 

81 

83 

86 

88 

91 

93 

95 

100 

102 

105 

107 

no 

112 

114 

117 

119 

124 

127 

129 

132 

134 

137 

139 

142 

144 

149 

152 

154 

157 

159 

162 

164 

167 

169 

174 

177 

179 

182 

184 

187 

189 

192 

194 

199 

202 

204 

207 

209 

212 

214 

217 

219 

224 

227 

229 

232 

234 

236 

239 

241 

244 

249 

251 

253 

256 

258 

261 

263 

266 

268 

273 

276 

278 

280 

283 

285 

288 

290 

292 

297 

300 

302 

304 

307 

309 

312 

314 

317 

321 

324 

326 

329 

331 

333 

336 

338 

341 

345 

348 

350 

353 

355 

357 

360 

362 

364 

369 

372 

374 

376 

379 

381 

383 

386 

388 

393 

395 

398 

400 

402 

405 

407 

409 

412 

417 

419 

421 

424 

426 

428 

431 

433 

436 

440 

443 

445 

447 

450 

452 

454 

457 

459 

464 

466 

468 

471 

473 

476 

478 

480 

483 

487 

489 

492 

494 

497 

499 

501 

504 

506 

511 

513 

516 

518 

520 

522 

525 

527 

529 

534 

537 

539 

541 

543 

546 

548 

551 

553 

558 

560 

562 

564 

567 

569 

572 

574 

576 

581 

583 

586 

588 

590 

593 

595 

597 

600 

604 

607 

312 

614 

616 

618 

621 

623 

628 

630 

633 

635 

637 

640 

642 

644 

647 

652 

654 

656 

659 

661 

663 

666 

668 

671 

675 

678 

680 

682 

685 

687 

6C'' 

692 

694 

699 

702 

704 

706 

709 

711 

713 

716 

718 

723 

725 

728 

730 

733 

735 

737 

740 

742 

Millivolts 


-118  -3. 

-84  -2. 

-54  -1. 

-26  (-)O. 


25  (+)0. 

49  1. 

74  2. 

98  3. 


Millivolts 


SSS  sss  sss  s  sss  sss  sss  s  sss  sss  sss  s  s  sss  ss 


Table  5.  Cbromel-Alumel  Thermocouples — Con. 


(ElectmmioUve  Foree  in  Abaolute  Millivolta.  Tempenituic«  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Refwenee  Junctions  ot  0*  C.) 
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Table  6.  Chromel-Alumel  Thermocouples 

(Eleettmiiotive  Foroe  in  Abaolute  IMilliTolts.  Temperaturea  In  Degw  C  (Int.  1948).  Referenee  Junetiona  at  0*  C.) 
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Table  6.  Chromel-Alumel  Thermocouplesr—Con. 

(Eleebromotive  Foroce  in  Abaolute  MilliTolU.  Tempera tni—  in  D^raee  C  Got*  1948).  Refcrance  Junetione  at  0*  C.) 


•c 

0 

D 

2 

3 

D 

B 

B 

B 

8 

B 

Hi 

•c 

Millivolts 

200 

&  13 

a  17 

a  21 

a  25 

a  29 

a  37 

a  41 

a  46 

a5o 

a54 

200 

210 

8.54 

a  58 

a  62 

a  66 

a  70 

a  78 

a  82 

a86 

aoo 

a  94 

210 

220 

a  94 

a  98 

9.02 

9.06 

9.  10 

Kill 

9.  18 

9.  22 

9.26 

9.30 

9.  34 

220 

230 

9.34 

9.38 

9.  42 

9.46 

9.  50 

9.54 

9.59 

9.63 

9.67 

9.71 

9.75 

230 

240 

9.  75 

9.  79 

9.  83 

9.87 

9.91 

9.95 

9.  99 

10.03 

10.07 

10.  11 

10.  16 

240 

2S0 

10.  16 

10.20 

10.24 

10.28 

10.32 

10.36 

10.  40 

10.  44 

10.48 

10.52 

10.57 

280 

260 

10.57 

10.61 

10.65 

10.69 

10.73 

10.77 

10.81 

10.85 

10.89 

10.93 

10.98 

280 

270 

10.98 

11.02 

11.06 

11.  10 

11.  14 

11. 18 

11.  22 

11.26 

11.30 

11.34 

11.39 

270 

280 

11.39 

11.  43 

11.47 

11.  51 

11.  55 

11.59 

11.63 

11.  67 

11.  72 

11.76 

11.80 

280 

290 

11.80 

11.84 

11.88 

11.  92 

11.  96 

12.01 

12.05 

12.09 

la  13 

12.  17 

la  21 

290 

300 

12.21 

la  25 

ia29 

la  34 

la  38 

ia42 

12.46 

la  50 

12.54 

12.  58 

ia63 

300 

310 

12.  63 

ia67 

111 

Ha 

la  83 

12.  88 

12.  92 

12.96 

13.00 

13.04 

310 

320 

la  04 

13.08 

I S  3 

twi 

13.  25 

la  29 

13.33 

la  37 

13.  42 

ia46 

320 

330 

la  46 

13.  50 

1  is  M 

13.  58 

mm 

13.67 

13.71 

13.  75 

13.  79 

13.83 

13.88 

330 

340 

ia88 

13.92 

13.96 

14.00 

14.04 

14  09 

14  13 

14.  17 

14.  21 

14.25 

14  29 

340 

350 

14  29 

14.  34 

14.38 

14.  42 

14  46 

14.  50 

14.  55 

14  59 

14.  63 

14.67 

14  71 

350 

360 

14  71 

14  76 

14  80 

14  84 

14.  88 

14  92 

14  97 

15.01 

15.05 

iao9 

la  13 

300 

370 

la  13 

15.  18 

15.22 

15.26 

la  30 

15.  34 

15.  39 

15.  43 

15.47 

15.  51 

la  55 

370 

380 

15.55 

15.  60 

15.  64 

15.  68 

15.  72 

15.76 

15.81 

15.  85 

la  89 

15.93 

la  98 

380 

390 

15.  98 

16.  02 

16.06 

16.  10 

16.  14 

16.  19 

16.23 

la  27 

16.31 

16.36 

16.  40 

390 

400 

16.40 

16.  44 

16.  48 

16.52 

16.  57 

16.  61 

16.65 

16.69 

16.  74 

16.  78 

la  82 

400 

410 

16.  82 

16.86 

EH 

Ha 

16.  99 

17.03 

17.07 

17.  12 

17.  16 

17.20 

17.24 

410 

420 

17.  24 

17.  29 

17.41 

17.  46 

17.  50 

17.54 

17.58 

17.62 

17.  67 

420 

430 

17.  67 

17.  71 

wm 

17.84 

17.88 

17.92 

17.96 

laoi 

iao5 

430 

440 

18.09 

18.  13 

18.  17 

la  22 

18.26 

ia3o 

la  34 

ia39 

la  43 

la  47 

la  51 

440 

450 

18.  51 

18.  56 

18.60 

la  64 

la  68 

ia73 

18.77 

la  81 

la  85 

ia90 

la  94 

450 

460 

la  94 

18.  98 

19.02 

19.07 

19.  11 

19.  15 

19.  19 

19.24 

19.28 

19.32 

19.  36 

460 

470 

19.36 

19.  41 

19.  45 

19.  49 

19.54 

19.58 

19.62 

19.66 

19.  71 

19.75 

19.79 

470 

480 

19.  79 

19.84 

19.88 

19.92 

19.  96 

20.01 

20.05 

20.09 

20.  13 

20.  18 

20.22 

480 

490 

20.  22 

20.26 

20.  31 

20.  35 

20.39 

20.43 

20.  48 

20.  52 

20.  56 

20.  65 

490 

500 

20.  65 

20.69 

20.77 

20.  ."2 

20.86 

20.  90 

20.  94 

20.  99 

21.03 

21.  07 

500 

510 

21.07 

21.  11 

21.  16 

21.  20 

21.24 

21.  28 

21.32 

21.  37 

21.41 

21.  45 

21.50 

510 

520 

21.  50 

21.  54 

21.58 

21.63 

21.67 

21.  71 

21.  75 

21.  80 

21.  84 

21.88 

21.  92 

620 

530 

21.92 

21.97 

22.  01 

2a  05 

22.09 

22.  14 

22.  18 

22.  22 

22.26 

22.31 

2a  35 

630 

540 

22.35 

22.39 

22.43 

2a  48 

2a  52 

22.  56 

2a  61 

2a  65 

22.69 

22.  73 

2a  78 

640 

550 

22.  78 

22.82 

22.86 

22.  90 

22.  95 

22.99 

23.03 

23.  07 

23.  12 

23.  16 

2a  20 

660 

560 

23.20 

23.25 

23.29 

23.33 

2a  38 

a3  42 

23.  46 

23.50 

23.  54 

23.59 

23.63 

660 

570 

2a  63 

23.67 

23.  72 

2a  76 

2a  80 

2a  84 

23.89 

23.93 

23.  97 

24  01 

24  06 

670 

580 

24  06 

24  10 

24  14 

24  18 

24  23 

24  27 

24  31 

24  36 

24.  40 

24  44 

24  49 

590 

24  49 

24  53 

24  57 

24.61 

24  65 

24.70 

24  74 

24  78 

24  83 

24  87 

24  91 

690 

600 

24  91 

24  95 

25.00 

25.04 

25.08 

25.  12 

25.  17 

25.  21 

25.25 

25.29 

2a  34 

600 

*C 

■1 

m 

2 

3 

m 

B 

B 

8 

B 

10 

®C 

Table  6.  Chromel-Alumel  Thermocouples — Con. 

(ElccttomoUve  Faroe  in  Abaolute  Millivtrita.  Tcmperaturee  in  Degree*  C  (Int.  1948).  Reference  Junction*  at  0*  C.) 


Table  6.  ChromeUAlumel  Thermocouples — Con. 

(ElcetioinoUve  Force  in  Alicoiute  Millivol.to.  Tempemtura  in  Degree  C  (Int.  1948).  Reference  Junctione  mt  0*  C.) 


®c 

D 

D 

2 

D 

D 

D 

B 

B 

B 

B 

B 

•c 

Millivolts 

1. 000 

41.  31 

41.35 

41.  39 

41.  43 

41.  47 

41.  51 

41.  55 

41.  59 

41.63 

41.  67 

41.  70 

1,000 

1,010 

41.70 

41.74 

41.  78 

41.  82 

41.86 

41.  90 

41.94 

41.98 

4a  02 

4a  05 

4a  09 

1,010 

1,020 

4a  17 

42.  21 

4a  25 

K 

4a  40 

4a  44 

42.48 

1,020 

1,030 

4a  56 

4a  60 

4a  63 

loll 

42.79 

4a  83 

42.87 

1,020 

1.040 

HSi 

42.94 

42.98 

4a  02 

4a  17 

4a  21 

4a  25 

1,040 

1,050 

43.25 

4a  33 

43.  37 

4a  41 

43.  48 

KKWiV'I 

4a  56 

4a  60 

4a  63 

1,080 

1,000 

43.63 

4a  71 

4a  75 

4a  79 

4a  87 

4a  94 

4a  98 

44.02 

1,000 

1,070 

44.02 

44.06 

44.  10 

44.  13 

44.  17 

44.  21 

44.  25 

44.29 

44.33 

44.36 

44.  40 

1,070 

1,080 

44.  40 

44.  44 

44.48 

44.  52 

44.55 

44.59 

44.  63 

44.  67 

44.  71 

44.  74 

44.  78 

1.000 

1,090 

44.78 

44.82 

44.86 

44.90 

44.93 

44.97 

4a  01 

4a  05 

45.09 

45.  12 

45.  16 

1,000 

1. 100 

45.  16 

45.20 

4a  24 

45.27 

45.31 

45.35 

45.39 

45.43 

45.46 

45.50 

4a  54 

1. 100 

1,110 

45.54 

4a  58 

4a  65 

4a  69 

4a  73 

45.77 

4a  80 

4a  84 

45.  88 

45.92 

1,110 

1, 120 

45.92 

45.  96 

4a  11 

4a  14 

4a  18 

4a  22 

4a  26 

4a  29 

1, 120 

1,130 

4&  29 

4&33 

4a  37 

4a  41 

4a  44 

4a  48 

4a  52 

4a  56 

4a  59 

4a  63 

4a  67 

1, 120 

1, 140 

46i  67 

4a  70 

4a  74 

4a  78 

4a  82 

4a  85 

4a  89 

4a  93 

4a  97 

47.00 

47.04 

1, 140 

1, 150 

47.04 

47.08 

47.  12 

47.  15 

47.  19 

47.  23 

47.  26 

47.30 

47.34 

47.  38 

47.41 

1. 150 

1. 100 

47.41 

47.  45 

47.  49 

47.  52 

47.  56 

47.  60 

47.  63 

47.67 

47.71 

47.75 

47.  78 

1, 100 

1, 170 

47.  78 

47.  82 

47.  86 

47.  89 

47.93 

47.  97 

4a  00 

4a  04 

4a  08 

4a  12 

4a  15 

1, 170 

1,180 

4a  15 

4a  19 

4a  23 

4a  26 

4a  30 

4a  34 

4a  37 

4a  41 

4a  45 

4a  48 

4a  52 

1, 180 

1, 190 

4a  52 

4a  56 

4a  59 

4a  63 

4a  67 

4a  70 

4a  74 

4a  78 

4a  81 

4a  85 

48.89 

1, 100 

1,200 

4a  89 

4a  92 

4a  96 

4a  00 

49.03 

49.07 

49.  11 

49.  14 

49.  18 

49.  22 

49.  25 

1,200 

1,210 

49.  25 

49.  29 

49.  32 

49.  36 

49.40 

49.  43 

49.47 

49.51 

49.  54 

49.58 

1,210 

1,220 

49.  62 

49.  65 

49.  69 

49.  72 

49.76 

49.80 

49.  83 

49.  87 

49.90 

49.94 

Kv!Mu:l 

1,220 

49.  98 

5a  01 

5a  05 

5a  08 

5a  12 

5a  16 

50.  19 

5a  23 

50.26 

50.30 

1,220 

50.  34 

50.37 

5a41 

50.  44 

5a  48 

50.52 

50.  55 

50.  59 

5a  62 

5a  66 

5a  69 

1,240 

50.  69 

50.  73 

5a  77 

5a  80 

50.  84 

50.  87 

5a  91 

5a  94 

5a  98 

51.02 

51.  05 

1,250 

51.  05 

51.  09 

51.  12 

51.  16 

51.  19 

51.23 

51.  27 

51.30 

51.34 

51.37 

51.41 

1,200 

51.41 

51.  44 

51.  48 

51.  51 

51.  55 

51.  58 

51.  62 

51.  66 

51.  69 

51.  73 

51.  76 

1,270 

51.  76 

51.  80 

51.  83 

51.  87 

51.  90 

51.  94 

51.97 

5a  01 

5a  04 

5a  08 

52.  11 

1,280 

52.  11 

52.  15 

5a  18 

52.22 

5a  25 

5a  29 

52.  32 

52.36 

52.  39 

52.  43 

52.46 

1.290 

52.  46 

52.  50 

52.53 

52.57 

52.60 

5a  64 

5a  67 

5a  71 

5a  74 

5a  78 

5a  81 

1,200 

1,  310 

52.  81 

52.  85 

52.88 

52.  92 

52.  95 

5a  99 

5a  02 

5a  06 

5a  09 

53.  13 

5a  16 

1.  210 

1,320 

5a  16 

53.  20 

5a  23 

5a  27 

5a  30 

5a  34 

5a  37 

5a  41 

5a  44 

5a  47 

5a  51 

1,220 

1,330 

5a  51 

53.  54 

5a  58 

5a  61 

53.  65 

5a  68 

5a  72 

5a  75 

5a  79 

5a  82 

53.85 

1,220 

1,340 

53.  85 

53.  89 

5a  92 

5a  96 

5a  99 

54.03 

54.06 

54.  10 

54.  13 

54.  16 

54.20 

1,240 

1, 350 

54.20 

54.23 

54.27 

54.  30 

54.  34 

54.37 

54.  40 

54.  44 

54.  47 

54.  51 

54.  54 

1,250 

1,360 

54.  54 

54.  57 

54.  61 

54.  64 

54.  68 

54.71 

54.74 

54  78 

54.  81 

54.85 

54.  88 

1,200 

1,370 

54.88 

54.  91 

1,270 

»C 

n 

n 

2 

B 

B 

5 

B 

B 

8 

B 

10 

*C 

28 


Table  7.  Iron-Constantan  Thermocouples  (Modified  1913) 

(Elcclromolivr  Force  in  Abaolule  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0“  C.) 


-7.00 

-6.00 

-S.00 

-4.00 

-3.00 

-ZOO 

-1.00 

( -  )0. 00 

(  +  )0.00 

1.00 

zoo 

zoo 

4.00 

zoo 

zoo 

7.00 

zoo 

9.00 


MUIIvohs 


-7.00 

-ZOO 

-ZOO 

-4.00 

-ZOO 

-ZOO 

-1.00 

( -  )0. 00 


(  +  )0.00 

1.00 

zoo 

zoo 

4.00 

zoo 

zoo 

7.00 

zoo 

9.00 


10.00 

186 

188  j 

190 

191 

193 

195 

197 

199 

200 

202  1 

204 

10.00 

11.00 

204 

206  1 

208 

209 

211 

213 

215 

217 

218 

220  1 

222 

IZOO 

222 

224 

226 

227 

229 

231 

233 

235 

236 

238  ! 

240 

13.00 

240 

242  1 

244 

245 

247 

249 

251 

253 

254 

256  1 

j 

258 

14.00 

258 

260 : 

262 

263 

265 

267 

271 

272 

274  1 

276 

15.00 

276 

278  . 

280 

281 

283 

285 

287 

289 

290 

292  ! 

294 

16.00 

294 

296 

298 

300 

301 

303 

305 

309 

310  ! 

312 

17.00 

312 

314 

316 

318 

319 

321 

323 

325 

327 

329  ^ 

330 

18.00 

330 

332  1 

334 

336 

338 

339 

341 

343 

345 

347 

348 

19.00 

348 

350  1 

352 

354 

356 

357 

359 

361 

363 

365 

366 

■iJi 

2Z00 

366 

368 

370 

372 

374 

376 

377 

379 

381 

383 

385 

20.00 

21.00 

385 

386 

388 

390 

392 

394 

395 

397 

399 

21.00 

2Z00 

403 

405 

406 

408 

412 

414 

416 

417 

419 

421 

2ZOO 

2Z00 

421 

423 

424 

426 

428 

430 

432 

434 

435 

437 

439 

2ZOO 

24.00 

439 

441 

443 

444 

446 

448 

450 

452 

453 

455 

457 

24.00 

2Z00 

457 

459 

461 

463 

464 

466 

468 

470 

472 

473 

475 

25.00 

2Z00 

476 

477 

479 

481 

482 

484 

486 

488 

489 

491 

493 

2Z00 

27.00 

493 

495 

497 

499 

504 

507 

509 

511 

27.00 

2Z00 

511 

513 

514 

516 

518 

520 

522 

623 

525 

627 

529 

2Z00 

29.00 

529 

530 

532 

534 

536 

537 

539 

541 

543 

544 

546 

29.00 

30.00 

546 

548 

550 

551 

563 

555 

657 

558 

560 

562 

564 

30.00 

Millivolts 

.00 

IIQIII 

.20 

1 

m 

.40 

.50 

.60 

.70 

1  .80 

1 

g 

MilUvolts 

29 


Table  7.  Iron^Constantan  Thermocouples  (Modified  1913)— Continued 

(Elcctcomotive  Focec  in  Absolute  Millivolta.  Temperatures  in  Degree*  C  (Int.  1948).  Referenee  Junetione  at  0*  C.) 


MliUroits 

a 

m 

.20 

.40 

.50 

.70 

m 

1.00 

MilUrolts 

Degrees  C 

30.00 

546 

548 

550 

551 

553 

555 

557 

558 

560 

562 

564 

30.00 

31.00 

564 

565 

567 

569 

571 

572 

574 

576 

577 

579 

581 

31.00 

32.00 

581 

583 

584 

586 

588 

589 

591 

593 

595 

596 

598 

32.00 

33.00 

598 

601 

605 

607 

HI 

612 

613 

615 

33.00 

34.00 

615 

617 

618 

622 

624 

625 

627 

629 

632 

34.00 

3S.00 

632 

634 

635 

637 

639 

640 

642 

644 

645 

647 

649 

36.00 

30.00 

649 

650 

652 

654 

655 

657 

662 

664 

665 

30.00 

37.00 

665 

667 

668 

672 

673 

677 

678 

681 

37.00 

38.00 

681 

683 

685 

690 

693 

694 

696 

698 

38.00 

30.00 

698 

699 

706 

709 

712 

713 

39.00 

40.00 

713 

715 

717 

718 

720 

721 

723 

725 

726 

728 

729 

40.00 

732 

734 

736 

737 

739 

740 

742 

743 

745 

41.00 

■19 

748 

750 

751 

753 

754 

756 

757 

759 

761 

42.00 

MiUirolto 

nQnm 

.10 

Bi 

*40 

.50 

.80 

.7, 

m 

g 

MiUirolU 

30 


Table  8.  Iron-Constantan  Thermocouples  (Modified  1913) 

(Elcetromotive  Force  in  Abaolute  Millivolts.  Temperstuics  in  Degrees  C  (Int.  194S).  Reference  Junctions  at  0”  C.) 


Table  8.  Iron-Constantan  Thermocouples  (Modified  1913) — Continued 

(Klffetramolive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Keferenee  Junctions  at  0°  C.) 


•c 

1 

»  i 

1 

2  I 

3 

4 

5 

•  1 

7 

8  1 

* 

10 

"C 

Millivolts 

200 

la  78 

la  84 

10.  89 

1 

10.  95 

11.00 

11.06 

■ 

11. 12 

11.  17 

1 

11.  23  1 

11.  28 

11.34 

aoo 

210 

11.  34  ' 

11.  39 

11.  45  i 

11.  50  i 

11.  56 

11.62 

11.67 

11.  73 

11.  78  1 

11.  84 

11.  89 

210 

220 

11.  89  1 

11.  95 

laoo  j 

15  06 

15  12 

15  17 

15  23 

12.  28 

12.34  1 

15  39 

15  45 

220 

230 

12.  45  > 

12.  50  1 

12.  56  1 

15  62 

1 

15  67 

15  78 

12.  84 

15  89  1 

15  95 

15  01 

230 

240 

13.01 

13.06  ‘ 

la  12 

la  17 

13.  23 

15  34 

15  40 

13.  45  : 

15  51 

15  56 

240 

250 

13.  56 

13.  62 

13.67 

13.  73 

13.  78 

13.  84 

15  89 

13.  95 

14  00  : 

14  06 

14  12 

250 

260 

lA  12 

14  17 

14.  23 

14.  28 

14.  34 

14  39 

14.  45 

14  50 

14.  56 

, 

14  61 

14.  67 

200 

14.  67 

14.  72 

14.  78 

14.  83 

14.  89 

14  94 

15.  00 

15  06 

15.  11  1 

15.  17 

15  22 

270 

280 

15.  22 

15.28 

15  33 

15.  39 

15  44 

15  50 

15  55 

15  61 

15  66 

15  72 

15  77 

280 

290 

15.  77 

15  83 

15.  88 

15  94 

16.00 

15  05 

16.  11 

16.  16 

15  22  ! 

1 

15  27 

15  33 

290 

300 

16.  33 

16.  38 

15  44 

15  49 

15  55 

15  60 

15  66 

15  71 

15  77  j 

15  82 

16.88 

300 

310 

16.  88 

1&  93 

16.  99 

17.  04 

17.  10 

17. 15 

17.  21 

17.26 

17.32  ! 

17.37 

17.  43 

310 

320 

17.  43 

17.  48 

17.  54 

17.  60 

17.  65 

17.  71 

17.  76 

17.  82 

17.  87  1 

17.  93 

17.98 

320 

330 

17.  98 

1&04 

18.  09 

15  15 

18.  20 

15  26 

15  32 

15  37 

15  43 

15  48 

15  54 

330 

340 

18.  54 

18.  59 

15  65 

15  70 

18.  76 

15  81 

15  87 

18.  02 

15  98 

19.  03 

19.09 

340 

19.09 

19.  14 

19.  20 

19.  26 

19.31 

19.  37 

19.  42 

19.  48 

19.53 

19.  59 

19.  64 

350 

360 

19.  64 

19.  70 

19.  75 

19.  81 

19.  86 

19.92 

19.  97 

20.  03 

20.08 

20.  14 

20.  20 

360 

370 

20.  20 

20.  25 

20.  31 

20.  36 

25  42 

20.  47 

20.  53 

20.  58 

20.64 

20.  69 

20.  75 

370 

20.  75 

20.  80 

20.  86 

20.  91 

20.  97 

21.02 

21.  08 

21.  13 

21.  19 

21.  24 

21.  30 

21.  30 

21.  35 

21.41 

21.  46 

21.52 

21.  57 

21.  63 

21.  68 

21.74 

21.  79 

21.  85 

390 

400 

21.  85 

21.96 

25  13 

22.  18 

22.  24 

25  29 

22.  35 

400 

410 

22.40 

22.  46 

22.  51 

22.  57 

22.62 

22.68 

25  73 

25  79 

25  84 

22.  90 

22.  95 

410 

420 

22.  95 

2a  01 

23.06 

23.  12 

23.  17 

23.23 

23.28 

23.  34 

23.39 

23.  45 

23.  50 

420 

430 

23.  50 

23.  56 

23.61 

23.  67 

23.  72 

23.  78 

23.  83 

23.  89 

23.  94 

24.00 

24  06 

430 

440 

24.06 

24.  11 

24.  17 

24.  22 

24.  28 

24  33 

24.  39 

24.  44 

24  50 

24.  55 

24.  61 

440 

450 

24.  61 

24.  66 

24.  72 

24.  77 

24.  83 

24  88 

24.  94 

25  00 

25.  05 

25  11 

25  16 

450 

460 

25.  16 

25.  22 

25  27 

25  33 

25.  38 

25  44 

25.  49 

25.  55 

25.  60 

25.  66 

25.  72 

460 

470 

25.  72 

25.  77 

25.  83 

25  88 

25.  94 

25.  99 

26.  05 

25  10 

26.  16 

26.  22 

26.  27 

470 

480 

26.  27 

26.  33 

26.  38 

26.  44 

25  49 

26.  55 

26.  61 

25  66 

26.  72 

26.  77 

25  83 

480 

490 

26.  83 

26.  89 

25  94 

27.  00 

27.  05 

27.  11 

27.  17 

27.  22  1  27.  28 

27.  33 

27.  39 

490 

500 

27.  39 

27.  45 

27.  50 

27.  56 

27.  61 

27.67 

27.  73 

27.  78 

27.95 

500 

510 

27.  95 

25  07 

28.  12 

28.  18 

25  23 

25  29 

25  35 

28.  40 

25  46 

25  52 

510 

520 

2a  52 

28.  57 

25  63 

25  69 

25  74 

25  80 

25  86 

•  25  91 

25  97 

29.>02 

29.08 

520 

530 

29.  08 

29.  14 

29.  20 

29.  25 

29.  31 

29.  37 

29.  42 

29.  48 

29.54 

29.  59 

29.  65 

530 

540 

29.  65 

29.  71 

29.  76 

29.  82 

29.  88 

29.  94 

29.  99 

30.  05 

30.  11 

30.  16 

30.22 

540 

550 

30.45 

30.  51 

35  57 

30.  62 

30.  68 

30.  74 

30.  80 

550 

560 

31.02 

31.  08 

31.  14 

31.20 

31.  26 

31.  31 

31.  37 

560 

570 

31.  37 

31.43 

31.49 

31.  54 

31.  60 

31.  66 

31.  72 

31.  78 

31.  83 

31.  89 

31.  95 

570 

580 

31.  95 

3a  06 

32.  12 

35  18 

35  24 

35  30 

35  36 

35  41 

35  47 

35  53 

580 

590 

32.  53 

32.  59 

3^65 

35  71 

35  76 

35  82 

35  88 

35  94 

35  0  ‘ 

33.06 

35  11 

590 

600 

33.  11 

3a  17 

35  23 

33.  29 

35  35 

35  41 

33.  46 

33.52 

00 

33.  64 

33.  70 

600 

»c 

0 

1 

2 

S 

MM 

n 

B 

B 

8 

9 

10 

»c 

Table  8.  Iron-Constantan  Thermocouples  (Modified  1913)— Continued 

(ElrcIromotivF  Force  in  Abeuluie  IMillivolls.  Temprraturea  in  Ocgrcen  Cl  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0*  C.) 


«c 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

. 

10 

“C 

Millivolts 

600 

33.  11 

33.  17 

33.  23 

33.  29 

33.  35 

33.  41 

33.  46 

33.  52 

33.  58 

33.  64 

600 

610 

33.  70 

33.  76 

33.  82 

33.  88 

3a  94 

3a  99 

34.  05 

34.  11 

34.  17 

34.  23 

34.  29 

610 

34.  29 

34.  35 

34.  41 

34.  47 

34.  53 

34.  58 

34.  64 

34.  76 

34.  82 

34.  88 

620 

630 

34.  88 

34.  94 

35.  00 

35.  06 

35.  12 

35.  18 

35.24 

35.  36 

35.  42 

35.  48 

630 

640 

35.  48 

35.  54 

RlSi 

35.  72 

35.  78 

35.  84 

36.  02 

640 

650 

36.08 

3&  14 

36.  20 

36.  26 

36.  32 

36.  38 

36.  56 

36.  62 

36.  69 

650 

660 

36.  69 

36.  75 

36.  81 

36.  87 

36.  93 

36.  99 

37.  11 

37.  18 

37.  24 

37.  30 

660 

670 

37.  30 

37.  36 

37.  42 

37.  48 

37.  54 

37.  60 

37.  73 

37.  79 

37.  85 

37.  91 

670 

680 

37.91 

37.  97 

38.  16 

38.  22 

38.  28 

3a  34 

3a  41 

3a  47 

3a  53 

680 

690 

3a  53 

3a  59 

38.  66 

3a  72 

38.  78 

3a  84 

30.09 

30.  15 

690 

700 

39.  15 

39.  22 

39.  28 

39.  34 

39.  47- 

39.  72 

39.  78 

700 

710 

39.  78 

39.84 

39.01 

39.  97 

Eftvm 

iPfiVTfl 

710 

780 

40.  41 

40:48 

EliXi!*! 

40.06. 

Km 

401  00 

41.05 

710  « 

730 

41.  05 

41.  11 

41.  17 

41.  24 

41.  43 

41.  49 

41.  56 

41.62 

44.68 

700 

740 

41.  68 

41.  75 

41.  81 

41.  87 

41.  94 

42.00 

42.  13 

4a  19 

42.  26 

42.  32 

740 

750 

42.  32 

42.  38 

42.  45 

42.  51 

42.  58 

42.  64 

mm 

4a  90 

4a  96 

750 

°C 

B 

B 

2 

S 

4 

5 

6 

7 

8 

B 

10 

“C 

33 


Table  9.  Copper-Constantan  Thermocouples 

(Elcetrouiotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Tempemtures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 


MUlirolto 

0.00 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.M 

0.00 

0.70 

1 

0.80  1 

D 

1.00 

MlIHrolU 

Degrees  C 

-S.M 

- 169.  1 

-174.3 

-179.  7 

- 185.  4 

-191.  3 

—5.00 

-4.M 

- 124.  4 

-12a  4 

- 132.  5 

-13a  7 

-141.  0 

-145.  4 

-149.  9 

-154.  5 

-159.  2 

-164.  1 

- 169.  1 

-4.M 

-3.M 

-87.9 

-91.  3 

-98.  3 

-101.  8 

-109.  1 

-112.  8 

-116  7 

-120.  5 

-124.  4 

-3.00 

-2.00 

-55.  9 

-58.  9 

-65.  1 

-6a  a 

-71.  4 

-74.  6 

-77.  9 

-81.  2 

-84.  5 

-87.  9 

-2.00 

-1.00 

-26.  9 

-29.  7 

-32.  5 

-35.  3 

-38.  2 

-41.  1 

-44.  0 

-46.  9 

-49.  9 

-52.  9 

-55.  9 

-1.00 

{-)0.00 

-2.6 

-5.  2 

-7.  9 

-10.  5 

-la  2 

-15.  9 

-la  6 

-21.  3 

1. 

-24.  1 

-26  9 

(-)0.00 

(4-)0.00 

2.  6 

5.  2 

7.  7 

10.  3 

12.  8 

15.  3 

17.  8 

mm 

22.  8 

25.3 

(  +  )0.00 

1.00 

25.  3 

27.  7 

32.  6 

37.  4 

39.  8 

42.  1 

44.  .5 

46  8 

49.  2 

1.00 

2.00 

49.  2 

51.  5 

oa  8 

56.  2 

sa  5 

60.  8 

6.5.  3 

67.  6 

69.  8 

72.  1 

2.00 

3.00 

72.  1 

74.  3 

76.  5 

7a  7 

83.  2 

85.  3 

87.  5 

89.  7 

91.  9 

3.00 

4.00 

96.  2 

9a  3 

wm 

111.  1 

113.  2 

115.  3 

4.00 

5.00 

115.  3 

117.  4 

119.  4 

121.  5 

123.  6 

125.  6 

127.  7 

129.  8 

131.  8 

133.  8 

135.  9 

5.00 

6.00 

135.9 

137.  9 

139.  9 

141.  9 

143.  g 

145.  9 

147.  9 

149.  9 

151.  9 

153.  9 

155.  9 

6.00 

7.00 

155.  9 

157.  9 

159.  8 

161.  8 

163.  8 

165.  7 

167.  7 

169.  6 

171.  6 

173.  5 

17.5.  4 

7.00 

8.00 

175.  4 

177.4 

179.  3 

181.  2 

183.  1 

185.  1 

18a  9 

192.  7 

194.  6 

8.00 

9.00 

194.  6 

196.  5 

19a  3 

200.  2 

wm 

205.  8 

207.  7 

211.  4 

213.  3 

9.00 

10.00 

2ia  3 

215.  1 

217.  0 

2ia  8 

220.  7 

222.  5 

224.  4 

226  2 

229.  8j  231.  7 

10.00 

11.00 

231.  7 

233.  5 

235.  3 

237.  1 

23a  9 

240.  7 

242.  6 

244.  4 

246  2\ 

247.  9 

249.  7 

11.00 

12.00 

249.  7 

251.  5 

253.3 

255.  1 

256.  9 

25a  7 

26Z  2 

264.  0 

265.  8 

267.  5 

13.00 

267.  5 

269.3 

271.  1 

272.  8 

274.  6 

276.3 

27a  1 

279.  8 

281.  6 

283.  3 

285.  1 

14.00 

285.  1 

286.  8 

28a  5 

290.  3 

292.  0 

293.  7 

295.  5 

29a  9 

^^■rViTiS 

15.00 

302.  3 

3ia  6 

314.  3 

317.  7 

319.  4 

15.00 

16.00 

319.  4 

321.  1 

322.  8 

324.  5 

326.  2 

327.9 

329.  6 

331.2 

332.  9 

334.  6 

336.  3 

16  00 

17.00 

33a  3 

339.  6 

341.  3 

344.  7 

346  3 

349.  7' 

351.3 

wm 

17.00 

18.00 

354.  6 

356.  3 

357.  9 

361.  2 

362.  9 

364.  6 

366.  2 

367.  8 

369.  5 

18.00 

19.00 

369.  5 

371.  1 

372.  8 

374.  4 

377.7 

379.  3 

382.  6 

384.  2 

385.  8 

19.00 

20.00 

385.  8 

387.  5 

389.  1 

392.  3 

395.  6 

397.  2 

398.  8i 

1 

— 

. 

20.00 

MiUlTolts 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

0.70 

t 

0.80  1 

0.90 

1.00 

Millivolts 

u 


Table  10.  Copper-Constantan  Thermocouples 

(El«etromotive  Force  in  Abaolute  MilUvolta.  Temperaturea  in  Degreea  C  (Int.  19i8).  Reference  JuncUona  at  0”  C.) 


Table  10.  Copper-Constantan  Thermocouples — Con. 

(Eieciromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 


9.  608 

9.  662 

9.  715! 

9.  769, 

9.  823 

10.  147 

10.  20l! 

10.  255 

10 

10.  363 

10.  689 

10.  744 

10.  799 

10.  854 

10.  909 

11.  238 

11.  293' 

1 1.  348 

11.  403 

1 1.  459 

i 

i 

11.  791 

11.  847j 

11.  903 

11.  959 

12.015 

12.  350 

12.  406 

12.  462 

12.  518, 

12.  575 

12.  913 

12.  970 

13.  027 

1 

13.  083| 

13.  140 

13.  482; 

13.  539 

13.  5961 

13.  653! 

13.  710 

14.  0551 

14.  112 

14.  170i 

14.  227; 

14.  285 

14.  6311 

14.  689' 

14.  747 

14.  805' 

14.  864 

15.  038i  15.  096|  15.  155|  15.213]  1.5.2711  1.5.3301  388!  15.  417| 

15.  7991  1.5.  858]  15.  917]  15.  976i  Ifi.  035 

16.  3301  16.  389  16.  4491  16.  508  16.  5671  16.  626 

s  e  e  *9  /\  a  O  a /\nl  a^  a  OA!  a^  AAA 


16.9241  16.9831  17.043  17.1021  17.162  17.222 

17.  58l!  17.641  17.  70l|  17.  761|  17.821 

18.  1231  18.  183!  18.  243  18.  30t!  18.  364i  18.  425 

18.  788;  18.  849  18.  OlOj  18.  971!  19.  032 

'ill 

19.  337  19.  398'  19  4.59i  19.  520  19.  581  19.  642 

19.  949  20.  on!  20.  072}  20.  134|  20.  195  20.  257 

20.  565  20.  6271  20.  6881  20.  750!  20.  812  20.  874 


Table  11.  Chromel-Constantan  Thermocouples 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  C  (Int.  1948).  Reference  Junctions  at  0°  C.) 


“C 

n 

10 

m 

Hi 

40 

50 

B 

70 

B 

B 

100 

“C 

Millivolts 

-100 

-5.  18 

-5.  62 

-6.  04 

-6.  44 

-6.  83 

-7.  20 

-7.  55 

-7.  87 

-a  17 

-a  45 

-a  71 

-100 

(-)  0 

aoo 

-0.  58 

-1.  14 

-1.  70 

-2.  24 

-2.77 

-3.  28 

-3.  78 

-4.  26 

-4.  73 

-5.  18 

(-)  0 

(+)  0 

0.00 

0.  59 

1.  19 

1.  80 

2.  41 

3.04 

3.  68 

4.  33 

4.  99 

5.  65 

6.32 

(+)  0 

too 

6.  32 

7.  00 

7.  69 

a  38 

9.  08 

9.  79 

10.  51 

11.  23 

12.68 

13.  42 

100 

200 

13.  42 

14.  17 

14.  92 

15.  67 

16.  42 

17.  18 

17.95 

la  72 

20.  26 

21.04 

200 

300 

21.  04 

21.  82 

22.  60 

22.  39 

24.  18 

24.97 

25.76 

26.  56 

2a  15 

2a  95 

300 

400 

2a  95 

29.  75 

30.  55 

31.  36 

32.  16 

32.  96 

33.77 

34.  58 

35.  39 

36.20 

37.01 

400 

500 

37.  01 

37.  82 

3a  62 

39.  43 

40.  24 

41.  05 

41.  86 

42.  67 

43.  48 

44.  29 

45.  10 

SOO 

600 

45.  10 

45.  91 

46.  72 

47.  53 

4a  33 

49.  13 

49.93 

50.73 

51.  54 

52.  34 

5a  14 

600 

700 

53.  14 

53.  94 

54.  74 

55.  53 

56.  33 

57.  12 

57.  92 

5a  71 

59.  50 

60.  29 

61.08 

700 

800 

61.  08 

61.  86 

62.  65 

63.  43 

64.  21 

64.99 

65.  77 

6&  54 

67.  31 

6a  08 

6a  85 

800 

900 

68.  85 

69.  62 

70.  39 

71.  15 

71.  92 

72.  68 

73.  44 

74.  20 

74.  95 

75.  70 

7a  45 

900 

“C 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

“C 

37 


Part  II.  Fahrenheit  Tables 


Table  12.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


MiUlvolte 

.010 

.030 

.040 

.050 

.060 

.070 

.080 

.  100 

MilUvolU  1 

- 1 

Degrees  F 

0.000 

32.  0 

35.  3 

3a  6 

41.  8 

45.0 

4a  2 

51.  4 

54  5 

57.  7 

60.  8 

6a  9 

0.000 

.100 

oa  9 

67.0 

70.0 

73.  1 

76.  1 

79.  1 

82.  1 

85.  1 

8a  0 

91.  0 

9a  9 

.100 

.200 

9a  9 

96.  8 

99.  7 

102.  6 

105.  5 

108.  3 

111.  2 

114  0 

116.  8 

119.  6 

122.  4 

.300 

122.  4 

125.  2 

12a  0 

130.  7 

13a  4 

136.2 

13a  9 

141.  6 

144.  3 

147.0 

149.  7 

.300 

.400 

149.  7 

152  3 

157.  6 

160.  3 

162.  9 

165.  5 

16a  1 

170.  7 

17a  3 

175.  9 

.400 

.600 

17a  9 

17a  5 

1!^ 

18a  6 

186.  1 

18a  7 

191.  2 

193.  7 

196.  3 

19a  8 

201.  3 

.600 

201.  3 

20a  8 

206.  3 

211.2 

213.  7 

216.  1 

2ia  6 

221.0 

22a  5 

225.  9 

.600 

.700 

22a  9 

22a  3 

230.  7 

23a  2 

235.  6 

238.  0 

240.  4 

242.  7 

245.  1 

247.  5 

249.  9 

.700 

.800 

249.9 

252  2 

254.  6 

257.0 

259.  3 

261.  7 

264.  0 

266.  3 

26a  7 

271.  0 

27a  3 

.900 

27a  3 

275.  6 

277.  9 

280.  2 

282.  5 

284.  8 

287.  1 

289.  4 

291.  7 

294.  0 

296.  3 

.900 

l.lifO 

296.  3 

29a  5 

300.  8 

303.  0 

305.  3 

307.  6 

309.  8 

312.  1 

314  3 

316.  5 

3ia8 

1.000 

1. 100 

3ia8 

32a  2 

325.  4 

327.7 

329.  9 

332.  1 

334.  3 

336.  5 

33a  7 

340.  9 

1. 100 

343.  1 

345.  3 

347.  5 

349.  7 

351.  9 

354.  0 

356.  2 

35a  4 

360.  6 

362.  7 

1.300 

362  7 

364.  9 

367.  0 

369.  2 

371.4 

373.  5 

375.  7 

377.  8 

380.  0 

382.  1 

384.  2 

1.300 

1. 400 

384.  2 

386.4 

38a  5 

390.  6 

392.8 

394.  9 

397.0 

399.  1 

401.  3 

40a  4 

405.  5 

1.400 

1.600 

40a  5 

407.  6 

409.  7 

411.8 

414.  0 

416.  1 

4ia  2 

420.  3 

42a  4 

424.  5 

426.  6 

l.SOO 

1.600 

426.6 

42a  7 

430.  7 

432.8 

434  9 

437.  0 

439.  1 

441.  2 

443.  3 

445.  3 

447.  4 

1.600 

1.700 

447.  4 

449.5 

451.  6 

453.  7 

455.  7 

457.  8 

459.  9 

461.  9 

464.  0 

466.  1 

46a  1 

1. 700 

1.800 

46a  1 

472.  2 

474.  3 

476.  3 

478.  4 

480.  4 

482.  5 

484.  5 

486.  6 

48a  6 

1.800 

1.900 

48a  6 

492.  7 

494.  7 

496.  7 

498.  8 

500.  8 

502.  8 

504  9 

506.  9 

50a  9 

1.900 

2.000 

508.  9 

510.  9 

512.  9 

515.0 

517.0 

519.0 

521.  0 

523.0 

525.0 

527.0 

529.0 

2.100 

529.0 

531.  0 

533.  0 

535.0 

537.0 

539.  0 

541.  0 

543.0 

545.0 

547.  0 

2.100 

2.200 

549.  0 

551.0 

55a  0 

555.  0 

557.0 

558.  9 

560.  9 

562.  9 

564.  9 

566.  9 

56a  8 

2.300 

56a  8 

570.  8 

572.8 

574.  8 

576.7 

578.  7 

580.7 

582.6 

584.  6 

586.  6 

58a  5 

2.300 

2.400 

588.  5 

590.  5 

592.  5 

594.  4 

596.  4 

598.  3 

600.  3 

602.  3 

604.  2 

606.  2 

2.400 

2.600 

608.  1 

610.  1 

612.  0 

614.  0 

615.  9 

617.  9 

619.  8 

621.  7 

623.  7 

625.  6 

627.  6 

2.600 

627.  6 

629.  5 

631.  5 

633.  4 

635.3 

637.  3 

639.  2 

641.  1 

643.  1 

645.  0 

a6oo 

2.700 

646.  9 

64a  9 

650.  8 

652.  7 

654.  6 

656.  6 

658.  5 

660.  4 

662.  3 

664.  3 

666.  2 

2.700 

2.800 

666.  2 

668.  1 

670.  0 

671.  9 

673.  9 

675.  8 

677.  7 

679.  6 

681.  5 

683.  4 

685.  3 

2.800 

685.  3 

687.  3 

689.  2 

691.  1 

69a  0 

694.  9 

696.  8 

698.  7 

700.  6 

702.  5 

704.  4 

2.900 

3.000 

704.  4 

706.  3 

708.  2 

710.  I 

712.0 

713.  9 

715.  8 

717.  7 

719.  6 

721.  5 

723.  4 

3.100 

723.  4 

725.  3 

727.  2 

729.  1 

731.  0 

732.  9 

734.  8 

736.7 

73a  6 

740.  5 

742.  4 

a  100 

3.200 

742.  4 

744.  3 

746.  1 

748.  0 

749.  9 

751.  8 

753.  7 

755.  6 

757.  5 

759.  3 

761.  2 

3.200 

3.300 

761.  2 

763.  1 

765.0 

766.  9 

768.  8 

770.  6 

772.5 

774.  4 

776.3 

77a  2 

780.0 

3.300 

3. 400 

780.  0 

781.  9 

783.  8 

785.  7 

787.  5 

789.  4 

791.  3 

793.  2 

795.  1 

796.  9 

798.  8 

3.400 

3.600 

798.  8 

800.  7 

802.  5 

804.  4 

806.  3 

808.  2 

810.0 

811.  9 

813.8 

815.  6 

817.  5 

3.500 

817.5 

819.  3 

821.  2 

823.  1 

824.  9 

826.  8 

828.  7 

830.  5 

832.  4 

834.  2 

836.  1 

aooo 

3.700 

836.  1 

838.0 

839.  8 

841.  7 

843.  5 

845.  4 

847.  2 

849.  1 

851.0 

852.8 

854.  7 

a  700 

854.7 

856.  5 

858.  4 

860.  2 

862.  1 

863.  9 

865.  8 

867.  6 

869.  5 

871.  3 

873.  1 

3.900 

873.  1 

875.0 

876.  8 

878.  7 

880.  5 

1 

882.  4 

884.2 

886.  1 

887.  9 

889.  7 

891.6 

891.6 

893.4 

895.  3 

897.  1 

89a  9 

900.  8 

902.  6 

904.  4 

906.  3 

90a  1 

909.9 

MilUvolto 

.010 

.020 

.040 

.050 

.070 

.080 

.100 

MilUvoIte 

*BaM<l  Ml  the  Intematlonal  Temperstnre  Scale  of  1948. 
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Table  12.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  In  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


Mlllivolte 


MiUiTolts 


4. 100 
4.200 
4.300 

4. 400 


4.000 

4.700 


1417.2  14ia  9  1420.6  1422.2  1423.9^  1425. «  1427.3  1428.9  1430.6  1432.3  1433. 


7.100 


7.300 


1435.6  1437.3  1438.9  1440 
1452.3  1453.9  1455.6  1457 
1468.9  1470.5  1472.2  1473 

1485.  4  1487.  1  148a  7 
1501.  9  1503.  6  1505.  2 
15ia4  1520.0  1521.7 

1534  8  1536.  4  153a  1 
1551.2  1552.8  1554  4 
1567.  5  1569.  1  1570.  7 

8.000  I  1582.  1  1583.8  1585.4  1587.0 


Millivolts 


■Based  on  tbe  latemational  Temperatnre  Scale  of  1048. 


1443.9  1445.6 

1460.6  1462.2 
1477.  1  1478.  8 

1493.7  1495.3 
1510.2  1511.8 
1526.  6  152a  2 

1541.3  1543.0  1544  6 
1557.7  1559.3  1561.0 
1574  0  1575.6  1577.3 

1590.  3  1591.  9  1593.  5 


. 050  . 060  .070  .080 


448.9  1450. 
465.5  1467. 
482.  1  148a 


6.100 

6.200 


6.400 

6.600 


6.700 

6.800 


7. 100 


49a  6  1500.3 
515.  1  1516. 
531.5  153a 


1547.9  1549.5 
1564  2  1565.9 
1580.  5  1582.  1 

1596.7  159a  4 


.100  MilliT«rito 
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Table  12.  Platinum  Versus  Platinum*10-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolta.  Temperaturra  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


.100  MillirolU 


8.000 

8.100 

8.200 

8.300 

8. 400 
8.600 
8.600 


0.000 


30 


0.800 

0.400 


0.600 

0.700 


1852.  2 
1867.  7 
1883.  2 


10.100 

10.200 

10.300 

10.400 

10.500 

10.600 

10.700 

10.800 

10.900 


11. 100 
11.200 
11.300 

11.400 

11.500 

11.600 

11.700 

11.800 

11.900 

12.000 


MilllTOitS 


189&  7  1900.2  1901.8  1903.3  1904.9  1906.4  1907.9  1909.4  1911.  o|  1912.5  1914.1 


1934.  0 


1915.  6 
1930.  9 
1946.  3 


1961.5 
1976.  8 
1992.  0 

2007.2 
2022.  4 
2037.  6 


2010.  31 
2025.  51 
2040.  6 


1953.  9 

1969.  2 
1984.  4 
1999.  6 

2014.  8 


2048.  2 


1990.  5 
2005.  7 

2020.  9 
2036.  1 
2051.2 


10. 100 
10.200 
10.300 

10.400 

10.500 

10.600 

10.700 

10.800 

10.900 


2051.  2  2052.  7  2054.  2  2055.  8  2057.  3  2058  )  2060.  3  2061.  8  2063.  3  2064.  8  2066.  3 


2066.  3 
2081.  4 
2096.  5 

2111.  6 
2126.  6 

2141.  71  2143.  2 


2081.  4 
2096.  5 
2111.  6 


2156.7  2158  2 

2171.7  2 

2186.7  2 

2201.  7 


■Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  12.  Platinum  Versus  Platinum- 10-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


Millirolts 

.000 

.010 

.020 

.030 

.040 

.050 

.060 

.070 

.080 

.090 

.100 

MUHvolta 

Degrees  F 

12.000 

2201.  7 

2203.2 

2204.  7 

2206.  2 

2207.  7 

2209.  2 

2210.  7 

2212.  2 

2213.  7 

2215.  2 

2213  7 

laooo 

12. 100 

2216.  7 

22ia  2 

2219.  7 

2221.  2 

2222.  7 

2224.  2 

222a  7 

2227.  2 

222a  7 

2230.  2 

2231.  7 

la  100 

12.200 

2231.  7 

2233.  2 

2234.  7 

2236.  2 

2237.  7 

2239.  2 

2240.  : 

2242.  2 

2243.  f 

2245.  1 

2246.  C 

13  200 

12.300 

2246.  6 

224a  1 

2249.  6 

2251.  1 

2252.  6 

2254.  1 

2255.  6 

2257.  1 

225a  6 

2260.  1 

2261.  6 

lasoo 

12.400 

2261.  6 

2263.  1 

2264.  6 

226a  1 

2267.  6 

2269.  1 

227a  6 

227a  1 

2273.  6 

2275.  1 

2273  6 

13  400 

12.500 

2276.  6 

227a  1 

2279.  5 

2281.  ( 

2282.  5 

2284.  ( 

2285.  5 

2287.  ( 

228a  5 

2290.  C 

2291.  5 

13  MO 

12.600 

2291.  5 

2293.0 

2294  5 

2296.  0 

2297.  5 

2299.  0 

230a  5 

230a  0 

2303  5 

2305.0 

2303  5 

13  000 

12.700 

2306.  5 

23oao 

2309.  5 

2311.  0 

2312.  5 

2314.  0 

2315.  4 

23ia  9 

23ia  4 

2319.  9 

2321.  4 

13  700 

12.800 

2321.  4 

2322.  9 

2324.4 

232a  9 

2327.  4 

232a  9 

2330.  4 

2331.9 

2333  4 

2334  9 

2336.  4 

13  000 

12.900 

3836  4 

2337.  9 

2339.  4 

2340.  9 

2342.  4 

234a  9 

2345.  4 

2346.  9 

2343  4 

2349.  9 

2351.  4 

13  900 

13.000 

2851.  4 

2352.9 

2354.  4 

2355.  9 

2357.4 

235a  9 

2360.  4 

2361.  9 

2363.4 

2364  9 

2363  4 

13  000 

13. 100 

2366.  4 

2367.8 

2369.  3 

2370.  8 

2372.  3 

2373.  8 

2375.  3 

2376.  8 

2373  3 

2379.  8 

2381.3 

13  100 

12.200 

2381.3 

2382.  8 

2384.3 

2385.  8 

2387.  3 

238a  8 

2390.  3 

2391.  8 

2393.  3 

2394.  8 

23933 

13  200 

12.800 

280&3 

2397.8 

2399.  3 

2400.  6 

2402.3 

2403.  8 

2405.  3 

240a8 

2403  3 

2409.  8 

2411.  a 

13  000 

18.400 

2411.  3 

2412.  8 

2414.  3 

2415.  8 

2417.  3 

24ia  8 

2420.  3 

2421.  8 

2423.  3 

2424  8 

2423  3 

13  400 

13.500 

2426.  3 

2427.  8 

2429.  3 

2430.  8 

2432.  3 

2433.  8 

2435.  3 

2436.  8 

2433  3 

2439.  8 

2441.  3 

13  500 

13.600 

2441.  3 

2442.  8 

2444.  3 

2445.  8 

2447.  3 

244a  8 

2450.  3 

2451.  8 

2453.  3 

2454  8 

2456.  3 

13  000 

13.700 

2456.  3 

2457.  8 

2459.  3 

2460.  8 

2462.  3 

2463.  8 

2465.  3 

2466.  8 

2463  3 

2469.  8 

2471.  3 

13  700 

13.800 

2471.  3 

2472.  8 

2474  3 

2475.  8 

2477.  3 

247a  8 

2480.  3 

2481.  8 

2483.  3 

2484.  8 

2486.  3 

13.800 

13.900 

2486.  3 

2487.  8 

2489.  3 

2490.  8 

2492.  3 

2493.  8 

2495.  3 

2496.  8 

2493  3 

2499.  8 

2501.  3 

13  900 

14.000 

2501.  3 

2502.  8 

2504.  3 

2505.  8 

2507.  4 

250a  9 

2510.  4 

2511.  9 

2513.  4 

2514  9 

2516.  4 

14.000 

14. 100 

2516.  4 

2517.  9 

2519.  4 

2520.  9 

2522.  4 

2523.  9 

2525.  4 

2526.  9 

2523  4 

2529.  9 

2531.  4 

14. 100 

14.200 

2531.  4 

2532.  9 

2534  4 

2535.9 

2537.4 

253a  9 

2540.4 

2541.  9 

2543  4 

2544.  9 

2543  4 

14.200 

14.300 

2546.  4 

2547.  9 

2549.  4 

2550.  9 

2552.  4 

2554.  0 

2555.  5 

2557.  0 

2553  5 

2560.0 

2561.  5 

14.300 

14.  400 

2561.  5 

2563.  0 

2564.  5 

2566.  0 

2567.  5 

2569.  0 

2570.  5 

2572.  0 

2573.  5 

2575.  0 

2576.  5 

14.400 

14.500 

2576.  5 

2578.  0 

2579.  5 

2581.  0 

2582.  5 

2584.  1 

2385.  6 

2587.  1 

2583  6 

2590.  1 

2591.  6 

14.600 

14.600 

2591.  6 

2593.  1 

2594.  6 

2596.  1 

2597.  6 

2599.  1 

2600.6 

2602.  1 

2603.  6 

2605.  1 

2603  6 

14.600 

14.700 

2606.  6 

260a  1 

2609.  7 

2611.  2 

2612.  7 

2614.  2 

2615.  7 

2617.  2 

2613  7 

2620.  2 

2621.  7 

14.700 

14.800 

2621.  7 

2623.  2 

2624.  7 

2626.  2 

2627.  7 

2629.  3 

2630.  8 

263a  3 

2633.  8 

2635.  3 

2633  8 

14.800 

14.900 

2636.  8 

263a  3 

2639.  8 

2641.  3 

2642.  8 

2644.  3 

2645.  8 

2647.  4 

2643  9 

2650.  4 

2651.  9 

14.900 

15.000 

2651.  9 

2653.  4 

2654.  9 

2656.  4 

2657.  9 

2659.  4 

2660.  9 

2662.  4 

2664.  0 

2665.  5 

2667.  0 

13  000 

15. 100 

2667.  0 

266a  5 

2670.  0 

2671.  5 

2673.  0 

2674.  6 

2676.  0 

2677.  5 

2679.  0 

2680.  6 

2682.  1 

16.100 

15.200 

2682.  1 

2683.6 

2685.  1 

2686.  6 

2688.  1 

2689.  6 

2691.  1 

2692.  6 

2694.  2 

2695.  7 

2697.  2 

13  200 

15.300 

2697.  2 

269a  7 

2700.  2 

2701.  7 

2703.  2 

2704  7 

2706.2 

2707.  8 

2709.  3 

2710.  8 

27ia  3 

16.300 

15.400 

2712.  3 

2713.  8 

2715.  3 

2716.  8 

2718.  3 

2719.  9 

2721.  4 

272a  9 

2724.  4 

2725.  9 

2727.  4 

16.400 

15. 500 

2727.  4 

272a  9 

2730.  4 

2732.  0 

2733.  5 

2735.0 

2736.  5 

273a  0 

2739.  5 

2741.  0 

2742.  5 

16.500 

15.600 

2742.  5 

2744.  1 

2745.  6 

2747.  1 

274a  6 

2750.  1 

2751.  6 

2753.  1 

2754.  7 

2756.  2 

2757.  7 

16.600 

15.700 

2757.  7 

2759.  2 

2760.  7 

2762.  2 

2763.  7 

2765.  3 

2766.  8 

276a  3 

2769.  8 

2771.  3 

2772.  8 

16.700 

15.800 

2772.  8 

2774.  4 

2775.  9 

2777.  4 

277a  9 

2780.  4 

2781.  9 

2783.  5 

2785.  0 

2786.  5 

2788.  0 

16.800 

15.900 

278a  0 

2789.  5 

2791.  0 

2792.  5 

2794.  1 

2795.  6 

2797.  1 

2798.  6 

2800.  1 

2801.  6 

2803.  2 

16.900 

16.000 

2803.  2 

2804.  7 

2806.  2 

2807.  7 

2809.2 

2810.  8 

2812.  3 

2813.  8 

2815.  3 

2816.  8 

2813  3 

16.000 

Millivirits 

.000 

.010 

.020 

.030 

.040 

.060 

.060 

.070 

.080 

.090 

.100 

MUUtoRs 

*BsMd  on  the  International  Temperature  Seale  of  1948. 
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Table  12.  Platinum  Versus  Platinum-10«Percent  Rhodium  lliermocouples — Con. 

(Elcctnmiotive  Force  in  Abaolute  Millivolta.  Tcmperaturea  in  Degrcca  F.*  Reference  Junctiona  at  S3°  F.) 


MiUirolta  .000  .010 


.030 

.040 

.050 

.000 

.070 

.080 

.090 

MilUroiU 


10.000 

10.  100 
10.200 
10.300 

10.400 

10.000 

10.000 

10.700 

10.800 

10.900 


18.100 

18.200 

18.300 

18.400 

18.800 

18.600 


MiUirolts 


2865.5  2867.0  2868.51 
2880.  7  2882.  2  2883.  7 
2895.9  2897.4  2899.0 

2911.2  2912.7  2914  2 
2926.  4  2927.  9  2929.  5 
2941.7  2943.2  2944  7 


2877.6 
2892.  9 


2908. 


2920.3 

2935.6 


17. 

wm\ 

17. 

100 

17. 

200 

17. 

300 

17. 

400 

17. 

500 

17. 

000 

17. 

700 

17. 

800 

17. 

900 

18. 

2955.  4  2956.  9  2958.  5  2960.  0  2961.  5}  2963.  1  2964.  6  2966.  1  2967.  6  2969.  2 


2970.7  2972.2  2973.8 
2986.  0  2987.  5  2989.  1 

3001.3  3002.8  3004.4 

3016.6  3018.2 
3032.0 

3047.3 


3062.  7 
3078.0 
3093.  4 


2979.9  2981.4 
2995.2  2996.7 
3010.5  3012.0 

3025.8  3027.4 
3041.  2  3042L  7 
3056.  5  3058.  1 


3045.  8 
3061.  1 


3071.9  3073.4  3075.0  3076.5 
3087.3  3088.8  3090.3  3091.9 
310Z  7  3104.2  3105.7  3107.3 


310&  8  3110.  4  3111.  9  3113.  4  3115.  0|  3116.  5|  311&  1 


3122.  7  3124.  2 


3187.  6 
3203.  1 


10.000 

10. 100 
10.200 
10.300 

10.400 

10.500 

10.000 

10.700 

10.800 

10.900 


17.000 


17.100 

17.200 

17.300 

17.400 

17.500 

17.000 

17.700 

17.800 

17.900 


18. 100 
18.200 
18.300 

18.400 

18.500 

18.000 


.010  020 


.040  .050 


.100  MOlirolte 


TaMe  13.  Platinum  Venus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples 


(Ekctroniotive  Foiee  in  Abnolute  MilUvolU.  Temperatniw  in  Dcsvec*  F.*  Refcienoe  Junctioa*  at  3S*  F.) 


®F 

0 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

10 

ep 

Millivolts 

30 

0  003 

a  006 

a  009 

a  012 

a  015 

a  018 

0  021 

a  024 

30 

40 

a  024 

0  028 

.031 

.  034 

.037 

.  040 

.  043 

.  046 

.049 

.052 

40 

50 

.056 

.  059 

.062 

.065 

.068 

.071 

.  075 

.  078 

.081 

■Kim 

.087 

SO 

<0 

.087 

.091 

.097 

.  100 

.  104 

.  107 

.  no 

.  113 

.  117 

.  120 

00 

70 

.  120 

.  123 

.  126 

.  130 

.  133 

.  136 

.  140 

.  143 

.  146 

.  153 

70 

80 

.  153 

.  156 

.  160 

.  163 

.  166 

.  170 

.  173 

.  176 

.  180 

.  183 

.  187 

80 

90 

.  187 

.  190 

.  193 

.  197 

.  200 

.  204 

.  207 

.  211 

.  214 

.218 

.  221 

00 

100 

.221 

.  224 

.228 

.  231 

.  235 

.238 

.242 

.  245 

.  249 

.  252 

.256 

100 

110 

.  256 

.  259 

.  263 

.  266 

.  270 

.274 

.  277 

.  281 

.  284 

.  288 

.291 

no 

120 

.  291 

.  295 

.  299 

.  302 

.  306 

.309 

.313 

.  317 

.320 

.324 

.327 

130 

.327 

.  331 

.  335 

.  338 

.  342 

.  346 

.  349 

.  353 

.357 

.360 

.364 

mSm 

140 

.  364 

.  368 

.  371 

.  375 

.379 

.383 

.386 

.  390 

.  394 

.397 

.401 

bPb 

150 

.  401 

.  405 

.409 

.  412 

.416 

.420 

.  424 

.  428 

.431 

.  435 

.  439 

160 

.  439 

.  443 

.  447 

.  450 

.  454 

.  458 

.  462 

.  466 

.  469 

.473 

.477 

■9 

170 

.477 

.  481 

.  485 

.  489 

.493 

.496 

.  504 

.508 

.  512 

.516 

170 

180 

.  516 

.  520 

.  524 

.  528 

.  532 

.535 

.539 

.543 

.  547 

.  551 

.  555 

180 

190 

.  555 

.  559 

.  563 

.  567 

.  571 

.578 

.  579 

.  583 

.587 

.591 

.595 

100 

200 

.  595 

.  599 

.603 

.  607 

.  611 

.  615 

.  619 

.  623 

.  627 

.631 

.  635 

200 

210 

.  635 

.  639 

.  643 

.  647 

.  651 

.655 

.659 

.664 

.  668 

.  672 

.676 

210 

.676 

.  684 

.688 

.692 

.696 

.700 

.705 

.  709 

.  713 

.  717 

220 

230 

.717 

.  721 

.  725 

.  729 

.  734 

.738 

.742 

.  746 

.  750 

.  754 

.758 

230 

240 

.758 

.763 

.  767 

.  771 

.775 

.779 

.  784 

.788 

.  792 

.796 

240 

250 

HViTTih 

.805 

.813 

.817 

.822 

.826 

.830 

.834 

.839 

.  843 

2B0 

260 

.843 

.847 

.851 

.  856 

.864 

.869 

.  873 

.  877 

.  881 

.  886 

280 

270 

.  886 

.  890 

.  894 

.  899 

.  903 

.907 

.912 

.  916 

.  920 

.  925 

.  929 

270 

280 

.  929 

.  933 

.  938 

.  942 

.946 

.951 

.  955 

.  959 

.  964 

.968 

.  973 

280 

290 

.973 

.  977 

.981 

.986 

.994 

.999 

1.003 

1.008 

1.  012 

1.017 

290 

300 

1.  017 

1.021 

1.025 

1.030 

1.034 

1.039 

1.043 

1.048 

1.052 

1.056 

1.061 

300 

310 

1.061 

1.065 

1.070 

1.074 

1.083 

1.088 

1.  092 

1.  101 

1.  106 

310 

320 

1.  106 

1.  no 

1.  115 

1.  119 

1.  124 

1.  128 

1.  132 

1.  137 

1.  142 

1.  146 

1.  151 

320 

330 

1.  151 

1.  155 

1.  160 

1.  164 

1.  169 

1.  173 

1.  178 

1.  182 

1.  187 

1.  191 

1.  196 

330 

340 

1.  196 

1.  200 

1.  205 

1.  210 

1.214 

1.  219 

1.223 

1.  228 

1.  232 

1.  237 

1.  242 

340 

350 

1.  242 

1.  246 

1.  251 

1.  255 

1.  260 

1.  264 

1.  269 

1.274 

1.  278 

1.  283 

1.  287 

360 

1.  287 

1.  292 

1.297 

1.301 

1.306 

1.  311 

1.  315 

1.  320 

1.324 

1.329 

1.  334 

360 

370 

1.  334 

1.  338 

1.  343 

1.  348 

1.  352 

1.357 

1.  362 

1.  366 

1.  371 

1.  376 

1.380 

370 

380 

1.  380 

1.  385 

1.  390 

1.  394 

1.  399 

1.  404 

1.  408 

1.  413 

1.  418 

1.  422 

1.  427 

390 

1.  427 

1.432 

1.  436 

1.  441 

1.  446 

1.  450 

1.  455 

1.  460 

1.  465 

1.  469 

1.  474 

390 

400 

1.  474 

1.  479 

1.483 

1.  488 

1.  493 

1.  498 

1.502 

1.507 

1.  512 

1.  516 

1.  521 

400 

op 

n 

B 

2 

3 

B 

B 

B 

B 

8 

Bl 

10 

•  p 

*Based  on  the  International  Temperatnra  Scale  of  1S48. 
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Table  13.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Ck>n. 

(Electtomotiv«  Force  in  Abcolute  Millivolt*.  Temperature*  in  Degree*  F.*  Reference  Junction*  *t  SS”  F.) 


"F 

0 

1 

2 

S 

4 

n 

n 

n 

8 

n 

18 

"p 

Millivolts 

400 

1.474 

1.  479 

1.  483 

1.  488 

1.493 

1.  498 

1.502 

1.507 

1.  512 

1.  516 

1.  521 

408 

410 

1.  521 

1.  526 

1.531 

1.535 

1.540 

1.  545 

1.550 

1.554 

1.559 

1.564 

1.569 

418 

420 

1.  569 

1.573 

1.578 

1.583 

1.  588 

1.593 

1.  597 

1.602 

1.607 

1.  612 

1.616 

420 

4S0 

1.616 

1.621 

1.626 

1.631 

1.  636 

1.640 

1.  645 

1.650 

1.  655 

1.660 

1.664 

480 

440 

1.664 

1.  669 

1.674 

1.  679 

1.684 

1.688 

1.693 

1.698 

1.703 

1.708 

1.  712 

440 

450 

1.  712 

1.  717 

1.  722 

1.  727 

1.732 

1.  736 

1.  741 

1.  746 

1.  751 

1.756 

1.761 

480 

400 

1.  761 

1.  765 

1.  770 

1.775 

1.780 

1.785 

1.790 

1.795 

1.799 

1.804 

1.809 

480 

470 

1.  800 

1.  814 

1.  819 

1.824 

1.  829 

1.  833 

1.  838 

1.  843 

1.  848 

1.853 

1.  858 

470 

480 

1.  858 

1.  863 

1.868 

1.873 

1.  877 

1.882 

1.  887 

1.  892 

1.897 

1.902 

1.907 

480 

490 

1.  907 

1.  912 

1.917 

1.922 

1.927 

1.931 

1.  936 

1.  941 

1.946 

1.951 

1.956 

480 

500 

1.  956 

1.  961 

1.966 

1.  971 

1.976 

1.981 

1.  986 

1.  991 

1.996 

aooo 

a  005 

680 

510 

2.  005 

2.010 

2.  015 

2.020 

2.025 

2.030 

a  035 

a  040 

2.045 

a050 

a055 

610 

520 

2.055 

2.060 

2.065 

a  070 

a  075 

a080 

a  085 

aooo 

a  095 

a  100 

a  105 

620 

520 

2.  105 

2.  110 

2.  115 

a  120 

a  125 

a  130 

a  135 

a  140 

a  145 

a  150 

a  155 

630 

540 

2.  155 

2.  160 

2.  165 

a  170 

a  175 

a  180 

a  185 

a  190 

a  195 

a2oo 

a  205 

640 

550 

2.205 

2.210 

a  215 

a  220 

2.225 

a  230 

2.235 

2.240 

a  245 

a  250 

a  255 

660 

500 

2.255 

2.260 

2.265 

a  270 

2.276 

a  281 

2.  286 

2.291 

a296 

a  301 

a306 

680 

570 

2.  306 

2.  311 

2.  316 

a  321 

a  326 

2.331 

a  336 

a  341 

a  346 

a  351 

2.357 

670 

580 

2.357 

2.362 

2.367 

a  372 

a  377 

a  382 

2.387 

2.392 

a  397 

a402 

a  407 

680 

590 

2.  407 

2.  413 

2.  418 

2.423 

a  428 

a  433 

2.438 

2.443 

a  448 

2.453 

a  458 

690 

600 

2.  458 

2.  464 

2.469 

2.474 

a  479 

2.484 

2.489 

a  494 

2.499 

a505 

a  510 

600 

610 

2.510 

2.515 

2.520 

2.525 

a530 

a  535 

a  540 

a  546 

a  551 

a  556 

a  561 

610 

620 

2.561 

2.566 

2.571 

a  576 

2.582 

a  587 

2.592 

2.597 

a602 

a  607 

a  613 

620 

630 

2.613 

2.618 

2.623 

2.628 

a  633 

2.638 

2.644 

2.649 

2.654 

a  659 

a664 

630 

640 

2.  664 

2.669 

2.675 

2.680 

2.685 

2.  690 

2.695 

a  700 

2.706 

a  711 

2.716 

640 

650 

2.  716 

2.  721 

2.  726 

a  731 

2.  737 

2.  742 

2.  747 

2.  752 

a  757 

a  763 

a  768 

660 

660 

2.  768 

2.  773 

2.  778 

2.783 

2.  789 

2.794 

2.799 

2.804 

2.809 

a  815 

a  820 

660 

670 

2.  820 

2.  825 

2.830 

a  836 

a  841 

a  846 

2.  851 

2.  856 

a  862 

a  867 

2.872 

670 

680 

2.  872 

2.  877 

a  882 

a  88S 

a  895 

a  89£ 

a  903 

2.  909 

a  914 

a  919 

2.  924 

680 

690 

2.  924 

2.  930 

a  935 

a  940 

2.945 

2.951 

a  956 

a  961 

2.966 

2.972 

2.977 

690 

700 

2.  977 

2.982 

2.987 

a  992 

2.998 

3.003 

3.008 

3.014 

3.019 

3.024 

a  029 

700 

710 

3.029 

a  035 

a  040 

a  045 

a  050 

a  056 

a  061 

a  066 

a  071 

a  077 

a  082 

710 

720 

3.  082 

a  087 

3.092 

a  098 

a  102 

a  10£ 

a  114 

a  119 

a  124 

a  129 

a  135 

720 

730 

3.  135 

a  140 

a  145 

a  150 

a  156 

a  161 

a  166 

a  172 

a  177 

a  182 

a  188 

730 

740 

3.  188 

a  193 

a  198 

3.203 

3.209 

a  214 

a  219 

a  225 

a  230 

a  235 

a  240 

740 

750 

3.  240 

a  246 

a  251 

3.256 

3.262 

3.267 

a  272 

3.278 

3.283 

3.288 

3.293 

760 

760 

3.293 

a299 

3.304 

3.309 

3.315 

3.320 

3.325 

a  331 

a  336 

3.341 

a  347 

760 

770 

3.347 

a  352 

3.357 

3.363 

3.368 

3.373 

a  378 

a  384 

a  389 

a  394 

3.400 

770 

780 

3.400 

a  405 

a  410 

a  416 

3.421 

a  426 

3.432 

a  437 

3.442 

3.448 

a  453 

780 

790 

3.453 

3.458 

3.464 

3.469 

3.474 

a  480 

3.485 

3.490 

3.496 

a  501 

3.506 

790 

800 

a  506 

a  512 

3.517 

3.522 

3.528 

3.533 

a  539 

a  544 

3.549 

3.555 

a  560 

800 

»F 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

op 

•Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  13.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


3.  533 

a  539 

a  544 

a  549 

a  587 

a  592 

a  597 

a  603 

3.  640 

a  646 

a  651 

a  656 

a  694 

a  699 

a  705 

a  710 

a  748 

a  753 

a  759 

a  764 

a  802 

a  807 

a  813 

a  818 

4.  286 
4.  341 
4.  396 

4.  452 
4.  507 
4.  562 


3.  910 

3.  964 

4.  019 


4.  073  4.  079  4.  084 


4.  128 
4.  182 
4.  237 

4.  292 
4  347 
4.  402 

4.  457 
4.  512 
4.  568 


4.  846 
4.  902 

4.  950 

5.  015 
5.071 
5.  128 


5.  184  5.  190 


5.  241  .5.  246  5.  252 
5. 298  5. 303  .5. 309 
5.  354  5.  360  5.  366 

5.411  5.417  5.423 

5.  469  5.  474  5.  480 

5.  526  5.  532  5.  537 


5.  589 
.5.  646 


5. 


5.  600 
5.  658 
5.  715 


*  Based  on  tbe  International  Temperatore  Scale  of  1948. 
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Table  13.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Abaolute  Millivolts.  Temperature*  in  Degrees  F.*  Reference  Junction*  at  3S°  F.) 


Millivolts 


5.755 

5.  813 
5.  871 
5.  928 


6.  336 


6.  933  I  6.  939  6.  945  i  6.  951  6.  957 


6.  993  1  6.  999 

7.  052  I  7.  058 
7.  112  I  7.  118 

I 

7.  172  7.  178 

7.  233  7.  239 

7.  293  7.  299 

7.  353  7.  359 

7.  414  7.  420 

7.  474  7.  480 


7.005  1  7.011  I  7.017 
7.  064  I  7.  070  7.  076 

7.  124  I  7.  130  ;  7.  136 

7.  184  i  7.  190  j  7.  196 

7.  245  I  7.  251  17.  257 
7.  305  I  7.  311  i  7.  317 

7.  365  7.  371  j  7.  377 

7.  426  7.  432  |  7.  438 

7.  486  7.  492  I  7.  498 


7.  535  7.  541  7.  547  I  7.  553  7.  559 


7.  596 
7.  656 
7.  717 


7.  602 
7.  662 
7.  723 


7.  608  7.  614 

7.  669  7.  675 

7.  730  7.  736 

7.  791  7.  797 

7.  852  7.  858 


7.  962  7.  968 

a  024  8.  030 

a  085  a  092 


7.  981  7.  987 

a  042  a  048 

a  104  a  110 


‘Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1048. 
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Table  13.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Fwce  in  Abeolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


a  732  a  739  a  745  a  751  a  758  a  764  a  770  a  776  a  783  a  789  a  79 


EM 

9.  365 

9.  372 

9.378 

9.  384 

9.391 

9.  397 

9.404 

9.410 

9.416 

9.423 

9.4 

29 

1, 

10.  041 

10.  048 

10.  054 

10.  106 
10.  171 
10.  237 

10. 113 
10.  178 
la  243 

10.  119 
10.  184 
10.  250 

10.  302 
10.  367 
10.  433 

10.  308 
10.  374 
10.  439 

10.  315 
10.  380 
10.  446 

10.  498 
10.  564 
10.  629 

10.  505 
10.  570 
10.  636 

10.  511 
10.  577 
10.  643 

10.695 

10.  702 

10.  708 

5 

6 

m 

‘Based  on  the  Intmi.-itional  Teuipeniture  Scale  of  1048. 
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Table  13.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rkodium  Thermocouples^— Con. 

(Electromotive  Force  in  Abeolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  33°  F.) 


2  I  3 


•Hjiscil  on  rhf  Intoriiiitioinii  T**iti|M>nitiiro  St  nh*  «»f  1!»4s. 
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Table  13.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Cou. 

(El^troniotivv  Force  in  Aboolulr  Afillivolts.  Tcmpcraturra  in  Degreca  F.*  Refercnee  Junctiona  at  38°  F.) 


»  F 

0 

1 

2 

3 

B 

B 

B 

B 

8 

B 

10 

O  p 

Mtlitvolu 

2,400 

la  325 

la  331 

13.  338 

13.  345 

13.  351 

13.  358 

la  365 

la  371 

13.  378 

13.  385 

13.  391 

2,400 

2,410 

13.  391 

13.  398 

13.  405 

la  411 

la  418 

13.  425 

13.  431 

13.  438 

13.  445 

la  451 

13.  458 

2;  410 

2,420 

13.  458 

13.  465 

13.  471 

13.  478 

13.  485 

13.  491 

13.  498 

la  511 

la  518 

la  525 

2,420 

2,430 

13.  525 

13.  531 

13.  538 

13.  545 

la  551 

la  558 

13.  565 

la  571 

13.  578 

13.  585 

13.  591 

2,430 

2,440 

13.  598 

13.  605 

13.  611 

13.  618 

13.  625 

13.  638 

la  645 

13.  651 

13.  658 

2,440 

2,450 

13.  658 

la  665 

13.  671 

la  678 

la  691 

13.  698 

la  711 

13.  718 

13.  725 

2,450 

%460 

13.  725 

la  731 

13.  738 

la  745 

13.  751 

la  758 

la  765 

13.  771 

13.  778 

13.  785 

la  791 

2;460 

13.  791 

13.  798 

la  811 

la  818 

la  825 

la  831 

13.  838 

13.  845 

13.  851 

la  858 

2,470 

la  858 

la  865 

la  871 

la  878 

la  885 

13.  891 

la  898 

13.  911 

13.  918 

la  924 

2,480 

13.  924 

13.  931 

la  938 

13.  944 

13.  951 

la  958 

13.  964 

la  971 

2,490 

2,500 

13.  991 

13.  998 

14.  024 

■iliil 

2,510 

14.  091 

2,510 

2,520 

14.  124 

14.  131 

14.  137 

14.  144 

14.  151 

14.  157 

14.  164 

14.  171 

14.  177 

14.  184 

14.  191 

2.520 

2,530 

14.  191 

14.  197 

14.  211 

14.  217 

14.  224 

14.  231 

14.  237 

14.  244 

14.  251 

14.  257 

2;  530 

2,540 

14.  257 

14.  264 

14.  271 

14.  277 

14.  284 

14.  297 

■fSSr 

14.  317 

14.  324 

2,540 

2,550 

14.  324 

14.  337 

14.  344 

14.  357 

14.  364 

14.  377 

14.  384 

2;  550 

2,560 

11.  397 

14.  417 

14.  423 

14.  437 

14.  443 

14.  457 

2,560 

2,570 

14.  457 

14.  463 

14.  477 

14.  483 

14.  497 

BVK  1 

14.  516 

14.  523 

2,570 

2;  580 

14.  523 

14.  536 

14.  543 

14.  556 

14.  563 

■  f  Hi  t 

14.  576 

14.  583 

14.  589 

2;  580 

2,  590 

14.  589 

14  596 

14.  616 

14.  623 

14.  643 

14.  649 

14.  656 

2,590 

2,  600 

14.  656 

14.  663 

14.  669 

14.  676 

14.  682 

14.  689 

14.  696 

14.  702 

14.  709 

14.  716 

14.  722 

2,600 

2,610 

14.  722 

14.  729 

14.  736 

14.  742 

14.  749 

14.  755 

14.  762 

14.  769 

14.  782 

14.  789 

2,610 

2,620 

14.  789 

14.  795 

14.  809 

14.  815 

14.  822 

14.  828 

14.  835 

14.  842 

14.  848 

14.  855 

2;62e 

2,630 

14.  855 

14.  862 

14.  868 

14.  875 

14.  381 

14.  888 

14.  895 

14.  915 

14.  921 

2,630 

2,640 

14.  921 

14.  928 

14.  935 

14.  941 

14.  948 

14.  954 

14.  961 

14.  968 

14.  974 

14.  981 

14.  988 

2,  640 

2,650 

14.  988 

14.  994 

■  liMIlCI 

15.  021 

2,650 

2,660 

15.  054 

15.  074 

15.  087 

15.  113 

2,  660 

2,  670 

15.  127 

15.  133 

15.  147 

15.  153 

15.  166 

15.  173 

15.  186 

2,670 

2,680 

15.  186 

15.  193 

15.  206 

15.  213 

15.  219 

15.  226 

15.  233 

15.  239 

15.  246 

15.  253 

2,680 

2,  690 

15.  253 

15.  259 

15.  266 

15.  272 

15.  279 

15.  286 

15.  292 

15.  299 

15.  305 

15.  312 

15.  319 

%690 

2,700 

15.  319 

15.  325 

15.  332 

15.  339 

15.  345 

15.  352 

15.  365 

15.  372 

15.  378 

15.  385 

2,700 

15.  385 

15.  391 

15.  398 

15.  411 

15.  418 

15.  425 

15.  431 

15.  438 

15.  444 

15.  451 

2,710 

15.  451 

15.  458 

15.  464 

15.  471 

15.  477 

15.  484 

15.  491 

15.  497 

15.  517 

2,720 

15.  517 

15.  524 

15.  537 

15.  544 

15.  550 

15.  557 

15.  563 

15.  570 

15.  577 

15.  583 

2,730 

15.  583 

15.  590 

15.  616 

15.  629 

15.  636 

15.  643 

15.  649 

2,740 

2,750 

15.  649 

15.  656 

15.  662 

15.  669 

15.  676 

15.  682 

15.  689 

15.  695 

15.  715 

2,750 

2,760 

15.  715 

15.  722 

15.  728 

15.  735 

15.  742 

15.  748 

15.  755 

15.  761 

15.  768 

15.  775 

15.  781 

2,760 

15.  781 

15.  788 

15.  794 

15.  801 

15.  814 

15.  821 

15.  827 

15.  834 

15.  841 

la  847 

2,770 

15.  847 

15.  854 

15.  867 

15.  874 

15.  887 

15.  893 

15.  913 

2,780 

15.  913 

15.  926 

15.  933 

15.  946 

15.  953 

15.  959 

15.  966 

15.  973 

15.  979 

2,790 

15.  979 

15.  986 

15.  992 

15.  999 

16.  012 

16.  019 

2,800 

°F 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

op 

*Bascd  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  13.  Platinum  Versus  Platinum-lO-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32“  F.) 


“P 

D 

B 

2 

3 

B 

5 

B 

B 

8 

B 

10 

=  F 

Millivolts 

2,800 

15.  979 

15.  986 

15.  992 

15.  999 

16.  019 

16.  038 

m 

2,800 

2,810 

16.  045 

16.  052 

16.  Ill 

2.810 

2,820 

16.  HI 

16.  117 

16.  124 

16.  131 

16.  137 

16.  144 

16.  157 

16.  164 

liiBril 

16.  177 

2,820 

2,830 

16.  177 

16.  183 

16.  196 

16.  216 

16.  223 

16.  229 

16.  236 

16.  243 

2,830 

2;840 

16.  243 

16.  249 

16.  256 

16.  262 

16.  269 

16.  275 

16.  282 

16.  289 

16.  295 

2,840 

2,850 

16.  308 

16.  315 

16.  322 

16.  328 

16.  335 

16.  341 

16.  348 

16.  354 

16.  368 

16.  374 

2,880 

2,860 

16.  374 

16.  381 

16.  387 

16.  394 

USiil 

m 

16.  414 

16.  427 

16.  433 

2,860 

2,870 

16.  440 

16.  446 

16.  453 

16.  466 

16.  473 

16.  479 

16.  486 

16.  492 

16.  499 

2,870 

2,880 

16.  506 

16.  512 

16.  519 

16.  525 

16.  532 

■TWM! 

16.  545 

16.  552 

16.  558 

16.  565 

16.  571 

21880 

2,890 

16.  571 

16.  578 

16.  584 

16.  591 

16.  597 

16.  611 

16.  617 

16.  624 

16.  637 

2,890 

16.  637 

16.  643 

16.  650 

16.  657 

16.  663 

16.  670 

16.  676 

16.  683 

16.  689 

16.696 

16.  702 

2,910 

16.  702 

16.  709 

16.  716 

16.  722 

16.  729 

16.  735 

16.  742 

16.  748 

16.  755 

16.  761 

16.  768 

2,910 

2,920 

16.  768 

16.  775 

16.  781 

16.  788 

16.  794 

16.  801 

16.  807 

16.  814 

16.  820 

16.  827 

16.  834 

2,920 

2,930 

16.  834 

16.  840 

16.  847 

16.  853 

16.  860 

16.  866 

16.  873 

16.  879 

16.  886 

16.  893 

16.  899 

2,930 

2,940 

16.  899 

16.  912 

16.  919 

16.  925 

16.  932 

16.  945 

16.  952 

16.  958 

16.  965 

2,940 

2,950 

16.  965 

16.  971 

16.  978 

16.  984 

16.  991 

16.  997 

■irBUii] 

17.  023 

2,980 

2,960 

17.  030 

17.  037 

17.  043 

17.  050 

17.  082 

17.  089 

17.  095 

2,960 

2,970 

17.  095 

17.  102 

17.  109 

17.  115 

17.  122 

17.  128 

17.  135 

17.  141 

17.  148 

17.  154 

17.  161 

2,970 

2,980 

17.  161 

17.  167 

17.  174 

17.  180 

17.  187 

17.  194 

17.  213 

17.  220 

17.  226 

2,980 

2,990 

17.  226 

17.  233 

17.  239 

17.  246 

17.  252 

17.  259 

17.  265 

17.  285 

17.  292 

2,990 

3,000 

17.  292 

17.  298 

17.  305 

17.  311 

17.  318 

17.  324 

17.  331 

17.  337 

17.  357 

3,000 

3,010 

17.  357 

17.  363 

17.  370 

17.  376 

17.  383 

17.  389 

17.  396 

17.  402 

BBS 

17.  416 

17.  422 

3,020 

17.  422 

17.  429 

17.  435 

17.  442 

17.  448 

17.  455 

17.  461 

17.  468 

17.  474 

17.  481 

17.  487 

3,030 

17.  487 

17.  494 

17.500 

17.  507 

17.  513 

17.  526 

17.  533 

17.  539 

17.  546 

17.  552 

3,040 

17.  552 

17.  559 

17.  565 

17.  572 

17.  578 

17.  585 

17.  592 

17.  598 

17.  611 

17.  618 

3,040 

3,050 

17.  618 

17.  624 

17.  631 

17.  637 

17.  644 

17.  650 

17.  657 

17.  663 

17.  676 

17.  683 

3,060 

17.  683 

17.  689 

17.  696 

17.  702 

17.  715 

17.  722 

17.  728 

17.  735 

17.  741 

17.  748 

3,070 

17.  748 

17.  754 

17.  761 

17.  767 

17.  774 

17.  780 

17.  787 

17.  793 

ms 

17.  813 

3,070 

3,080 

17.  813 

17.  819 

17.  826 

17.  832 

17.  839 

17.  845 

17.  852 

17.  858 

17.  865 

17.  871 

17.  878 

3,080 

3,090 

17.  878 

17.  884 

17.  891 

17.  897 

17.  910 

17.  917 

17.  923 

17.  943 

3,090 

3, 100 

17.  943 

17.  949 

17.  956 

17.  962 

17.  969 

17.  975 

17.  982 

18.  008 

3, 100 

3, 110 

18.  008 

18.  014 

18.  021 

■fill!? 

^KVTTi^H 

3, 120 

18.  073 

18.  079 

18.  086 

18.  Ill 

18.  118 

18.  124 

18.  131 

18.  137 

3, 130 

18.  137 

18.  144 

18.  150 

18.  157 

18.  163 

18.  176 

18.  183 

18.  189 

18.  196 

3, 140 

18.  202 

18.  209 

18.  215 

18.  222 

18.  228 

18.  235 

18.  241 

18.  248 

18.  254 

18.  267 

3, 150 

18.  267 

18.  273 

18.  280 

18.  286 

18.  293 

18.  290 

18.  312 

18.  319 

18.  325 

18.  332 

3, 160 

18.  332 

18.  338 

18.  345 

1&  351 

18.  358 

18.  364 

18.  371 

18.  377 

18.  383 

3,170 

18.396 

18.  403 

18.  409 

18.  416 

18.  422 

18.  429 

18.  435 

18.  442 

18.  448 

18.  455 

18.  461 

3, 170 

3, 180 

18.  461 

18.  468 

18.  474 

18.  487 

18.  493 

18.  513 

18.  519 

18.  526 

3, 180 

3,190 

18.  526 

18.  532 

18.  539 

18.  545 

18.  551 

18.  558 

18.  564 

18.  571 

18.  577 

18.  584 

3, 190 

3,200 

18.  590 

18.  597 

18.  603 

18.  616 

18.  62^ 

18.  629 

18.  635 

18.  642 

18.  648 

18.  655 

3,210 

18.  655 

18.  661 

18.  668 

3,210 

op 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

vBased  on  tbe  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Tabl«  14.  Platinum  Versus  Platinum-13«Percent  Rhodium  Thermocouples 

(Electromotive  Force  in  Abaolutc  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  St”  F.) 


MllUvolto 

.010 

.020 

.040 

.050 

.060 

.070 

MllUvolto 

Degrees  F 

0.000 

32.0 

35.3 

38.  7 

42.0 

45.  2 

51.  7 

54.  8 

58.0 

61.  1 

64.  2 

0.000 

.100 

642 

67.  3 

70.  3 

73.4 

76.4 

iSl 

82.4 

85.4 

88.4 

91.  3 

94  2 

.100 

94.  2 

97.  1 

100.  1 

102.9 

105.  8 

111.  5 

114.  3 

117.  1 

119.9 

122.7 

.200 

.300 

122.  7 

125.  5 

128.  2 

131.0 

133.  7 

136.4 

139.  2 

141.  9 

144.  6 

147.  2 

149.9 

.300 

.400 

149.  9 

152.  6 

155.  2 

157.8 

160.  5 

163.  1 

165.  7 

168.3 

170.  9 

173.4 

175.9 

.400 

175.9 

178.  5 

181.  1 

183.  6 

186.  1 

188.  6 

191.  1 

193.6 

196.  1 

198.  6 

201.0 

.000 

201.0 

203.  5 

205.  9 

208.3 

210.  8 

213.2 

215.  6 

218.0 

220.  4 

222.7 

225.  1 

.000 

.700 

225.  1 

227.5 

229.8 

232.  2 

234.5 

236.9 

239.  2 

241.  6 

243.9 

246.2 

248.  5 

.700 

248.5 

250.8 

253.  1 

255.  4 

257.  7 

259.9 

262.  2 

264.  5 

266.  7 

269.  0 

271.2 

.900 

271.2 

273.5 

275.7 

277.  9 

280.  2 

282.  4 

284.  6 

286.  9 

289.  1 

291.3 

293.5 

.900 

1.000 

293.5 

295.  7 

297.9 

300.  1 

302.3 

304.  5 

306.  7 

308.  9 

311.  1 

313.  2 

315.  4 

1.000 

1. 100 

315.4 

317.  6 

319.  7 

321.  9 

324.  1 

326.3 

328.  4 

330.  6 

332.7 

334.  9 

337.0 

1. 100 

337.  0 

339.  1 

341.  3 

343.4 

345.  5 

347.6 

349.7 

351.  8 

353.  9 

356.0 

358.  1 

358.  1 

362.  3 

364.  4 

366.  4 

368.  5 

370.  6 

372.  6 

374.7 

376.7 

378.8 

1.400 

378.8 

380.  9 

382.  9 

385.0 

387.  0 

389.0 

391.  1 

393.  1 

395.  1 

397.  2 

399.  2 

1.400 

399.  2 

401.  2 

403.  2 

405.  3 

407.  3 

409.3 

411.  3 

413.  4 

415.  4 

417.  4 

419.  4 

1.600 

419.  4 

421.  4 

423.  4 

425.4 

427.4 

429.4 

431.3 

433.3 

435.3 

437.  3 

439.  3 

1.600 

1.700 

439.  3 

441.  3 

443.3 

445.  2 

447.  2 

449.2 

451.  1 

453.  1 

455.  1 

457.0 

459.  0 

1.700  1 

1.800 

459.  0 

460.9 

462.  9 

464.8 

466.  8 

468.  7 

470.  7 

472.  6 

474.  6 

476.  5 

47a  4 

1.900 

478.  4 

480.  4 

482.3 

484.  2 

486.  1 

488.  1 

490.0 

491.  9 

493.  9 

495.  8 

497.7 

1.900 

497.7 

499.  6 

501.  5 

503.4 

505.  3 

507.2 

509.  1 

511.0 

512.  9 

514.9 

516.  8 

2.100 

516.8 

518.  6 

520.  5 

522.  4 

524.3 

526.2 

528.  1 

529.  9 

531.8 

533.7 

535.  6 

2.100 

2.200 

535.  6 

537.  5 

539.4 

541.3 

543.  1 

545.  0 

546.9 

548.8 

550.6 

552.5 

554.4 

2.200 

2.300 

554.  4 

556.3 

558.  1 

560.0 

561.8 

563.7 

565.  5 

567.4 

569.2 

571.  1 

572.9 

2.300 

2.400 

572.9 

574.  7 

576.6 

578.4 

580.3 

582.  1 

584.0 

585.8 

587.  6 

589.5 

591.3 

2.400 

2.500 

591.  3 

593.  1 

595.  0 

596.8 

598.  6 

600.  5 

602.  3 

604.  1 

605.9 

607.8 

609.  6 

2.600 

609.  6 

611.  4 

613.  2 

615.  1 

616.9 

618.7 

620.  5 

622.4 

624.  2 

626.  0 

627.8 

2.600 

2. 700 

627.8 

629.  6 

631.  4 

633.  2 

635.0 

636.  8 

638.  6 

640.  4 

642.2 

644.0 

645.  8 

2.700 

2.800 

645.  8 

647.  6 

649.  4 

651.  2 

653.  0 

654.  8 

656.  6 

658.  4 

660.  2 

662.0 

663.  8 

2.900 

663.8 

665.  6 

667.4 

669.  2 

670.  9 

672.7 

674.5 

676.  3 

678.  1 

679.  8 

681.  6 

2.900 

WEEM 

681.  6 

683.  4 

685.2 

686.9 

688.  7 

690.5 

692.  3 

694.  1 

695.  8 

697.  6 

699.  4 

3.100 

699.4 

701.  2 

702.9 

704.7 

706.  5 

70a3 

710.0 

711.  8 

713.  6 

715.3 

717.  1 

3.100 

3.200 

717.  1 

718.  9 

720.  6 

722.  4 

724.  2 

725.9 

727.7 

729.  4 

731.2 

732.  9 

734.7 

3.200 

3.300 

734.  7 

736.4 

738.  2 

740.0 

741.7 

743.4 

745.2 

747.0 

748.  7 

750.  5 

752.  2 

3.300 

3.400 

752.  2 

753.9 

755.7 

757.4 

759.2 

760.  9 

762.  7 

764.4 

766.  I 

767.9 

769.  6 

3.400 

769.  6 

771.3 

773.  1 

774.  8 

776.5 

778.3 

780.0 

781.7 

783.4 

785.2 

786.9 

3.500 

786.  9 

788.  6 

790.  3 

792.  1 

793.8 

795.5 

797.2 

798.9 

800.  6 

802.3 

804.0 

3.600 

3.700 

804.0 

805.  7 

807.4 

809.  1 

810.  8 

812.6 

814.3 

816.0 

817.  7 

819.4 

821.  1 

3.700 

3.800 

821.  1 

822.  8 

824.5 

826.  2 

827.  9 

829.6 

831.3 

833.0 

834.7 

836.4 

838.  2 

3.800 

3.900 

838.  2 

839.  8 

841.5 

843.  2 

844.9 

846.  6 

848.3 

850.0 

851.7 

853.4 

855.  2 

3.900 

4.000 

855.2 

856.8 

858.  5 

860.2 

861.  9 

863.  6 

865.4 

867.  1 

868.8 

870.  5 

872.  2 

4.000 

MilUvolts 

UQIII 

.010 

.020 

.030 

.040 

.050 

.060 

.070 

.080 

.090 

.100 

Miilivirito 

'Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  14.  Platinum  Versus  Platinum-13-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(ElcetTomotive  Force  in  Abaolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32”  F.) 


MilliTolts 


.010  .020  .030  i  .040  .050 


Millivolts 


870.  5 

872. 

2 

887.  5 

889. 

1 

904.  3 

906. 

0 

921.  1 

922. 

8i 

1 

937.  9 

939. 

5i 

954.  5 

956. 

l| 

970.  9 

972. 

5 

987.  3 

98a 

9 

1003.  6 

1005. 

2 

1019.  8 

1021. 

4 

6.400 
5. 
5.600 


1014.  9  1016.  6 


1021.  4  1023.  0  1024.  6  1026.  3  1027.  M  1029.  5  1031.  1  1032.  7  1034.  4  1036.  0  1037.  6 


1037.  6  1039.  2 
1053.  8  1055.  4 
1069.  9  1071.  5 

1085.9  1087.5 

1101.9  1103.5 

1117.8  1119.4 

1133.6  1135.2 
1149.3  1150.8 

1164.9  1166.5 


1180.6  1182.2  1183.7  1185.3  1186.9  1188.  4]  1190. 


1197.  8 
1213.  4 
1229.0 

1244.  4 
1259.  8 
1273.  6  1275.  1 

1288.  9  1290.  4 
1304.2  1305.7 
1319.4  1320.9 


5.  100 

6. 

5. 


8. 


Millivolts 


'Based  on  the  International  Temperature  Seale  of  1948. 


1337.  5 

1339.  0 

1340.  5 

1342.  1 

1352.  6 
1367.  7 
1382.  7 

1354.  1 
1369.  2 
1384.  2 

1355.  6 
1370.  7 
1385.  7 

1357.  2 
1372.  2 
1387.  2 

1397.  6 
1412.  5 
1427.  3 

1399.  1 
1414.  0 
1428.  7 

1400.  6 
1415.  4 
1430.  2 

1402.  1 
1416.  9 
1431.  7 

1442.  0 
1456.  7 
1471.  3 

1443.  5 
1458.  2 
1472.  8 

1445.  0 
1459.  7 
1474.  3 

1446.  5 
1461.  1 
1475.  7 

1486.  0 

1487.  5 

1489.  0 

1490.  4 

.020 

.030 

.040 

.050 

.100  Millivolto 
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Table  14.  Platinum  Versus  Platinum-13-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Abw^ute  Millivolta.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32*  F.) 


MUllvolU 


8.000 

8.100 

8.200 

8.300 


.010  .020  .030  .040  .050 


100  MilUrolts 


Degrees  F 


1489.0  1490.4  1491.9  1493.3  1494.8  1496.2 

1503.5  1505.0  1506.5  1508.0  1509.4  1510.9 
1518.  1  1519.  6  1521.  0  1522.  5  1523.  9  1525.  4 

1532.  6  1534.  1  1535.  5  1537.  0  1538.  4  1539.  9 

1547.  1  1548.  5  1550.  0  1551.  4  1552.  8  1554.  3 

560.  0  1561.  5  1562.  9  1564.  3  1565.  8  1567.  2  1568.  7 

1574.  4  1575.  9  1577.  3  1578.  7  1580.  2  1581.  6  1583.  1 

1588.  8  1590.  2  1591.  7  1593.  1  1594.  5  1596.  0  1597.  4 

1604.  5  1606.  0  1607.  4  160a  8  1610.  2  1611.  7 


1615.  9l  1617.  4l  161&  8  1620.  2  1621.  6  1623.  1  1624.  5  1625.  9 


1634.  4  1635.  8  1637.  2  163&  6  1641  1641.  4 


1648.5  1649.9  1651.3 

1662.6  1664.0  1665.4 
1676.  7  1678.  1 

1690.  7  1692.  1 
1704.  7  1706.  1 
17ia  8  1720.  2 


'31.41  1732.8  1734.2 
1746.8  174&2 
7.  8i  1759.  21  1760.  6  1761.  9 


9. 100 
9. 


1789.  4  1790.  7  1792.  1 
803.  1  1804.  5  1805.  9 
816.8  1810  2  1819.6 


831.91  1833.3  1834.6  1836.0 
1846.9  1848.3  1849.6 
1860.6  1861.9  1863.3 

1874.  1  1875.  5  1876.  8 
1886.  21  1887.  5  1888.  9  1890.  2 
1899.  6l  1900.  9  1902.  3  1903.  6 


10.100 

10.200 

10.300 

10.400 

10.600 

10.600 

10.700 

10.800 

10.900 


1917.  0 


11.400 

11.600 

11.600 

11.700 

11.800 

11.900 

12.000 


MilllTolto 


*Based  on  tbe  Intematlonsl  Temperatnre  Seals  of  1948. 


1929.0 
1942.  3 
195.5.  6 


1967.5  196a  8 
1980.71  1982.0 
1995.  2 

200a4 
2021.  6 
203a  5  2034.8 

2046.7  204a  0 


11. 100 
11.200 
11.300 

11.400 

11.600 

11.600 

11.700 

11.800 

11.900 

12.000 


.100  MilUTolto 
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Table  14.  Platinum  Versus  Platinum-13>Percent  Rhodium  Thermocouples— Con. 

(EIcctramotiTe  Force  in  Abaolute  Millivolt*.  Tempemtiuc*  in  Degree*  F.*  Reference  Junction*  at  32”  F.) 


Mlllivolta 

B 

.010 

.020 

.030 

.040 

.050 

.060 

.070 

.080 

.000 

m 

MUHvolts 

Degrees  P 

12.000 

2036.  1 

2037.  4 

2038.  7 

2040.  1 

2044.  0 

WM 

2046.7 

IZOOO 

12.  too 
12.200 
12.300 

2049.  3 
2062.4 
2075.  5 

2050.6 
2063.  7 
2076.  8 

2051.  9 
2065.0 
2078.  1 

2053.  2 
2066.  3 
2079.  4 

PtP 

2057.2 
2070.  3 
2083.  3 

H 

H 

12. 100 
12.200 
12.300 

12.400 

12.500 

12.600 

2088.6 
2101.  6 
2114.  7 

2089.  8 
2102.  9 
2116.  0 

2091.  1 
2104.  2 
2117.  3 

2092.  4 
2105.  5 
2118.  6 

2093.  7 
2106.  8 
2119.  6 

B 

2096.  3 
2109.  5 
2122.  5 

B 

2099.0 
2112.  1 
2125.  1 

■ 

2101.  6 
2114.  7 
2127.  7 

12.400 

1Z500 

1^600 

12.700 

12.800 

12.900 

2127.  7 
2140.  7 
2153.  8 

2129.  0 
2142.  0 
2155.  1 

2130.  3 
2143.  3 
2156.  4 

2131.  6 
2144.  6 
2157.  7 

2132.  9 
2145.  9 
2159.  0 

2134.  2 
2147.  2 
2160.  3 

2135.  5 
2)48.  5 
2161.  6 

2136.  8 
2149.  9 
2162.  9 

2138.  1 
2151.  2 
2164.  2 

2139.  4 
2152.  5 
2165.  5 

2140.  7 
2153.  8 
2166.  8 

12.700 

12.800 

12.900 

13.000 

2166.  8 

2168.  1 

2169.  4 

2170.  7 

2172.  0 

2174.  6 

2175.  9 

2177.  2 

2178.  5 

2179.  8 

13. 100 
13.200 
13.300 

2179.  8 
2192.  9 
2205.  9 

2181.  1 
2194.  2 
2207.  2 

2182.  4 
2195.  5 
2208.  5 

2183.  7 
2196.  8 
2209.  8 

2185.  0 
2198.  1 
2211.  1 

2186.  3 
2199.  4 
2212.  4 

2187.  7 
2200.  7 
2213.  6 

2189.  0 
2202.  0 
2214.  9 

2190.  3 
2203.  3 
2216.  2 

2191.  6 
2204.  6 
2217.  5 

2192.  9 
2205.  9 
2218.  8 

13. 100 
13.200 
13.300 

13.400 

13.500 

13.600 

2218.  8 
2231.  8 
2244.  7 

2220.  1 
2233.  1 
2246.  0 

2221.  4 
2234.  4 
2247.  3 

2222.  7 
2235.  7 
2248.  6 

2224.  0 
2237.  0 
2249.  9 

2225.  3 
2238.  3 
2251.2 

2226.  6 
2239.  5 
2252.  5 

2227.  9 
2240.  8 
2253.  8 

2229.  2 
2242.  1 
2255.  1 

2230.  5 
2243.  4 
2256.  4 

2231.  8 
2244.  7 
2257.  7 

13.  400 
13.500 
13.600 

13.700 

13.800 

13.900 

2257.  7 
2270.  7 
2283.  6 

2259.  0 
2272.  0 
2284.  9 

2260.  3 
2273.  3 
2286.  2 

2261.  6 
2274.  6 
2287.  5 

2262.  9 
2275.  9 
2288.  8 

2264.  2 
2277.  2 
2290.  1 

2265.  5 
2278.  4 
2291.  4 

2266.  8 
2279.  7 
2292.  7 

2269.  4 
2282.  3 
2295.  3 

2270.  7 
2283.  6 
2296.  6 

13.700 

13.800 

13.900 

14.000 

2296.  6 

2297.  9 

2299.  2 

2300.  5 

2301.  8 

2303.  0 

2304.  3 

2305.  6 

2306.  9 

2308.  2 

2309.  5 

■B5B 

14. 100 

14.  200 

14.  300 

2309.  5 
2322.  5 
2335.  5 

2310.  8 
2323.  8 
2336.  8 

2312.  1 
2325.  1 
2338.  1 

2313.  4 
2326.  4 
2339.  4 

2314.  7 
2327.  7 
2340.  7 

2316.  0 
2329.  0 
2342.  0 

2317.  3 
2330.  3 
2343.  2 

2318.  6 
2331.  6 
2344.  5 

2319.  9 
2332.  9 
2345.  8 

2321.  2 
2334.  2 
2347.  1 

2322.  5 
2335.  5 
2348.  4 

14. 100 
14.200 
14.300 

14. 400 
14.500 

14.  600 

2348.  4 
2361.  3 
2374.  2 

2349.  7 
2362.  6 
2375.  5 

2351.  0 
2363.  9 
2376.  8 

2352.  3 
2365.  2 
2378.  1 

2353.  6 
2365.  5 
2379.  4 

2354.  9 
2367.  8 
2380.  7 

2356.  1 
2369.  0 
2382.  0 

2357.  4 
2370.  3 
2383.  3 

2358.  7 
2371.  6 
2384.  6 

2360.  0 
2372.  9 
2385.  9 

2361.  3 
2374.  2 
2387.  2 

14. 400 
14.500 
14.600 

14.  700 

14. 800 
14.900 

2387.  2 
2400.  2 
2413.  2 

2388.  5 
2401.  5 
2414.  5 

2389.  8 
2402.  8 
2415.  8 

2391.  1 
2404.  1 
2417.  1 

2392.  4 
2405.  3 
2418.  4 

2393.  7 
2406.  7 
2419.  7 

239.5.  0 
2408.  0 
2421.  0 

2396.  3 
2409.  3 
2422.  3 

2397.  6 
2410.  6 
2423.  6 

2398.  9 
2411.  9 
2424.  9 

2400.  2 
2413.  2 
2426.  2 

14. 700 
14.800 
14.900 

15.000 

2426.  2 

2427.  5 

2428.  8 

2430.  1 

2431.4 

2432.  7 

2433.  9 

2435.  2 

2436.  5 

2437.  8 

2439.  1 

15.000 

15. 100 

15.  200 
15.300 

2439.  1 
2452.  1 
2465.  1 

2440.  4 
2453.  4 
2466.  4 

2441.  7 
2454.  7 
2467.  7 

2443.  0 
2456.  0 
2469.  0 

2444.  3 
2457.  3 
2470.  3 

244.5.  6 
2458.  6 
2471.  6 

2446.  9 
2459.  9 
2472.  8 

2448.  2 
2461.  2 
2474.  1 

2449.  5 
2462.  5 
2475.4 

2450.  8 
2463.  8 
2476.  7 

2452.  1 
2465.  1 
2478.  0 

15.100 

15.200 

15.300 

15. 400 
15.500 
15.600 

2478.  0 
2491.  0 
2504.  1 

2479.  3 
2492.  3 
2505.  4 

2480.  6 
2493.  6 
2506.  7 

2481.  9 
2494.  9 
2508.0 

2483.  2 
2496.  2 
2509.  3 

2481.  5 
2497.  6 
2510.  6 

2485.  8 
2498.  9 
2511.  9 

2487.  1 
2500.2 
2513.  2 

2488.  4 
2501.  5 
2514.  5 

2489.  7 
2502.  8 
2515.  8 

2491.  0 
2504.  1 
2517.  1 

15.400 

15.500 

15.600 

15.700 

15.800 

15.900 

2517.  1 
2530.  0 
2543.0 

2518.  4 
2531.  3 
2544.  3 

2519.  7 
2532.  6 
2545.  6 

2521.  0 
2533.  9 
2546.  9 

2522.  3 
2535.  2 
2548.  2 

2523.  6 
2536.  5 
2549.  5 

2524.  8 
2537.  8 
2550.  8 

'526.  1 
2539.  1 
2552.  1 

2527.  4 
2540.  4 
2553.  4 

2528.  7 
2541.  7 
2554.  7 

2530.  0 
2543.  0 
2556.  0 

15.700 

15.800 

15.900 

16.000 

2556.  0 

2557.  3 

2558.  6 

2559.  9 

2561.  2 

2562.  5 

2563.  7 

2565.  0 

2566.  3 

2567.  6 

2568.  9 

16.000 

Millivolts 

.000 

.010 

.020 

.030 

.040 

.050 

.060 

.070 

.080 

.090 

.100 

MiUivolts 

*  Based  on  the  Internatloii*!  Tempeimtnr*  Scale  of  IMS. 
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Table  14*  Platinum  Versus  Platmum-13-Percent  Rhodium  Thermocouples— Con. 

(ElcetvomoUve  Force  in  Abeolute  Millivolta.  Tempemturee  in  Dcgrece  F.*  Reference  Junction*  at  32*  F.) 


MiiUrolte 


16. 000 

16. 100 
16.200 
16.300 

16.400 

16.500 

16.600 


.060 

.070 

.080 

.090 

Degrees  F 


2557.  31  255&  6 


256a  01  257a  2  2571.  5 

258a  2  2584  5|  258a  8 


2594  8  2596.  1  2597.  4  259a  7 

2607.  8  2609.  1  2610.  4  2611.  7 
2622.  1  262a  4  2624  7 
2635.0  263a  3  2637.6 

264a  0  2649.3  2650.6 
2660.  9  2662.  2  266a  5 
267a  9  2675.2  267a  5 


256a  7  2565.  (M  256a  3  2567.  6  256a 


2685.  7  2687. 


269a  8 
2711.  8 
2724.  9 


2701.3  2702.6 
2714  4  2715.7 

2727.4  2728  7 


2737.9  2739.2  2740.5 
2751.  0  2752.  2  2753.  51  2754.  8 
2764.  0  2765.  3  2766.  6 

2777.  0  2778  3  2779.  6 
2790.  1  2791.  4  2792.  7 
2808  3  2804.6  2805.9 


2816.  4  2817.  7  2819.  0  2820.  4  2821.  7  2823.  M  2824  3  2825.  6  2827.  0 


2829.  6 
2842.  71 
2855.  8 


2838  51  2834  8 
284a  6 
2859.  8 


18  700 
18  800 
18  900 


17.100 

17.200 

17.300 

17. 400 
17.500 
17.000 

17.  700 
17.800 
17.900 


18.100 
18  200 
18.300 

18.400 
18  500 
18  600 

18  700 
18  800 
18  900 


19.100 

19.200 

19.300 

19.400 

19.500 

19.600 

19.700 

19.800 

19.900 

20.000 


MiUlTolte 


•Based  on  the  International  Temperatnre  Scale  of  1948 


2576.  7  2578 
2589.  61  2598 
2602.  6 

2615.  6 
2628  5 
2641.  5 


2654.  4 
2667.  4 
2680.  5 


268a  1 


2688  3|  2689.  6|  2690.  9|  2692.  21  2693.  5|  2694.  8|  2696.  l|  2697.  4|  2698 


2579.3  2580.6  2581. 

2592.2  2598  5  2594 

2605.2  2608  5  2607. 

2619.5  2620. 

2632.4  2638 

2645.4  2646. 


2659. 


2672.  6 
2685.  7 


2706.6  2707.9  2709.2 

2719.6  2720.9  2722.2 

2732.7  2734.0  2735.3 

2745.7  2747.0  2748  3 
2758  8  2760.  1  2761.  4 
2771.  8  2773.  1  2774  4 

2784.9  2786.2  2787.5 
2799.  3  2800.  7 
2811.21  2812.5  2813.8 


2838.  8  2840.  1 
2851.9  2853.2 
2865.0  2866.4 


2869.0  2870.3  2871.6  2872.9  2874.2 
2882.  1  2883.  4  2884.  7  2886.  1  2887.  4 
2895.3  2896.6  2897.9  2899.2  2900.5 

2908.  4  2909.  7  2911.  0  2912.  4  2918  7 
2921.  5  2922.  8  2924.  1  2925.  5  2928  8 
2934  7  2936.0  2937.3  2938  7 


2878.2  2879.5 
2891.  3  2892.  7 
2904.  5  2905.  8 

2917.6  2918  9 
2930.  7  2932.  1 
2948  9  2945.3 


2947.  9  2949.  2  2950.  5  2951.  9  2958  2  2954  5  2955.  8  2957.  1  2958  5  2959.  8  2961.  1 


2962.  4  2968  7  2965.  1  2966.  4 

2975.6  2977.0  2978  3  2979.6 

2988.9  2990.2  2991.6  2992.9 

3002.  1  3008  4  3004.  8 
3015.3  3016.6  3018.0 
3C28.  5  3029.  8  3931.  2  3032.  5 

3041.7  3043.0  3044  4  3045.7 

3054.9  3056.2  3057.6  3058. 
3068  1  3069.  5  3070.  8  3072. 

3081.  4  3082.  8  3084  1  3085. 


.030  .040  .050 


MilUrolta 


16.000 

16. 100 
16.200 
16.300 

16.400 

16.600 

16.600 

16.700 

16.800 

16.900 


19.100 

19.200 

19.300 

19.400 

19.600 

19.600 

19.700 

19.800 

19.900 

20.000 


.100  I  MilUrolto 
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Table  15.  Platinum  Venus  Platinum-13-Percent  Rhodium  Thermocouples 

(ElcctMMnotlTe  Fotce  in  Abaolute  MiUivolU.  TcmpenturM  In  Dcgracs  F.*  Rcflmnee  JnnetlMM  at  SS*  F.) 


a  018 

0.021 

0.024 

.048 

.052 

.055 

iHVTvTI 

.  112 

.  116 

.  119 

.  145 

.  149 

.  152 

.  179 

.  182 

.  186 

.213 

.217 

.248 

.  251 

.255 

.284 

.287 

.291 

.319 

.323 

.327 

.356 

.359 

.363 

.393 

.397 

.431 

.435 

.438 

.469 

.473 

.476 

.  508 

.  512 

.  516 

.548 

.  552 

.  556 

.588 

.  592 

.  596 

.  629 

.633 

.637 

.670 

.674 

.678 

.712 

.  716 

.  721 

.755 

.759 

.  763 

.798 

.802 

.807 

.842 

.  846 

.  850 

.  886 

.  890 

.  894 

.  930 

.  935 

.  939 

.975 

.  980 

.  984 

1.020 

1.025 

1.030 

1.066 

1.071 

1.075 

1.  112 

HiTri 

BSI 

1.  158 

BlaiiyJ 

1.  205 

BiS4iib 

BRtl 

1.252 

1.257 

1.261 

1.300 

1.304 

1.309 

1.  348 

1.  352 

1.  357 

1.396 

1.  401 

1.406 

1.  445 

1.  450 

1.  455 

1.  494 

1.  499 

1.504 

1.  543 

1.  548 

1.553 

8 

9 

10 

•Bued  on  the  International  Tompcratnre  Bcalo  oC  IMS. 
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TaMe  15.  Platinum  Veraua  Platmum-13-Pei«ent  Rhodium  Thermocouple»~-Con. 

(EfeetromotlT*  Force  in  Abcolute  Millivolts.  Tempenturcs  in  Dcptccs  F.*  Reference  Junctions  at  SS*  F.) 


Millivolts 


Z012 

Z017 

Z023 

Z 

112 

Z 

zo 

1.  533 

1.  538 

1.  583 

1.  588 

1.  633 

1.638 

1.683 

1.688 

1.  734 

1.  739 

1.  785 

1.790 

1.  836 

1.841 

1.  887 

1.892 

1.939 

1.  944 

1.991 

1.996 

Z044 

Z  049 

1. 548j  1. 
1. 


2.493 


Z  547  Z  553  Z  558  Z  564  Z  56 


Z  580  Z  586  Z  591  2.  597  Z  60 


Z064 


a  103  3.  109  3.  115  a  120  a  12 


a  i32|  a  i37l  a  143  a  i48|  a  154  a  1 


*Bsaed  on  the  Internationsl  Temperatnre  Scale  of  1948. 
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Table  15.  Platinum  Versus  Platinum-13>Percent  Rhodium  Thermocouples— Con. 

(Elcetroinotive  Force  in  Abeolute  Millivolu.  Tenpenituree  in  Degrees  F.*  Referenee  Junctions  at  SS**  F.) 


JBjjM 

n 

1 

2 

3 

n 

n 

■ 

D 

8 

9 

Dl 

e  p 

Millivolts 

800 

a  677 

a  682 

a  688 

a  694 

a  712 

a  718 

a  723 

a  729 

a  735 

800 

810 

a  735 

a  741 

a  746 

a  752 

a  758 

a  764 

a  776 

a  782 

a  788 

a  794 

810 

820 

a  794 

a  799 

3.805 

a  811 

a  817 

a  823 

a829 

a835 

a  841 

a  846 

a  852 

820 

830 

a  852 

a  858 

a864 

a  870 

a  876 

a  882 

a888 

a  894 

a  899 

a  905 

a  911 

880 

840 

a  911 

3.917 

a  923 

a  929 

a  935 

a  941 

3.946 

a  952 

a  958 

a064 

a  970 

840 

8S0 

a  970 

a  976 

a  982 

a  988 

a994 

a999 

4.005 

4.023 

4.029 

850 

860 

4.  029 

4.  035 

4.041 

4.047 

4.052 

4.058 

4.  081 

4.087 

860 

870 

4.087 

4.093 

4.  105 

4.  Ill 

4.  116 

4.  122 

4.  128  1 

4.  134 

4.  140 

4.  146 

870 

880 

4.  146 

4.  152 

4.  158 

4.  164 

4.  169 

4.  175 

4.  181 

4.  187 

4.  193 

4.  199 

4.205 

880 

890 

4.  205 

4.  211 

4.  217 

4.223 

4.229 

4.  235 

4.  241 

4.  252 

4.258 

4.264 

890 

900 

4.264 

4.270 

4.276 

4.  282 

4.288 

4294 

4.312 

4.318 

4.324 

900 

910 

4.324 

4.  336 

4.  342 

4.  348 

4.354 

4.360 

4.  366 

4.  372 

4.  378 

4.384 

910 

920 

4.384 

4.  389 

4.  395 

4.  401 

4.407 

4.413 

4.419 

4.425 

4.  431 

4.437 

4.443 

920 

930 

4.443 

4.  449 

4.455 

4.  461 

4.467 

4  473 

4.479 

4.485 

4.  491 

4.  497 

930 

940 

4.  503 

4.  509 

4.  515 

4.  521 

4.  527 

4.  533 

4.  539 

4.545 

4.  551 

4.  557 

4.  563 

940 

4.  563 

4.  569 

4  575 

4.  581 

4.  587 

4.593 

4.599 

4.605 

4.612 

4.  618 

4.  624 

950 

960 

4.  624 

4.  630 

4.  636 

4.  642 

4.  648 

4  654 

4  660 

4.666 

4.672 

4.  679 

4.  685 

960 

970 

4.685 

4.  691 

4.697 

4.  703 

4.709 

4.715 

4.  721 

4.  727 

4.  733 

4.  740 

4.  746 

970 

4.  746 

4.  752 

4.758 

4.  764 

4.770 

4.  776 

4.782 

4.  788 

4.  794 

4.  801 

4.  807 

990 

4.807 

4.  813 

4.819 

4.825 

4.831 

4  837 

4  844 

4.850 

4.  856 

4.862 

4.868 

990 

1,000 

4.868 

4.874 

4.  881 

4.887 

4.893 

4.899 

4.905 

4.911 

4.917 

4.924 

4.930 

1,000 

1. 010 

4.  930 

4.936 

4.942 

4.948 

4  954 

4.960 

4.  966 

4.972 

4.979 

4.985 

4.  991 

1,010 

1,020 

4.  991  1 

4.  998 

5.004 

5.010 

5.016 

5.022 

5.028 

5.034 

a  041 

a  047 

a  053 

1,020 

1,030 

5.  053 

5.059 

5.066 

5.072 

5.078 

5.084 

5.090 

5.096 

a  102 

a  109 

a  115 

1,030 

1,040 

5.  115 

5.  121 

a  127 

a  133 

a  139 

a  146 

a  152 

a  158 

a  164 

a  170 

a  176 

1,040 

1,0S0 

5.  176 

5.  182 

a  J89 

a  195 

a  201 

a  208 

a  214 

a  220 

5.226 

5.232 

a  238 

1,050 

1,060 

5.  238 

5.  244 

a  251 

a  257 

a  263 

5.270 

5.276 

5.282 

5.288 

a  294 

a  301 

1,060 

5.301 

5.  307 

5.313 

a  319 

a  326 

5.332 

5.338 

5.344 

a  351 

a  357 

5.363 

1,070 

5.  363 

5.  369 

a  376 

a  382 

5.388 

5.394 

5.401 

5.407 

a  413 

a  419 

5.426 

1,080 

1,090 

5.  426 

5  432 

5.438 

a  444 

5.450 

a  457 

5.463 

5.469 

5.476 

a  482  j 

5.488 

1,090 

1, 100 

5.488 

5.494 

5.501 

5.  507 

a  513 

5.519 

a  528 

a  532 

5.538 

5.544 

a  551 

1, 100 

1,110- 

5.  551 

a  557 

a  563 

a  570 

5.576 

a  582 

5.589 

5.595 

5.601 

a  607 

a  614 

1,110 

1,120 

5.614 

a  620 

a  626 

5.633 

5.639 

5.645 

5.652 

a  658 

5.664 

a  671 

5.677 

1, 120 

1,130 

5.  677 

a  684 

a  690 

a  696 

a  703 

5.709 

a  716 

5.722 

5.728 

a  734 

a  741 

1, 130 

1, 140 

5.  741 

a  747 

a  753 

a  760 

a  766 

5.773 

a  779 

a  786 

a  792 

a  798 

5.805 

1, 140 

1, 150 

5.  805 

a  811 

a  817 

5.824 

5.830 

a  837 

5.843 

a  849 

a  856 

a  862 

a  869 

1, 150 

1,160 

5.  869 

5.875 

5.881 

a  888 

5.894 

a  901 

a  907 

a  913 

a  926 

5.933 

1, 160 

1. 170 

a  933 

a  939 

5.945 

5.952 

a  958 

5.964 

a  971 

5.977 

a  983 

a990 

5.996 

1, 170 

1, 180 

5.  996 

6.003 

6.009. 

6.  015 

6.022 

6.  028 

6.035 

6.  041 

6.047 

a  054 

a060 

1, 180 

1, 190 

6.060 

6.067 

6.073 

6.079 

6.086 

6.092 

a099 

a  105 

6.  Ill 

a  118 

6.  125 

1, 190 

1,200 

6.  125 

6.  131 

6.  137 

6.  143 

6.  150 

a  156 

6.  163 

6.  169 

a  175 

a  182 

a  188 

1,200 

op 

ID 

2 

3 

ID 

D 

D 

8 

9 

10 

op 

*Baied  on  the  International  Temperatore  Scale  of  1948. 
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Table  15.  Platinum  Versus  Platinum-13«Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Abeolute  Millivolta.  Tempenitiiree  in  Degrece  F.*  Reference  Junction*  st  32*  F.) 


»F 

0 

1 

2 

3 

B 

5 

B 

B 

8 

B 

10 

“F 

Millivolts 

1,200 

6.  125 

6. 131 

6.  137 

6.  143 

6.  150 

a  156 

a  163 

a  169 

a  175 

a  182 

a  188 

1,200 

1.  210 

6.  188 

6.  195 

6.201 

6.207 

a  214 

a  220 

a  227 

6.233 

a  239 

6.246 

a  252 

1,  210 

1,220 

6.  252 

6.  259 

6.  265 

6.272 

a  278 

a  285 

a  291 

a  298 

a  304 

a  317 

1,220 

1,  230 

6.  317 

6.  323 

6.  329 

6.  336 

a  342 

a  349 

6.355 

a  362 

6.368 

a  375 

a  381 

1,230 

1,240 

6.381 

6.  388 

6.  394 

6.401 

6.407 

a  414 

6.420 

a  427 

a  433 

a  446 

1,240 

1,250 

6.  446 

6.  453 

6.  459 

6.  466 

a  472 

6.479 

6.485 

6.492 

6.498 

a  511 

1,250 

1,260 

6.511 

6.  518 

6.  524 

6.  531 

a  537 

a  544 

a  550 

a  557 

a  563 

a  577 

1,200 

1,270 

6.  577 

6.  583 

6.  589 

6.  596 

a  602 

a  609 

a  616 

6.622 

a  629 

a635 

a  642 

1, 270 

1,280 

6.  642 

6.  648 

6.  655 

6.  661 

a  668 

6.674 

a  681 

a  687 

6.  694 

1,280 

1,290 

6.  707 

6.  714 

6.  720 

6.  727 

a  733 

a  740 

6.746 

a  753 

a  759 

a  766 

liHiU 

1,290 

6.  773 

6.  779 

6.  786 

6.  792 

a  799 

a  805 

6.812 

6.818 

6.825 

6.832 

a  838 

1,300 

mmm 

6.  838 

6.845 

6.  851 

6.  858 

6.865 

a  871 

6.884 

a  891 

a  898 

a  904 

1,  310 

6.904 

6.  911 

6.  917 

6.  924 

a  931 

a  937 

a  950 

a  957 

a  964 

a  970 

1,320 

Kia 

6.970 

6.  977 

6.  983 

6.990 

a  997 

7.003 

7.017 

7.023 

7.030 

7.037 

1,330 

1,340 

7.037 

7.  043 

7.049 

7.056 

7.063 

7.  069 

7.076 

7.083 

7.089 

7.096 

7.  103 

1,340 

1,350 

7.  103 

7.  109 

7.  116 

7.  123 

7.  129 

7.  136 

7.  143 

7.  149 

7.  155 

7.  162 

7.  169 

1,350 

1,360 

7.  169 

7.  175 

7.  182 

7.  189 

7.  195 

7.  202 

7.209 

7.  215 

7.  222 

7.229 

7.  235 

1,360 

1,370 

7.  235 

7.242 

7.  249 

7.255 

7.262 

7.  269 

7.275 

7.  282 

7.  289 

7.295 

7.  302 

1,370 

7.  302 

7.  309 

7.  315 

7.  322 

7.  329 

7.336 

7.342 

7.349 

7.356 

7.362 

7.369 

1,380 

1.390 

7.  369 

7.  376 

7.  382 

7.389 

7.396 

7.403 

7.409 

7.  416 

7.  423 

7.  429 

7.436 

1,390 

1,400 

7.  449 

7.456 

7.463 

7.470 

7.477 

7.483 

7.  490 

7.497 

7.503 

1,400 

1,410 

7.  503 

7.  510 

7.517 

7.523 

7.530 

7.  537 

7.551 

7.557 

7.564 

7.  571 

1, 410 

1.  420 

7.  571 

7.  578 

7.  585 

7.591 

7.598 

7.  805 

7.  618 

7.  625 

7.  632 

7.  639 

1,  420 

1,  430 

7.639 

7.  645 

7.  652 

7.  659 

7.  665 

7.672 

7.  686 

7.  693 

7.699 

7.  706 

1,  430 

1, 440 

7.  706 

7.  713 

7.  720 

7.727 

7.  733 

7.740 

7.747 

7.  754 

7.  761 

7.  767 

7.  774 

1, 440 

1,450 

7.774 

7.  781 

7.  788 

7.  795 

7.  801 

7.  808 

7.  815 

7.  822 

7.  829 

7.835 

7.842 

1,450 

1,  460 

7.  842 

7.  849 

7.  856 

7.863 

7.  870 

7.  877 

7.  884 

7.  891 

7.  897 

7.  904 

7.  911 

1,  460 

1.  470 

7.  911 

7.  918 

7.  924 

7.  931 

7.  938 

7.945 

7.  952 

7.959 

7.  965 

7.972 

7.  979 

1,  470 

1.  480 

7.  979 

7.986 

7.  993 

7.  999 

a  006 

8.013 

a  020 

a  027 

a  033 

a  040 

a  047 

1,  480 

1,490 

8.047 

8.054 

8.  061 

8.  068 

8.075 

8.081 

8.089 

a  095 

a  102 

a  109 

a  116 

1,  490 

1,500 

8.  116 

8.  123 

8.  129 

8.  136 

a  143 

a  150 

a  157 

a  163 

a  170 

a  177 

a  184 

1,  500 

1.  510 

8.  184 

8.  191 

8.  198 

8.205 

a  212 

8.218 

8.225 

a  232 

a  239 

a  246 

a  253 

1,510 

1.  520 

8.  253 

8.  260 

8.267 

8.  274 

a  281 

a  287 

a  294 

a  301 

a  308 

a  315 

a  322 

1,520 

1,530 

8.  322 

8.  329 

8.  336 

8.  343 

8.350 

a  356 

a  363 

a  370 

8.377 

a  384 

a  391 

1,  530 

1,540 

8.  391 

8.  398 

8.405 

8.412 

a  419 

a  426 

8.433 

a  439 

a  446 

8.453 

a  460 

1,540 

1,550 

8.  460 

8.467 

8.474 

8.  481 

a  488 

a  495 

8.  502 

a  509 

a  516 

a  523 

a  530 

1,550 

1.560 

8.  530 

8.537 

8.  544 

8.  551 

a  558 

a  565 

8.571 

a  578 

a  585 

a  592 

a  599 

1,  560 

1,570 

8.  599 

8.  606 

8.  613 

8.  620 

a  627 

a  634 

a  641 

8.648 

a  655 

8.  662 

a  669 

1,570 

1,580 

8.  669 

8.676 

8.  683 

8.690 

a  697 

a  704 

8.  711 

a  718 

a  725 

a  732 

a  739 

1, 580 

1,590 

8.  739 

8.  746 

8.  753 

8.  760 

a  767 

a  774 

8.781 

a  788 

a  795 

a  802 

a  809 

1, 590 

1,600 

8.  809 

&  816 

8.  823 

a  830 

a  837 

a  844 

8.851 

a  858 

a  865 

a  872 

a  879 

1,600 

°F 

0 

1 

2 

3 

B 

5 

B 

B 

8 

B 

10 

op 

■Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  15.  Platinum  Versus  Platinum>13-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Elcetromotive  Force  in  Abaolutt  MillivolU.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  «t  32**  F.) 


*Bas«Hl  on  tho  Iritorinitloinil  Tomponitiiro  Soal**  of  1U4S. 
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Table  15.  Platinum  Versus  Platinum- 13-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32**  F.) 


2,310 

2,320 

2,330 

2,340 

2,350 

2,360 


12.488  12.495  12.503  12.511  12.518  12.526  12.534  12.541  12.549  12.557  12.564 


12.  564 
12.  641 
12.  718 

12.  795 
12.  871 

12.  948 

13.  025 
13.  102 
13.  178 


72  12.579  12.587  12.595  12.602  12.610  12.618  12.625  12.633  12.641 

48  12.  656  12.  664  12.  672  12.  679  12.  687  12.  695  12.  702  12.  710  12.  718 

25  12.  733  12.  741  12.  748  12.  756  12.  764  12.  772  12.  779  12.  787  12.  795 

02  12.810  12.818  12.825  12.833  12.841  12.848  12.856  12.864  12.871 

79  12.887  12.894  12.902  12.909  12.917  12.925  12.932  12.940  12.948 

55  12.  963  12.  971  12.  978  12.  986  12.  994  13.  002  13.  009  13.  017  13.  025 

32  13.  040  13.  048  13.  055  13.  063  13.  071  13.  078  13.  086  13.  094  13.  102 

09  13.  117  13.  125  13.  132  13.  140  13.  148  13.  155  13.  163  13.  170  13.  178 

86  13.  193  13.  201  13.  208  13.  216  13.  224  13.  232  13.  239  13.  247  13.  255 


13.  255  13.  263  13.  270  13.  278  13.  285|  13.  293j  13.  301  13.  309  13.  316  13.  324  13.  332 


13.340  13.347 
13.417  13.425 
13.494  13.502 

13.5641  13.571  13.579 
13.648  13.656 

13.  718  13.  725  13.  733  13.  741 

13.  795  13.  802  13.  810  13.  818 
13.  872  13.  880  13.  888  13.  895 
13.949  13.957  13.965  13.972 


63  13.371  ia378  13.386  13.394 

40  13.  448  13.  455  13.  463  13.  471 

17  13.525  13.532  13.540  13.548 

95  13.602  13.610  13.618  13.625 

72  13.679  13.687  13.695  13.702 

49  13.756  13.764  13.772  13.779 

26  13.833  13.841  13.849  13.857 

03  13.911  13.918  13.926  13.934 

80  13.988  13.995  14.003  14.011 


14.  027  14.  034  14.  042  14.  050  14.  058  14.  065  14.  073 


*Ba8ed  on  the  International  Temperature  Seale  of  1048. 
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Table  15.  Platinum  Versus  Platinum-13-Percent  Rhodium  Tliermocouples — Con. 

(ElcctioinotiTe  Force  in  Abaolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Refnenee  Junctions  at  32°  F.) 


2, 
2,420 
2,430 


2,470 

2,480 

2,490 


2,540 

2,560 

2,560 

2,670 

2,580 

2,690 


2,710 

2,720 

2,730 

2,740 

2,750 

2,760 


14.  798 

14.875  14. 
14.952  14. 
15.029  15. 

15.  107  15. 
15.  184 
15.  261 

15.  338 
15.  415 
15.  492 


14.  814  14.  822 

14.  891  14.  898 
14.968  14  975 
15.045  15.052 

15.  122  15.  130 
15.  199  15.  207 
15.276  15.284 

15.353  15.361 
15.431  15.438 
15.  508  15.  515 


Millivolts 


4  83 


15.  568|  If.  576|  15.  584  15.  592  15.  5 


15. 

661 

15. 

738 

15. 

815 

15. 

892 

15. 

969 

Id 

046 

Id 

124 

Id 

201 

Id 

278 

Id 

355 

Id 

432 

16. 

509 

Id 

586 

Id 

663 

Id 

741 

Id 

818 

Id 

895 

Id 

972 

17. 

048 

17. 

125 

17. 

202 

17. 

278 

17. 

355 

17. 

432 

17. 

508 

17. 

585 

17. 

662 

17. 

738 

17. 

814 

17. 

890 

2 

14. 

860 

14. 

937 

15. 

014 

15. 

091 

15. 

168 

15. 

245 

15. 

322 

15. 

400 

15. 

477 

15. 

553 

15. 

630 

15. 

707 

15. 

785 

15. 

862 

15. 

938 

Id 

015 

Id 

093 

Id 

170 

Id 

247 

Id 

325 

Id 

402 

5.  56 


15.  615  15.  623  15.  630  15.  638  15.  64 


16.  340|  16.  348|  16.  355  Id  363  Id  371  Id  37a  Id  386  16.  394  Id  402  Id  409|  Id  41 


Id  463  16.471  16.478  16.486 
16.540  16.548  16.556  16.564 
16.  618  Id  625  16.  633  Id  641 

16.695  16.702  16.710  16.718 
16.772  16.780  16.788  Id  795 

16.  849  16.  857  Id  865  16.  872 

Id  926  16.  933  16.  941  16.  949 
17.002  17.010  17.018  17.025 

17.  079  17.  087  17.  095  17.  102 


17.  no  17.  118  17.  125  17.  133  17.  141  17.  14!  17.  156 


2,500 


2,610 

2,620 

2,630 

2;  640 
2,560 
2,560 

2,670 

2,M0 

2,690 


2,600 


2,610 

2,620 

2,630 


17.  171 

17.  179 

17.  248 

17.  255 

17.  325 

17.  332 

17.  401 

17.  408 

17.  478 

17.  485 

17.  554 

17.  562 

17.  631 

17.  638 

17.  708 

17.  715 

17.  784 

17.  792 

17.  860 

17.  868 

17.936 

17.  944 

8 

1 

9 

*Based  on  the  International  Temperatnre  Scale  ot  1948. 
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Table  15.  Platinum  Versus  Platinum>13-Percent  Rhodium  Thermocouples — Con. 

(ElcctromotlT*  Force  in  AbetJute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


2,910 

2,920 

2,930 

2,940 

2,950 

2,960 

2,970 

2,980 

2,990 


Millivolts 


17.  951 


18.332 


18.  636  18.  644  18.  651  18.  659  18.  666  18.  674 


17. 

882 

17. 

958 

la 

035 

la 

111 

la 

187 

18. 

263 

18. 

339 

la 

415 

la 

492 

18. 

568 

18. 

644 

la 

720 

la 

796 

la 

872 

la 

948 

19. 

024 

19. 

099 

19. 

175 

19. 

250 

19. 

326 

19. 

402 

19. 

477 

19. 

553 

19. 

628 

19. 

704 

19. 

780 

19. 

856 

19. 

932 

20. 

007 

20. 

082 

8.  62 


19.  394  19.  402  19.  409  19.  417  19.  424  19.  432  19.  439|  19.  447  19.  454  19.  462  19.  470 


la 

689 

la 

697 

la 

765 

la 

773 

la 

842 

18. 

849 

18. 

918 

18. 

925 

18. 

993 

19. 

001 

19. 

069 

19. 

077 

19. 

145 

19. 

152 

19. 

220 

19. 

228 

19. 

295 

19. 

303 

19. 

371 

19. 

378 

19. 

447 

19. 

454 

2,840 

2,860 

2,860 

2,870 

2,880 

2,890 


*Based  on  tbe  International  Temperatnre  Scale  of  1948. 
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Table  16.  Chromel-Alumel  Thermocouples 


(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperature  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


MilllTOltS 

^Qjjjj 

.10 

IQ 

.30 

.40 

.50 

g 

.70 

.80 

.90 

1.00 

MilUvolts 

Degrees  F 

-5.00 

-253 

-262 

-270 

-280 

-289 

-299 

-6.00 

-4.00 

-180 

-187 

-193 

-200 

-207 

-215 

-222 

-229 

-237 

-245 

-253 

-4.00 

-3.00 

-119 

-125 

-131 

-137 

-143 

-149 

-155 

-161 

-167 

-174 

-180 

-3.00 

-65 

-70 

-76 

-81 

-8^ 

-92 

-97 

-103 

-108 

-114 

-119 

-2.00 

-1.00 

-15 

-20 

-25 

-30 

-35 

-40 

-45 

-50 

-55 

-60 

-65 

-1.00 

(-)0.00 

32 

27 

23 

18 

14 

9 

4 

-1 

-6 

-11 

-15 

(-)0.00 

(+)0.00 

32 

37 

41 

46 

50 

55 

59 

64 

68 

73 

77 

(+)0.00 

1.00 

77 

82 

86 

90 

95 

99 

104 

108 

113 

117 

121 

1.00 

2.00 

121 

126 

130 

134 

t1 

143 

147 

152 

156 

160 

165 

2.00 

3.00 

165 

169 

173 

178 

186 

191 

195 

199 

203 

208 

3.00 

4.00 

208 

212 

216 

221 

225 

230 

234 

238 

243 

247 

251 

4.00 

6.00 

251 

256 

260 

265 

269 

273 

278 

282 

287 

291 

296 

5.00 

6.00 

296 

300 

305 

309 

314 

318 

323 

327 

332 

336 

341 

6.00 

7.00 

341 

345 

350 

355 

359 

364 

368 

372 

377 

381 

386 

7.00 

8.00 

386 

390 

395 

400 

404 

408 

413 

407 

422 

426 

431 

8.00 

9.00 

431 

435 

440 

444 

449 

453 

457 

462 

466 

471 

475 

9.00 

■BH 

475 

480 

484 

488 

493 

497 

501 

506 

510 

515 

519 

10.00 

11.00 

519 

524 

528 

532 

536 

541 

545 

550 

554 

558 

563 

11.00 

12.00 

563 

567 

572 

576 

580 

585 

589 

593 

598 

602 

606 

12.00 

13.00 

606 

610 

615 

619 

624 

628 

632 

636 

641 

645 

649 

13.00 

14.00 

649 

.653 

658 

662 

667 

671 

675 

680 

684 

688 

692 

14.00 

16.00 

692 

697 

701 

705 

709 

714 

718 

722 

727 

731 

735 

15.00 

16.00 

735 

739 

743 

748 

752 

756 

761 

765 

769 

773 

778 

16.00 

17.00 

778 

782 

786 

790 

795 

799 

803 

807 

812 

816 

820 

17.00 

18.00 

820 

824 

829 

833 

837 

842 

845 

850 

854 

858 

862 

18.00 

19.00 

862 

867 

871 

875 

880 

884 

888 

892 

896 

901 

905 

19.00 

905 

909 

913 

917 

922 

926 

930 

934 

939 

943 

947 

QQ]Q|||| 

21.00 

947 

951 

955 

960 

964 

968 

972 

977 

981 

985 

989 

21.00 

22.00 

993 

998 

1,002 

1,006 

1,014 

1,  019 

1,  023 

1,027 

22.00 

23.00 

1,036 

1,040 

1,044 

1,  048 

1,057 

1,  065 

1,  069 

23.00 

24.00 

1,078 

1,082 

1,086 

1,090 

1,  099 

1, 107 

1,  112 

1,  116 

24.00 

26.00 

1,  116 

1,  120 

1,  124 

1,  128 

1,  133 

1,  137 

1, 141 

1,  145 

1,  149 

1,  154 

1,  158 

25.00 

26.00 

1,  158 

1,  162 

1,  166 

1,  171 

1,  175 

1, 179 

1,  184 

1,  188 

1,  192 

1,  196 

26.00 

27.00 

1,205 

1,209 

1,213 

1.  218 

1,222 

1.226 

1.  231 

1,  235 

1,239 

1,243 

27.00 

28.00 

1,243 

1,248 

1,  252 

1,  256 

1,  260 

1,265 

1,269 

1,  273 

1,278 

1,  282 

1,  286 

28.00 

29.00 

1,286 

1,290 

1,295 

1,  299 

1,303 

1,  312 

1,  316 

1,321 

1,325 

1,  329 

29.00 

30.00 

1,329 

1,  333 

1,338 

1,342 

1,346 

1,  351 

1,  355 

1,  359 

1,  364 

1,  368 

1,  372 

30.00 

Millivolts 

.00 

.10 

.30 

.40 

ig 

.70 

.80 

.90 

1.00 

MUlivolts 

•Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  16.  Chromel-Alumel  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Abeolute  Millivolts.  Temperature  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


MilUvolts 

.10 

imiQ^ 

.40 

.50 

.70 

.80 

MilUvolts 

Degrees  F 

30.00 

1,329 

1,333 

1,  338 

1,  342 

1,  346 

1,351 

1,  355 

1,  359 

1,  364 

1,  368 

1,  372 

30.00 

31.00 

1,  372 

1,  376 

1,  381 

1,  385 

1,  389 

1,  394 

1,  398 

1,  411 

1,  415 

31.00 

32.00 

1,  415 

1,  420 

1,  424 

1,  428 

1,  433 

1,437 

1,  441 

1,446 

1,454 

1,  459 

32.00 

33.00 

1,  459 

1,  463 

1,  468 

1,  472 

1,  476 

1.  481 

1,  485 

1,  494 

1,  499 

33.00 

34.00 

1,503 

1,  507 

1,512 

1,  516 

1,  525 

1,  529 

1.  534 

1,  538 

1,  543 

1,  547 

34.00 

35.00 

1,  547 

1,  551 

1,  556 

1,  565 

1,  569 

1,  573 

1,578 

1,  582 

1,587 

1,  591 

35.00 

36.  00 

1,  591 

1,  596 

1,  600 

1,  609 

1,614 

1,  618 

1,623 

1,627 

1,632 

1,636 

36.00 

37.00 

1,  636 

1,  641 

1,  645 

1,  654 

1.  659 

1.663 

1,  667 

1,  672 

1,  676 

1,  681 

37.00 

38.00 

1,  681 

1,  685 

1,  690 

1,  694 

1,  699 

1,  712 

1,717 

1,721 

1,726 

38.00 

39.00 

1,  726 

1,  731 

1,  735 

1,  744 

1,749 

1,  753 

1,  758 

1,762 

1,767 

1,  772 

39.00 

1,  772 

1,  776 

1,781 

1,  785 

1,  790 

1,  794 

1,  799 

1,804 

1,808 

1,  813 

1,  818 

40.00 

41.00 

1,  818 

1,  822 

1,827 

1,832 

1,836 

1,  841 

1,  845 

1,  850 

1,854 

1,859 

1,  864 

41.00 

42.00 

1,  864 

1,  868 

1,  873 

1,  877 

1,  882 

1,  887 

1,  892 

1,  896 

1,  901 

1,906 

1,  911 

42.00 

43.00 

1,  911 

1,  915 

1,  920 

1,924 

1,  929 

1,934 

1,  938 

1,  943 

1,  948 

1,952 

1,957 

43.00 

44.00 

1.  957 

1,  962 

1,  967 

1,  971 

1,  976 

1,981 

1,985 

1,  990 

1,  995 

2,000 

2,004 

44.00 

45.00 

2,009 

2,014 

2,019 

2,023 

2,028 

2,033 

2,038 

2,  042 

2,047 

2,052 

45.00 

46.00 

2,  057 

2,062 

2,066 

2,071 

2,076 

2,081 

2,086 

2,090 

2,095 

2,  100 

46.00 

47.00 

2,  105 

2,  110 

2,  115 

2,  120 

2,  124 

2,  129 

2,  134 

2,  139 

2,  144 

2,  149 

47.00 

48.00 

2,  149 

2,  154 

2,  158 

2,  163 

2,  168 

2. 173 

2,  178 

2,  183 

2,  188 

2,  192 

2,  197 

48.00 

49.00 

2,  197 

2,  202 

2,  207 

2,  212 

2,  217 

2,222 

2,227 

2,  232 

2,237 

2,  242 

2,247 

49.00 

50.00 

2,247 

2,252 

2,257 

2,262 

2,267 

2,272 

2,  277 

2,282 

2,287 

2,292 

2,297 

50.00 

51.00 

2,  297 

2,302 

2,307 

2,313 

2,318 

2,323 

2,328 

2,333 

2,338 

2,343 

2,348 

51.00 

52.00 

2,348 

2,354 

2,359 

2,  364 

2,  369 

2,374 

2,379 

2,384 

2,390 

2,395 

2,400 

52.00 

53.00 

2,  400 

2,405 

2,410 

2,415 

2,420 

2,426 

2,431 

2,436 

2,  441 

2,446 

2,452 

53.00 

54.00 

2,452 

2,  4*57 

2,462 

2,467 

2,473 

2,478 

2,483 

2,489 

2,494 

2,499 

2,  505 

64.00 

Millivolts 

.00 

.10 

.20 

.30 

.40 

.50 

.60 

.70 

.80 

.90 

1.00 

MUlivirits 

*Bs»ed  on  tbe  International  Temperature  Scale  of  1948. 


65 


Table  17.  Chromel-Alumel  Thermocouples 

(ElcetromotiTe  Foree  in  Abaolute  Millirolta.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  52°  F.) 


*BsKd  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 


Table  17.  Chromel-Alumel  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Abaolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


Millivolts 


1.  56 

1.58 

1.  61 

1.63 

1.  79 

1.  81 

1.  84 

1.  86 

2.02 

2.04 

2.06 

2.09 

2.25 

2.27 

2.  29 

2.32 

2.48 

2.50 

2.  52 

2.  55 

2.  71 

2.  73 

2.  75 

2.  78 

2.  94 

2.  96 

2.98 

3.01 

3.  17 

3.  19 

3.22 

3.  24 

3.40 

3.  43 

3.  45 

3.  47 

3.  63 

3.  66 

3.68 

a  70 

3.  87 

3.  89 

3.91 

3.94 

4.  10 

4.  12 

4.  15 

4.  17 

4.  33 

4.  35 

4.  38 

4  40 

4.  56 

4.  58 

4  61 

4  63 

4.  79 

4.  81 

4.  83 

4.86 

5.02 

5.  04 

5.  06 

5.08 

5.  24 

5.  26 

5.  29 

5.  31 

5.  47 

5.  49 

5.  51 

5.  53 

5.  69 

5.71 

5.  73 

5.76 

5.  91 

5.93 

5.96 

5.  98 

6.  13 

6.  16 

6.  18 

6.20 

6.  36 

6.38 

6.  40 

6.42 

6.58 

6.  60 

6.  62 

6.65 

6.  80 

6.  82 

6.  84 

6.87 

7.02 

7.04 

7.07 

7.09 

7.24 

7.26 

7.29 

7.  31 

7.46 

7.  49 

7.51 

7.53 

7.69 

7.  71 

7.  73 

7.  75 

7.91 

7.  93 

7.  95 

7.98 

8.  13 

a  16 

8.  18 

a  20 

8.  36 

8.38 

8.  40 

8.42 

8.  58 

8.  60 

a  62 

a  65 

8.80 

8.82 

8.  85 

a  87 

9.03 

9.05 

9.07 

9.09 

9.  25 

9.27 

9  30 

9.32 

9.  48 

9.50 

:  52 

9.54 

9.  70 

9.  73 

9.75 

9.  77 

9.  93 

9.95 

9.97 

10.00 

10.  16 

10.  18 

10.20 

10.  22 

10.  38 

10.  40 

10.  43 

10.45 

10.  61 

10.63 

10.66 

10.68 

2 

3 

D 

5 

1.  65 

1.68 

1.70 

1.  72 

1.  74 

1.  88 

1.  90 

1.  93 

1.  95 

1.  97 

2.  11 

2.  13 

2.  16 

2.  18 

2.  20 

2.34 

2.  36 

2.39 

2.  41 

2.43 

2.  57 

2.  59 

2.  62 

2.  64 

2.66 

2.  80 

2.  82 

2.  85 

2.87 

2.  89 

3.03 

a  05 

3.08 

a  10 

a  12 

3.  26 

a  29 

a  31 

a33 

a  36 

3.49 

3.52 

a  54 

a  56 

a  59 

a  73 

a  75 

a  77 

a  80 

a  82 

a  96 

a  98 

4  01 

4.03 

4.  05 

4  19 

4  21 

4.  24 

4  26 

4  28 

4  42 

4.  44 

4.  47 

4  49 

4  51 

4  65 

4  67 

4.  70 

4.  72 

4  74 

4  88 

4.  90 

4.  92 

4.  95 

4  97 

5.  11 

5.  13 

5.  15 

5.  17 

5.  20 

5.  33 

5.  35 

5.  38 

5.  40 

5.42 

5.  56 

5.  58 

5.  60 

5.  62 

5.  65 

5.  78 

5.  80 

5.  82 

5.85 

5.  87 

6.00 

6.02 

6.  05 

6.07 

6.09 

6.22 

6.  25  I 

6.  27 

6.  29 

6.31 

‘Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1048. 
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Table  17.  Chromel-Alumel  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolta.  Temperature*  in  Degree*  F.*  Reference  Junctions  at  St*  F.) 


<•  p 

D 

B 

2 

3 

B 

B 

B 

B 

8 

9 

10 

•F 

Millivolts 

500 

10.  57 

10.59 

10.  61 

10.  63 

10.66 

10.  68 

10.  70 

10.72 

10.  75 

10.  77 

10.  79 

soo 

510 

10.  79 

10.  82 

10.84 

10.  86 

10.  88 

10.91 

10.  93 

10.95 

10.  98 

11.00 

11.  02 

510 

520 

11.02 

11.04 

11.09 

11.  11 

11.  13 

11.  16 

11.  18 

11.  20 

11.23 

11.  25 

520 

530 

11.25 

11.  27 

11.29 

11.  32 

11.  34 

11.  36 

11.  39 

11.  41 

11.  43 

11.  45 

11.  48 

530 

540 

11.  48 

11.  50 

11.  52 

11.  57 

11.  59 

11.  61 

11.  64 

11.  66 

11.  68 

11.  71 

550 

11.  71 

11.  73 

11.  75 

11.  80 

11.  82 

11.  84 

11.87 

11.89 

11.  91 

11.  94 

550 

500 

11.  94 

11.  96 

11.  98 

12.03 

12  05 

12.07 

12  12 

12.  14 

560 

570 

12.  17 

12.  19 

12.21 

12.  24 

12.  26 

12.28 

12.30 

12.  33 

12  35 

12.37 

570 

580 

12.40 

12.42 

12.  44 

12.47 

12.49 

12.  51 

12.  53 

12.  56 

12.  58 

12.  60 

12  63 

580 

590 

12.63 

12  65 

12.  67 

12.  70 

12.72 

12  74 

12  76 

12  79 

12  81 

12  83 

12.  86 

590 

600 

12.  86 

12.88 

12.90 

12.  93 

12.95 

12  97 

13.00 

13.02 

13.04 

12  06 

13.09 

600 

610 

im 

la  13 

13.  18 

12  20 

13.  23 

13.25 

12  27 

MS 

610 

620 

13.  36 

12  39 

13.  41 

13.  44 

13.  46 

13.  48 

13.  50 

620 

630 

13.  55 

B  iSai 

13.60 

13.62 

13.64 

12  67 

13.69 

12  71 

12  74 

13.76 

iia 

630 

640 

13.  78 

13.81 

13.83 

12  85 

12  88 

13.  90 

12  92 

13.95 

12  97 

13.  99 

14.02 

640 

650 

14.02 

14.04 

14  06 

14.09 

14.  11 

14.  13 

14.  15 

14  18 

14.  20 

14.  22 

14.  25 

650 

660 

14.  25 

14.  27 

14.  29 

14.32 

14  34 

14  36 

14.  39 

14.  41 

14.  43 

14.  46 

14.  48 

660 

670 

14.  48 

14.  50 

14.  53 

14.  55 

14.57 

14  60 

14  62 

14.  64 

14.  67 

14  69 

14  71 

670 

680 

14.  71 

14.  74 

14.  76 

14.  78 

14.81 

14.83 

14.  85 

14  88 

14  90 

14  92 

14  95 

680 

690 

14.95 

14  97 

14  99 

15.02 

15.04 

12  06 

15.09 

15.  11 

15.  13 

15.  16 

15.  18 

690 

700 

15.  18 

15.20 

15.23 

15.  25 

15.27 

15.  30 

15.32 

15.  34 

15.37 

15.39 

15.41 

700 

710 

15.41 

15.  44 

15.46 

15.  51 

15.53 

15.  58 

15.  60 

15.62 

15.65 

710 

720 

15.  65 

15.67 

15.69 

15.  74 

15.  76 

15.  79 

15.  81 

15.83 

12  86 

15.  88 

720 

730 

15.88 

15.  90 

15.93 

15.95 

15.98 

16.00 

16.02 

16.05 

16.07 

16.09 

12  12 

730 

740 

16.  12 

16.  14 

16.  16 

16.  19 

16.21 

16.23 

16.26 

16.28 

16.  30 

16.  33 

16.35 

740 

750 

16.  35 

16.  37 

16.  40 

16.42 

16.  45 

16.47 

16.  49 

16.  52 

16.  54 

16.56 

16.  59 

750 

760 

16.  59 

16.61 

16.  63 

16.  66 

16.68 

12  70 

16.  73 

16.  75 

16.  77 

16.  80 

16.  82 

760 

770 

16.  82 

16.  84 

ia87 

16.  89 

16.  92 

16.  94 

16.96 

16.  99 

17.01 

17.03 

17.  06 

770 

780 

17.06 

17.08 

17.  10 

17.  13 

17.  15 

17.  17 

17.  22 

17.24 

17.27 

17.  29 

780 

790 

17.29 

17.31 

17.34 

17.  36 

17.39 

17.  41 

ubJ 

17.46 

17.  48 

17.50 

17.53 

790 

800 

17.  53 

17.55 

17.57 

17.60 

17.  62 

17.64 

17.  67 

17.  69 

17.  71 

17.74 

17.76 

800 

810 

17.88 

17.90 

17.  93 

17.95 

18.00 

810 

18.00 

iao2 

iao4 

iao7 

iao9 

18.  11 

12  14 

12  16 

12  18 

12  21 

12  23 

820 

18.23 

ia25 

la  28 

12  30 

12  33 

12  35 

12  37 

12  40 

18.42 

12  44 

12  47 

830 

840 

18.47 

18.49 

lasi 

la  54 

12  56 

12  58 

12  61 

12  63 

18.65 

18.68 

12  70 

840 

la  70 

la  73 

ia75 

la  77 

12  80 

12  82 

12  84 

12  87 

18.89 

18.  91 

12  94 

860 

la  94 

18.96 

18.99 

19.01 

19.03 

19.06 

19.08 

19.  10 

19.  13 

19.  15 

19.  18 

860 

870 

19.  18 

19.  20 

19.22 

19.25 

19.27 

19.29 

19.32 

19.34 

19.36 

19.  39 

19.  41 

870 

880 

19.  41 

19.  44 

19.  46 

19.  48 

19.  51 

19.  53 

19.  55 

19.58 

19.  60 

19.  63 

19.  65 

880 

890 

19.65 

19.67 

19.70 

19.72 

19.75 

19.77 

19.79 

19.  82 

19.84 

19.  86 

19.89 

890 

900 

19.89 

19.91 

19.  94 

19.96 

19.  98 

20.01 

20.03 

20.05 

20.08 

20.  10 

20.  13 

mMm 

*F 

D 

B 

2 

3 

B 

5 

B 

B 

8 

B 

10 

B 

’Based  on  the  Intenintiunal  Temperature  Seale  of  1948. 
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Table  17.  Chromel-Alumel  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Abeolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  S2**  F.) 


19.  89 

19.91 

19.  94 

20.  13 

20.  15 

20.  17 

20.  36 

20.  39 

20.  41 

20.  60 

20.  62 

20.  65 

20.84 

20.  86 

20.88 

21.  07 

21.  10 

21.  12 

21.  31 

21.33 

21.  36 

21.  54 

21.  57 

21.  59 

21.  78 

21.  81 

21.83 

22.02 

22.  04 

22.07 

22.  26 

22.  28 

22.  30 

22.49 

22.  52 

22.  54 

22.  73 

22.75 

22.  78 

22.97 

22.  99 

23.  01 

23.  20 

23.  23 

23.  25 

23.  44 

23.  46 

23.  49 

23.  68 

23.70 

23.72 

23.  91 

2a  94 

23.  96 

24.  15 

24  18 

24.  20 

24.  39 

24  41 

24.  44 

24.  63 

24.65 

24.  67 

24.  86 

24  89 

24.  91 

25.  10 

25.  12 

25.  15 

25.  34 

25.36 

25.38 

2.5.  57 

25.  60 

25.  62 

25.  81 

25.  83 

25.  86 

26.  05 

26.  07 

26.  09 

26.  28 

26.  31 

26.  33 

26.  52 

26.  54 

26.  56 

26.75 

26.  77 

2a  80 

26.  98 

27.01 

27.  03 

27.  22 

27.  24 

27.27 

27.  45 

2T.  48 

27.  50 

27.  69 

27.71 

27.  73 

27.92 

27.94 

27.97 

28.  15 

2a  18 

2a  20 

28.39 

2a  41 

2a  44 

28.  62 

2a  65 

28.  67 

28.  86 

28.88 

28.90 

29.  09 

29.  11 

29.  14 

29.32 

29.  35 

29.37 

22.  56 
22.  80 

23.  04 


24.93 
25.  17 
25.  41 


26.  35 
26.  59 
26.  82 


Millivolts 

19.  98 

20.  01 

20.  22 
20.  46 
20.  69 

20.  24 
20.  48 
20.  72 

20.27 
20.  50 
m74 

20.  93 

21.  17 
21.  40 

20.95 
21.  19 
21.  43 

20.98 
21.  21 
21.  45 

21.  64 
21.  88 

22.  11 

21.  66 
21.  90 
2Z  14 

21.  69 

21.  92 

22.  16 

22.  35 

22.37 

22.  40 

22.  59 
22.  82 

23.  06 

22.  61 
2Z  85 
23.  08 

22.  63 

22.  87 

23.  11 

23.  30 
2a  54 
23.  77 

23.  32 
2a  .56 
23.  80 

23.  35 
2a  58 
23.  82 

24.  01 
24.  25 
24  49 

24.03 
24.  27 
24.  51 

24  06 
24  29 
24.  53 

24  72 

24  74 

24  77 

24.  96 
25.20 
25.43 

24.98 

25.22 

25.46 

25.01 

25.24 

25.48 

25.  67 

25.  91 

26.  14 

25.  69 

25.  93 

26.  16 

25.  72 
25.95 

26.  19 

26.  38 
26.  61 
2a  85 

26.  40 
26.  63 
26.87 

26.  42 
26.  66 
2a  89 

27.  08  1 

27.  10 

27.  12 

'Based  <Mi  the  International  Temperatnre  Scale  of  1948. 
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Table  17.  Chromel-Alumel  Thermocouples — Con. 

(Elcctroinotlve  Force  in  Abaolute  Millivolt*.  Tempemturc  in  Degree*  F.*  Refermee  Junetion*  at  32*  F.) 


'Based  oo  the  Internatlon*!  Temperature  Scale  of  1918. 
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Table  17.  Chromel-Alumel  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Abaolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32*  F.) 


Millivolts 


3a  47 

3a  49 

3a  51 

3a  54 

3a  69 
3a  91 
39.  13 

3a  71 
3a  93 
39.  15 

3a  73 
3a  95 
39.  17 

3a  76 
3a  98 
39.  20 

39.35 
39.  57 
39.79 

39.37 
39.  59 
39.  81 

39.39 

39.61 

39.83 

39.42 
39.  64 
39.86 

40.  01 
4a  23 
40.  44 

40.03 
40.  25 
40.  47 

40.05 
40.27 
4a  49 

40.07 
40.  29 
40.  51 

4a  66 

40.  68 

40.  71 

40.  73 

40.88 
41.  10 
41.  31 

40.  90 

41.  12 
41.  34 

4a  92 
41.  14 
41.36 

40.  95 

41.  16 
41.38 

41.  53 
41.  75 
41.  96 

41.  55 
41.  77 
41.  99 

41.  57 

41.  79 

42.  01 

41.60 
41.  81 
42.03 

42.  18 
42.  39 
42.  61 

42.20 
42.  42 
42.  63 

42.  22 
42.  44 
42.  65 

42.24 
42.  46 
42.  67 

42.  82 

42.  84 

42.87 

42.  89 

44.  34 
44.  55 
44.  76 


44. 93  44. 95  44. 97  44. 99 


45.  24 
45.  45 
45.  66 


40.  12 
40.  34 
40.  55 


40.  75 


3a  60 

3a  62 

Sa  65 

3a  82 
39.04 
39.  26 

3a  84 
39.06 
39.  28 

3a  87 
39.09 
39.31 

39.  48 
39.  70 
39.  92 

39.  50 
39.  72 
39.  94 

39.  53 
39.  75 
39.96 

40.  14 
40.  36 
40.  58 

40.  16 
40.33 
40.  60 

40.  18 
40.  40 
40.  62 

40.  79 

40.  82 

40.  84 

42. 

26 

42. 

48 

42. 

69 

42. 

91 

43. 

12 

4a 

34 

4a 

55 

4a 

76 

43. 

98 

44. 

19 

44. 

40 

44. 

61 

44. 

82 

43.  78 

44.  00 
44.  21 

44.  42 
44  63 
44  85 


45.  03  45.  06 


42.  93 


4a 

81 

44. 

02 

44. 

23 

44. 

44 

44. 

66 

44. 

87 

45. 

08 

45. 

29 

45. 

50 

45. 

71 

1, 

810 

1, 

820 

1, 

830 

1, 

840 

1, 

850 

1, 

860 

1, 

870 

1, 

880 

1, 

890 

45.  33 
45.  54 
45.  75 

45.  96 

46.  17 
46.38 


2,020 

2,030 


2,070 

2,080 

2,090 


'Based  on  the  International  Temperature  Scale  ot  1948. 
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Table  17.  Chromel-Alumel  Thermocouples — Con. 

(EkcUomotive  Force  in  Abeolute  Millivolto.  Temperaturec  in  Desree*  F.*  Reference  JunetioiM  at  SS*  F.) 


m 

D 

1 

B 

3 

B 

5 

B 

B 

8 

9 

10 

•F 

Millivolta 

2,100 

47.00 

47.02 

47.04 

47.06 

47.08 

47.  10 

47.  12 

47.  14 

47.  17 

47.  19 

47.  21 

2,100 

2,110 

47.  21 

47.  23 

47.  25 

47.27 

47.29 

47.  31 

47.  33 

47.  35 

ESI 

47.41 

2,110 

2,120 

47.  43 

47.49 

47.  52 

47.  54 

47.  56 

47.  62 

2, 120 

2, 130 

47.  64 

47.70 

47.  72 

47.  74 

47.  76 

iil 

Ha 

47.82 

2, 130 

2, 140 

47.  84 

47.  91 

47.  93 

47.97 

HI 

4a  03 

2,140 

2,150 

48.  03 

4a  05 

4a  07 

4a  09 

4a  11 

4a  13 

4a  17 

4a  23 

2,180 

2,160 

4a  23 

4a  25 

4a  27 

4a  29 

4a  32 

4a  34 

eH 

48.  38 

EISl 

4a  44 

2, 180 

4a  44 

4a  46 

4a  48 

4a  50 

4a  52 

4a  54 

4a  56 

4a  58 

4a  60 

4a  62 

4a  64 

2, 170 

2, 180 

4a  64 

4a  66 

4a  68 

4a  70 

4a  72 

4a  74 

4a  76 

4a  79 

4a  81 

4a  83 

4a  85 

2, 180 

2,190 

4a  85 

4a  87 

4a  89 

4a  91 

4a  93 

48.  95 

48.  97 

48.  99 

49.01 

49.03 

49.  05 

2, 190 

2,200 

49.  05 

49.  07 

49.  09 

49.  11 

49.  13 

49.  15 

49.  17 

49.  19 

49.  21 

40.  23 

49.  25 

2,200 

2,210 

49.  25 

49.  27 

49.29 

49.  31 

49.  33 

49.  35 

49.  37 

49.  39 

49.  41 

49.  43 

49.  45 

2,210 

2,220 

49.  45 

49.  47 

49.  49 

49.  51 

49.  S3 

49.  55 

49.  57 

49.  59 

49.  61 

49.  63 

49.  65 

2;  220 

2,230 

49.  65 

49.  67 

49.69 

49.  71 

49.  73 

49.  76 

49.78 

49.  80 

49.82 

49.  84 

49.  86 

2,230 

2,240 

49.  86 

49.  88 

49.  90 

49.  92 

49.  94 

49.  96 

49.  98 

50.  00 

50.02 

50.  04 

50.  06 

2,240 

2,250 

50.06 

50.  08 

50.  10 

50.  12 

SO.  14 

50.  16 

50.  18 

50.  20 

sa  22 

50.  24 

50.  26 

2,280 

2,260 

50.  26 

50.  28 

50.  30 

50.  32 

50.  34 

50.  36 

50.  38 

50.40 

50.  42 

50.  44 

50.  46 

2,260 

2,270 

50.  46 

50.  48 

50.  50 

50.  52 

50.  54 

50.  56 

50.  57 

50.  59 

50.  61 

so.  63 

50.  65 

2,270 

2,280 

50.  65 

50.  67 

50.  69 

50.  71 

50.  73 

50.  75 

50.  77 

50.  79 

50.  81 

50.  83 

50.  85 

2,280 

2.290 

50.  85 

50.  87 

50.89 

so.  91 

50.  93 

50.  95 

50.  97 

50.  99 

51.  01 

51.  03 

51.  05 

2,290 

2,300 

51.05 

51.07 

51.09 

51.  11 

51.  13 

51.  15 

51.  17 

51.  19 

51.  21 

51.  23 

51.  25 

1^031 

2,310 

51.  25 

51.  27 

51.  29 

51.  31 

51.  33 

51.35 

51.  37 

51.  39 

51.  41 

51.  43 

51.  45 

a  310 

2,320 

51.  45 

51.  47 

51.  48 

51.  50 

51.  52 

51.  54 

51.  56 

51.  58 

51.  60 

51.  62 

51.  64 

2,320 

2,330 

51.64 

51.  66 

51.  68 

51.70 

51.  72 

51.  74 

51.  76 

51.  78 

51.  80 

51.82 

51.84 

2,330 

2,340 

51.  84 

51.  86 

51.88 

51.90 

51.  92 

51.  94 

51.96 

51.  98 

52.  00 

52.01 

52.  03 

2,340 

2,350 

52.03 

52.05 

52.  07 

52.09 

52.  11 

52.  13 

52.  15 

52.  17 

52.  19 

52.  21 

52.23 

2;  380 

2,360 

52.  23 

52.  25 

52.  27 

52.  29 

52.31 

52.  33 

52.  35 

52.  37 

52.  39 

52.41 

52.42 

2,360 

2,370 

52.42 

52.  44 

52.  46 

52.  48 

52.  so 

52.  52 

52.  64 

52.  56 

52.  58 

52.  60 

52.  62 

2,370 

2,380 

52.  62 

52.  64 

52.  66 

52.  68 

52.  70 

52.  72 

52.  74 

52.  76 

52.  77 

52.  79 

52.  81 

2,380 

2,390 

52.  81 

52.  83 

52.  85 

52.  87 

52.  89 

52.  91 

52.  93 

52.  95 

52.  97 

52.  99 

sa  01 

2,390 

2,400 

53.01 

53.03 

53.  05 

53.07 

53.  08 

53.  10 

53.  12 

sa  14 

sa  16 

sa  18 

53.  20 

2,400 

2,410 

Sa  20 

5a22 

53.  24 

sa  26 

53.  28 

53.  30 

53.  32 

sa  34 

5a35 

53.  37 

53.  39 

2,420 

5a  39 

53.  41 

53.  43 

53.  45 

5a47 

53.  49 

53.  51 

53.  53 

5a  55 

53.  57 

sa  59 

2,420 

2,430 

sa  59 

53.  60 

sa  62 

53.  64 

sa  66 

5a  68 

5a  70 

53.72 

sa  74 

5a76 

53.  78 

2,430 

5a  78 

S3.  80 

5a82 

sa  83 

53.  85 

53.  87 

sa  89 

53.  91 

53.93 

53.  95 

53.  97 

2,440 

2;  450 

sa  97 

53.  99 

54.  01 

54.03 

54.  04 

54.  06 

54.08 

54.  10 

54.  12 

54.  14 

54.  16 

2;400 

2,460 

54.  16 

54.  18 

54.20 

54.  22 

54.  24 

54.  25 

54.27 

54.  29 

54.  31 

54.  33 

54.  35 

2,460 

2,470 

54.  35 

54.  37 

54.  39 

54.  41 

54.43 

54.  44 

54.  46 

54.48 

54.  50 

54.  52 

54.  54 

2,480 

54.  54 

54.  56 

54.  58 

54.  60 

54.62 

54.  63 

54.65 

54.  67 

54.69 

54.71 

54.73 

2,480 

2,490 

54.  73 

54.  75 

54.  77 

54.  79 

54.  81 

54.  82 

54.  84 

54.86 

54.  88 

54.90 

54.92 

2,400 

m 

D 

n 

2 

3 

B 

5 

6 

B 

8 

9 

10 

op 

•Bared  on  the  International  Temperatnre  Scale  of  1948. 
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Table  18.  Iron-Constantan  Thermocouples  (Modified  1913) 

(Elcctramotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32*  F.) 


Millivolts 

.10 

.40 

m 

.60 

.70 

.80 

m 

MllUvolts 

Degices  F 

-7.00 

-267 

-273 

-279 

-285 

-292 

-298 

-305 

-313 

-320 

—  7.00 

-6.00 

-212 

-222 

-228 

-233 

-238 

-244 

-249 

-255 

-261 

-267 

-6.00 

-5.00 

-165 

-174 

-178 

-183 

-188 

-192 

-197 

-202 

-207 

-212 

-5.00 

-4.00 

-121 

-130 

-134 

-138 

-142 

-147 

-151 

-156 

-160 

-165 

-4.00 

-3.00 

-84 

-88 

-92 

-96 

-100 

-105 

-109 

-113 

-117 

-121 

-3.00 

-2.00 

-42 

-45 

-49 

-53 

-57 

-61 

-65 

-69 

-72 

-76 

-2.00 

-1.00 

-4 

-8 

-12 

-15 

-19 

-23 

-26 

-30 

-34 

-38 

-42 

-1.00 

(-)0.00 

32 

29 

25 

21 

18 

14 

10 

7 

3 

-4 

IBO 

(  +  )0.00 

32 

36 

39 

43 

46 

50 

53 

57 

60 

64 

67 

(  +  )0.00 

1.00 

67 

71 

74 

78 

81 

85 

88 

92 

95 

99 

102 

1.00 

2.00 

102 

105 

109 

112 

116 

119 

123 

126 

129 

133 

136 

2.00 

3.00 

136 

140 

143 

146 

150 

153 

156 

160 

163 

166 

170 

3.00 

4.00 

170 

173 

HQ 

180 

183 

187 

190 

193 

196 

200 

203 

4.00 

6.00 

203 

206 

213 

216 

220 

223 

226 

230 

233 

236 

5.00 

6.00 

236 

240 

246 

249 

253 

256 

259 

263 

266 

269 

6.00 

7.00 

269 

272 

276 

279 

282 

286 

289 

292 

295 

299 

302 

7.00 

8.00 

302 

305 

308 

31^ 

315 

318 

321 

325 

328 

331 

334 

8.00 

9.00 

334 

338 

341 

344 

347 

351 

354 

357 

360 

364 

367 

9.00 

10.00 

367 

370 

373 

376 

380 

383 

386 

389 

393 

396 

399 

10.00 

11.00 

399 

402 

406 

409 

412 

415 

419 

422 

425 

428 

431 

12.00 

431 

435 

438 

441 

444 

448 

451 

454 

457 

461 

464 

3d 

13.00 

464 

467 

470 

474 

477 

480 

483 

487 

490 

493 

496 

14.00 

496 

499 

503 

506 

509 

513 

516 

519 

522 

526 

529 

14.00 

15.00 

529 

532 

535 

539 

542 

545 

548 

552 

555 

558 

561 

15.00 

16.00 

561 

565 

568 

571 

574 

578 

581 

584 

587 

591 

594 

16.00 

17.00 

594 

597 

601 

604 

607 

610 

614 

617 

620 

623 

627 

17.00 

18.00 

627 

630 

633 

636 

640 

643 

646 

649 

653 

656 

659 

18.00 

19.00 

659 

662 

666 

669 

672 

675 

679 

682 

685 

688 

692 

19.00 

692 

695 

698 

701 

705 

708 

711 

714 

718 

721 

724 

20.00 

21.00 

724 

727 

731 

734 

737 

741 

744 

747 

750 

754 

757 

21.00 

22.00 

757 

760 

763 

767 

770 

773 

777 

780 

783 

786 

790 

22.00 

23.00 

790 

793 

796 

799 

803 

806 

809 

812 

816 

819 

822 

23.00 

24.00 

822 

825 

829 

832 

835 

839 

842 

845 

848 

852 

855 

24.00 

25.00 

855 

858 

861 

865 

868 

871 

874 

878 

881 

884 

887 

25.00 

26.00 

S87 

890 

894 

89? 

900 

903 

907 

910 

913 

916 

919 

26.00 

27.00 

919 

923 

926 

929 

932 

936 

939 

942 

945 

948 

952 

27.00 

28.00 

952 

955 

958 

961 

964 

967 

971 

974 

977 

980 

983 

28.00 

29.00 

983 

987 

990 

993 

996 

999 

1,002 

1,009 

1,  012 

1,  015 

29.00 

30.00 

1,015 

1,018 

1,021 

1,024 

1,028 

1,031 

1,040 

1,043 

1,046 

30.00 

MilUvoIts 

.10 

mtm 

.40 

.70 

mm 

BSI! 

Mniivolts 

'Based  on  the  International  Temperature  Scale  ot  IMS. 
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Table  18.  Iron-Constantaii  Thermocouples  (Modified  1913)— Continued 

(Elcetfoniotive  Force  in  Abeolute  MilUvolta.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32*  F.) 


MIUlTolta 

n 

.10 

g 

m 

.40 

m 

D 

.70 

.80 

.90 

m 

BfilUrolU 

Degrees  F 

30.00 

1, 015 

1,  018 

1,021 

1,024 

1,028 

1,  031 

1,034 

1,037 

1,040 

1,043 

1,046 

30.00 

31.00 

32.00 

33.00 

1,050 

1,081 

1, 112 

1,  056 
1,087 
1,  118 

1,059 
1,090 
1, 121 

1,062 
1,093 
1, 124 

1,065 
1,096 
1, 127 

1,071 

1, 102 
1, 133 

B 

1,078 
1, 108 
1, 139 

31.00 

32.00 

33.00 

34.00 

35.00 

36.00 

1,  142 
1, 173 
1,203 

1,  145 
1, 176 
1,206 

1, 148 
1, 179 
1,  109 

1, 151 

1, 182 
1,  212 

1, 154 
1, 185 
1,  215 

1, 157 
1, 188 
1,  217 

1, 164 
1, 194 
1,223 

1, 167 
1, 197 
1,226 

1, 170 
1,200 
1,229 

34.00 

35.00 

36.00 

37.00 

38.00 

39.00 

1,229 
1,  259 
1,288 

1,232 

1,261 

1,290 

1,  235 
1,264 
1,293 

1,238 

1,267 

1,296 

1,241 

1,270 

1,299 

1,244 

1,273 

1,302 

1,247 

1,276 

1,305 

1,  253 
1,282 
1,  311 

1,  256 
1,285 
1,  313 

1,259 

1,288 

1,316 

37.00 

38.00 

39.00 

40.00 

1,  316 

1,319 

1,322 

1,325 

1,328 

1, 331 

1,  333 

1,336 

1,  339 

1,342 

1,345 

40.00 

41.00 

42.00 

1,345 

1,373 

1,  348 
1,376 

1,350 

1,379 

1,353 

1,381 

1,  356 
1,  384 

1,359 

1,387 

1,362 
1,  390 

1,365 
1,  393 

1,367 

1,395 

1,  370 
1,  398 

1,  373 
1,401 

41.00 

42.00 

Milliyolts 

.10 

.20 

.30 

.40 

.50 

HQI 

.70 

IQ 

Millivolts 

‘Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  19.  Iron-Constantan  Thermocouples  (Modified  1913) 

(Electromotive  Force  in  Abeolute  Millivolta.  Temperature*  in  Decree*  F.*  Reference  Junction*  at  S2”  F.) 


'Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1S48. 
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Table  19.  Iron-Constantan  Thermocouples  (Modified  1913)— Continued 

(Electromotive  Force  in  Abeolute  Millivolta.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reframce  Junctions  at  32”  F.) 


op 

B 

B 

2 

3 

B 

5 

B 

B 

8 

9 

10 

op 

MUlivolU 

100 

1.  94 

1.  97 

2.00 

2.03 

2.06 

2.09 

2.  12 

2.  14 

2.  17 

2.  20 

2.  23 

100 

110 

2.23 

2.  26 

2.29 

2.  32 

2.35 

2.  38 

2.  41 

2.  44 

2.  47 

2.  50 

2.  52 

110 

120 

2.  52 

2.  55 

2.  58 

2.  61 

2.64 

2.  67 

2.  70 

2.  73 

2.  76 

2.  79 

2.  82 

120 

130 

2.82 

2.  85 

2.  88 

2.  91 

2.94 

2.97 

3.00 

3.03 

3.06 

3.08 

3.  11 

130 

140 

3.  11 

3.  14 

3.  17 

3.  20 

3.23 

3.  26 

3.  29 

3.  32 

3.  35 

3.  38 

3.41 

140 

150 

3.  41 

3.  44 

3.  47 

3.  50 

3.53 

3.  56 

3.  59 

3.  62 

3.  65 

3.  68 

3.  71 

150 

160 

3.  71 

3.  74 

3.  77 

3.  80 

3.83 

3.  86 

3.  89 

3.  92 

3.95 

3.  98 

4  01 

160 

170 

4.01 

4  04 

4  07 

4  10 

4.  13 

4  16 

4  19 

4  22 

4.  25 

4  28 

4.  31 

170 

180 

4.  31 

4  34 

4  37 

4.  40 

4  43 

4  46 

4  49 

4  52 

4.  55 

4  58 

4.  61 

180 

190 

4  61 

4.  64 

4.  67 

4  70 

4  73 

4  76 

4  79 

4  82 

4  85 

4.88 

4  91 

190 

200 

4  91 

4.  94 

4  97 

5.00 

5.03 

5.06 

5.  09 

5.  12 

5.  15 

5.  18 

5.  21 

200 

210 

5.  21 

5.  24 

5.  27 

5.  30 

5.  33 

5.  36 

5.  39 

5.  42 

5.  45 

5.  48 

5.  51 

210 

220 

5.  51 

5.  54 

5.  57 

5.  60 

5.  63 

5.  66 

5.  69 

5.  72 

5.  75 

5.  78 

5.  81 

230 

5.  81 

5.  84 

5.  87 

5.  90 

5.  93 

5.  96 

5.  99 

6.  02 

6.05 

6.08 

6.  11 

230 

240 

6.  11 

6.  14 

6.  17 

6.  20 

6.  24 

6.  27 

6.  30 

6.  33 

6.  36 

6.  39 

6.  42 

240 

250 

6.  42 

6.  45 

6.  48 

6.  51 

6.  54 

6.  57 

6.  60 

6.  63 

6.66 

6.  69 

6.  72 

260 

6.  72 

6.  75 

6.  78 

6.  81 

6.  84 

6.  87 

6.90 

6.  93 

6.  96 

7.00 

7.  03 

260 

270 

7.  03 

7.06 

7.  09 

7.  12 

7.  15 

7.  18 

7.  21 

7.  24 

7.  27 

7.  30 

7.  33 

270 

280 

7.  33 

7.  36 

7.  39 

7.  42 

7.  45 

7.  48 

7.  51 

7.  54 

7.  58 

7.  61 

7.  64 

280 

290 

7.  64 

7.  67 

7.  70 

7.  73 

7.  76 

7.  79 

7.  82 

7.  85 

7.  88 

7.  91 

7.  94 

290 

300 

7.  94 

7.97 

8.00 

8.04 

8.  07 

8.  10 

8.  13 

8.  16 

8.  19 

8.  22 

8.  25 

300 

310 

8.  25 

8.  28 

8.  31 

8.34 

8.  37 

8.40 

a  44 

8.  47 

8.  50 

8.  53 

8.  56 

310 

320 

8.  56 

8.  59 

8.  62 

8.65 

8.  68 

8.  71 

8.  74 

8.  77 

8.  80 

8.  84 

S.  87 

320 

330 

8.  87 

8.90 

8.  93 

8.96 

8.  99 

9.02 

9.05 

9.08 

9.  11 

9.  14 

9.  17 

330 

340 

9.  17 

9.  20 

9.  24 

9.  27 

9.  30 

9.  33 

9.  36 

9.  39 

9.  42 

9.  45 

9.  48 

340 

350 

9.  48 

9.  51 

9.  54 

9.  58 

9.  61 

9.  64 

9.  67 

9.  70 

9.  73 

9.  76 

9.  79 

350 

360 

9.  79 

9.  S2 

9.  85 

9.  88 

9.  92 

9.  95 

9.  98 

10.  01 

10.  04 

360 

370 

10.  10 

10.  13 

10.  16 

10.  19 

10.22 

10.  25 

10.  28 

10.  32 

10.  35 

■lIKfl 

370 

380 

10.  41 

10.  44 

10.  47 

10.  50 

10.  53 

10.  56 

10.  60 

10.  63 

10.  66 

llilrra 

380 

390 

10.  72 

10.  75 

10.  78 

10.  81 

10.  84 

10.  87 

10.  90 

10.  94 

10.  97 

390 

400 

11.  03 

11.  06 

11.  09 

11.  12 

11.  15 

11.  18 

11.  21 

11.  24 

11.  31 

11.  34 

400 

410 

11.  34 

11.  46 

11.  49 

BIB 

11.  58 

11.  62 

11.  65 

410 

420 

11.  65 

11.  68 

11.  71 

11.  77 

11.  80 

11.  83 

11.  89 

11.  92 

11.  96 

420 

430 

11.  96 

11.  99 

12.  02 

12.  05 

12.  08 

12.  11 

12.  14 

12.  23 

12.  26 

430 

440 

12.  26 

12.  30 

12.  33 

12.  36 

12.  39 

12.  42 

12.  45 

12.  48 

12.  51 

12.  54 

12.  57 

440 

450 

12.  57 

12.  60 

12.  64 

12.  67 

12.  70 

12.  73 

12.  76 

12.  79 

12.  82 

12.  85 

12.  88 

450 

460 

12.  88 

12.91 

12.  94 

12.  98 

13.01 

13.04 

13.  07 

13.  10 

13.  13 

13.  16 

13.  19 

460 

470 

13.  19 

13.  22 

13.  25 

13.  28 

13.  31 

13.  34 

13.  38 

13.  41 

13.  44 

13.  47 

13.  50 

470 

480 

13.  50 

13.  53 

13.  56 

13.  59 

13.  62 

13.  65 

13.  68 

13.  72 

13.  75 

13.  78 

13.  81 

480 

490 

13.  81 

13.  84 

13.  87 

13.  90 

13.  93 

13.  96 

13.  99 

14  02 

14  05 

14  08 

14  12 

490 

500 

14.  12 

14  15 

14.  18 

14.  21 

14.  24 

14  27 

14  30 

14.33 

14  36 

14  39 

14.  42 

500 

op 

B 

2 

3 

4 

5 

6 

B 

8 

B 

10 

op 

’Based  on  the  International  Temperature  Scale  ot  1848. 
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Table  19*  Iron-Constantan  Thermocouples  (Modified  1913)— Continued 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32^  F.) 


Of* 

D 

B 

2 

3 

D 

5 

6 

B 

8 

B 

10 

op 

Millivolts 

500 

14.  12 

14.  15 

14.  18 

14.  21 

14.  24 

14.  27 

14.  30 

14.  33 

14.  36 

14.  39 

14.  42 

500 

510 

14.  42 

14.  45 

14  48 

14  52 

14.  55 

14.  58 

14.  61 

14.  64 

14.  67 

14.  73 

510 

520 

14.  76 

14.  79 

14.  82 

14.  85 

14.  88 

14.  91 

14.  94 

14  98 

520 

530 

15.  07 

15.  10 

15.  13 

15.  16 

IS.  19 

15.22 

15.  25 

15.  28 

15.  31 

15.  34 

530 

540 

15.  37 

15.  40 

15.  44 

15.  47 

15.  50 

15.  53 

15.  56 

15.  59 

15.  62 

15.  65 

540 

550 

15.  65 

15.  68 

15.  71 

15.  74 

15.  77 

15.  80 

15.  84 

1.5.  .87 

15.  93 

15.  96 

550 

560 

15.  96 

15.  99 

16.  02 

16.  05 

16.  08 

16.  11 

16.  14 

16.  17 

16.  20 

16.  23 

16.  26 

560 

570 

16.  26 

16.  30 

16.  33 

16.  36 

16.  39 

16.  42 

16.  45 

16.  48 

16.  51 

16.  54 

16.  57 

570 

530 

16.  57 

16.  60 

16.  63 

16.  66 

16.  69 

16.  72 

16.  75 

16.  78 

16.  82 

16.  8o 

16.  88 

580 

590 

16.  88 

16.  91 

16.  94 

16.  97 

17.  00 

17.  03 

17.  09 

17.  12 

17.  15 

17.  18 

590 

600 

17.  18 

17.  21 

17.  24 

17.  28 

17.  31 

17.  34 

17.  37 

17.  40 

17.  43 

17.  46 

17.  49 

600 

610 

17.  55 

17.  58 

17.  61 

17.  64 

17.  68 

17.  71 

17.  74 

17.  77 

17.  80 

610 

620 

17.  86 

17.  89 

17.  92 

17.  95 

18.  01 

IS.  04 

18.  08 

18.  11 

620 

630 

18.  11 

18.  14 

18.  17 

18.  20 

18.  23 

18.  26 

18.  29 

18.  32 

18.  35 

18.  38 

18.  41 

630 

640 

18.  41 

18.  44 

18.  47 

18.  50 

18.  54 

18.  57 

18.  60 

18.  63 

18.  66 

18.  69 

18.  72 

640 

650 

18.  72 

18.  75 

18.  78 

18.  81 

18.  84 

18.  87 

18.  90 

18.  94 

18.  97 

19.  00 

19.  03 

650 

660 

19.03 

19.  06 

19.09 

19.  12 

19.  15 

19.  18 

19.  24 

19.  27 

19.  30 

19.  34 

660 

670 

19.  34 

19.  37 

19.  40 

19.  43 

19.  46 

19.  49 

19.  55 

19.  58 

19.  61 

19.  64 

670 

680 

19.  64 

19.  67 

19.  70 

19.  7.4 

19.  77 

19.  80 

19.  83 

19.  86 

19.  89 

19.  92 

19.  95 

680 

690 

19.  95 

19.  98 

20.  01 

20. ;  » 

20.  07 

20.  10 

20.  16 

20.  20 

20.23 

20.  26 

690 

700 

20.  26 

20.  29 

20.32 

20.  35 

20.  38 

20.  41 

20.  44 

20.47 

20.  50 

20.  53 

20.  56 

700 

710 

20.  56 

20.59 

20.62 

20.  66 

20.69 

20.72 

20.75 

20.78 

jmri 

20.  87 

710 

720 

20.  87 

20.90 

20.  93 

20.  96 

20.99 

21.  02 

21.  05 

21.  08 

21.  18 

720 

730 

21  18 

21.21 

21.  24 

21.  27 

21.  30 

21.  33 

21.36 

21.39 

gti 

Bii 

21.  48 

730 

740 

21.  48 

21.  51 

21.  54 

21.  57 

21.  60 

21.  64 

21.  67 

21.  70 

21.  73 

21.  76 

21.  79 

740 

750 

21.  79 

21.  82 

21.  85 

21.  88 

21.  91 

21.  94 

21.  97 

22.  00 

22.  03 

22.  06 

22.  10 

750 

760 

22.  10 

22.  13 

22.  16 

22.  19 

22.  22 

22.  25 

22.  28 

22.  31 

22.  34 

22.  37 

22.  40 

760 

770 

22.  40 

22.  43 

22.  46 

22.  49 

22.  52 

22.  55 

22.  58 

22.  62 

22.  65 

22.  68 

22.  71 

770 

780 

22.71 

22.  74 

22.  77 

22.  80 

22. 

22.  86 

22.  89 

22.  92 

22.  95 

22.  98 

23.  01 

780 

790 

23.  01 

23.  04 

23.  08 

23.  11 

23  -4 

23.  17 

23.  20 

23.  23 

23.  26 

23.  29 

23.  32 

790 

800 

23.  32 

23.  35 

23.  38 

23.  41 

23.  44 

23.  47 

23.  50 

23.  53 

23.  56 

23.  60 

23.  63 

800 

810 

23.  63 

23.  66 

23.  69 

23.  72 

23.  75 

23.  78 

23.81 

23.  84 

23.  87 

23.  90 

23.  93 

810 

820 

23.  93 

23.  96 

23.  99 

24  02 

24  06 

24.09 

24  12 

24  15 

24.  18 

24  21 

24.  24 

820 

830 

24  24 

24  27 

24  30 

24.  33 

24.  36 

24.  39 

24.  42 

24  45 

24  48 

24.  52 

24.  55 

830 

840 

24.  55 

24.  58 

24  61 

24.  64 

24  67 

24.  70 

24  73 

24.  76 

24  79 

24.  82 

24.  85 

840 

850 

24.  85 

24  88 

24.  91 

24.  94 

24.  98 

25.  01 

25.  04 

25.  07 

25.  10 

25.  13 

25.  16 

850 

860 

25.  16 

25.  19 

25.  22 

25.  25 

25.  28 

25.  32 

25.  35 

25.  38 

25.  41 

25.  44 

25.47 

860 

870 

25.  47 

25.  53 

25.  56 

25.  59 

25.  62 

25.  65 

25.  68 

25.  72 

25.  75 

25.  78 

870 

880 

25.  78 

25.  81 

25.  84 

25.  87 

25.90 

25.  93 

25.  96 

25.  99 

26.  02 

26.  06 

26.  09 

880 

890 

26.09 

26.  12 

26.  15 

26.  18 

26.  21 

26.  24 

26.  27 

26.  30 

26.  33 

26.  36 

26.  40 

890 

900 

26.  40 

26.  43 

26.  46 

26.  49 

26.  52 

26.  55 

26.  58 

26.  61 

26.  64 

26.  67 

26.  70 

900 

op 

0 

1 

2 

3 

n 

5 

6 

B 

8 

9 

10 

op 

'Based  on  the  InternstionsI  Temperature  Scale  ol  IMS. 
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Table  19.  Iron-Constantan  Thermocouples  (Modified  1913)— Continued 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32*  F.) 


op 

D 

a 

2 

3 

a 

5 

6 

■ 

8 

9 

10 

op 

Millivolts 

900 

26.  40 

26.43 

2&  46 

2a  49 

2a  52 

26.  55 

2a  58 

2a  61 

2a  64 

2a  67 

2a  70 

900 

910 

26.  70 

2&  74 

2a  77 

26.  80 

2a  83 

2a  86 

2a  89 

26.  92 

26.  95 

2a  98 

27.02 

910 

920 

27.02 

27.05 

27.  08 

27.  11 

27.  14 

27.  17 

27.  20 

27.  23 

27.  26 

27.  30 

27.  33 

920 

930 

27.  33 

27.  36 

27.  39 

27.  42 

27.45 

27.  48 

27.  51 

27.  54 

27.  58 

27.61 

27.  64 

930 

940 

27.  64 

27.  67 

27.  70 

27.  73 

27.  76 

27.  80 

27.  83 

27.  86 

27.  89 

27.92 

27.  95 

940 

950 

27.  95 

27.  98 

28.02 

28.  05 

28.08 

28.  11 

2a  14 

2a  17 

2a  20 

2a  23 

2a  26 

950 

960 

28.  26 

2a  30 

28.  33 

2a  36 

2a  39 

2a  42 

28.  45 

28.  48 

28.  52 

28.  55 

2a  58 

960 

970 

2&  58 

2a  61 

2a  64 

28.  67 

2a  70 

2a  74 

2a  77 

28.  80 

2a  83 

28.  86 

28.  89 

970 

980 

28.  89 

2a  92 

28.  96 

28.  99 

29.  02 

29.  05 

29.  08 

29.  11 

29.  14 

29.  18 

29.  21 

980 

990 

29.  21 

29.  24 

29.  27 

29.  30 

29.33 

29.  37 

29.  40 

29.  43 

29.  46 

990 

29.  52 

29.  56 

29.  59 

29.  62 

29.  65 

29.68 

29.  71 

29.  81 

29.84 

nmoiumi 

1. 010 

29.  84 

29.  87 

29.  90 

29.  94 

29.  97 

30.  00 

30.  03 

30.  06 

30.  10 

30.  13 

E!!Vn 

1,010 

1,020 

30.  16 

3a  19 

30.  22 

30.  25 

30.  28 

30.  32 

30.  35 

30.  38 

30.  41 

30.  44 

RokH 

1,020 

1,030 

30.  48 

3a  51 

30.  54 

30.  57 

30.  60 

3a  64 

30.  67 

30.  70 

30.  73 

30.  76 

1,030 

1,040 

30.86 

30.  89 

30.  92 

30.  96 

30.  99 

31.02 

31.05 

31.  08 

31.  12 

1,040 

1,050 

31.  12 

31.  15 

31.  18 

31.  21 

31.  24 

31.  28 

31.  31 

31.  34 

31.  37 

31.  40 

31.  44 

1,050 

1,060 

31.  44 

31.  47 

31.  50 

31.  53 

31.56 

31.  60 

31.  63 

31.  66 

31.  69 

31.  72 

31.  76 

1,060 

1,070 

31.  76 

31.  79 

31.82 

31.  85 

31.  88 

31.  92 

31.  95 

31.  98 

32.  01 

32.  05 

32.  08 

1,070 

1,080 

32.  08 

32.  11 

32.  14 

32.  18 

32.21 

32.  24 

32.  27 

32.  30 

32.34 

32.  37 

32  40 

1,090 

32.  40 

32.43 

32.  47 

32.  50 

32.  53 

32.  56 

32.  60 

32.  63 

32.  66 

32  69 

32  72 

1, 100 

32.  72 

32.  76 

32.  79 

32.  82 

32.  86 

32.  89 

32.  92 

32.  95 

3Z  98 

3a  02 

3a  05 

1, 100 

3a  05 

33.  11 

33.  15 

33.  18 

33.21 

3a  24 

3a  28 

3a  31 

33  34 

33  37 

1,110 

■jf 

3a  37 

33.  41 

33.  44 

33.  47 

3a  50 

33.  54 

3a  57 

33.  60 

3a  64 

3a  67 

3a  70 

1, 120 

3a  70 

33.  73. 

3a  76 

33.  80 

33.  83 

3a  86 

3a  90 

33.93 

33.  96 

3a  99 

34  03 

1, 130 

1, 140 

34  03 

34  12 

34  16 

34  19 

34.  22 

34  26 

34  29 

34  32 

34  36 

1, 140 

1, 150 

34  36 

34  39 

34  42 

34.  45 

34  49 

34  52 

34  55 

34  58 

34  62 

34  65 

34  68 

1, 150 

1, 160 

34  68 

34  72 

34  75 

34  78 

34  82 

34  85 

34  88 

34  92 

34  95 

34  98 

3a  01 

1, 160 

1, 170 

35  01 

35.  11 

35.  15 

35.  18 

35.  21 

35.  25 

35.  28 

35.  31 

35.  35 

1, 170 

1, 180 

35.  35 

35.  38 

35.  41 

35.  45 

35.  48 

35.  51 

35.  54 

35.  58 

35.  61 

35.  64 

35.  68 

1, 180 

1, 190 

35.  71 

35.  74 

35.  78 

35.  81 

35.  84 

35.  88 

35.  91 

35.  94 

3a  98 

36.  01 

1, 190 

1,200 

36.  01 

36.  11 

36.  15 

36.  18 

36.  21 

36.  25 

36.  28 

36.  31 

36.  35 

1,  210 

35  35 

36.  38 

36.  42 

36.  45 

36.  48 

36.  52 

36.  55 

36.  58 

3a  62 

3a  65 

36.  69 

1,220 

36.  72 

36.  75 

36.  79 

36.  86 

36.  89 

36.92 

3a  96 

36.  99 

37.  02 

1,230 

37.  02 

37.  13 

37.  16 

37.  23 

37.  26 

37.  33 

37.36 

1,240 

37.  36 

37.  40 

37.43 

37.  47 

37.  50 

37.  54 

37.  57 

37.  60 

37.64 

37.  67 

37.  71 

1,240 

1,  250 

37.  71 

37.  74 

37.  78 

37.  81 

37.  84 

37.  88 

37.  91 

37.  95 

37.98 

3a  02 

38.  05 

1, 250 

1,260 

38.  05 

38.  08 

38.  12 

38.  15 

38.  19 

38.  22 

38.  26 

38.  29 

38.  32 

3a  36 

38.  39 

1,260 

1,270 

38.  39 

38.  43 

38.  46 

38.  53 

sa  57 

38.  60 

38.  64 

38.  67 

38.  70 

38.  74 

1,270 

1,280 

38.  74 

38.  77 

38.  81 

38.  84 

38.  88 

38.  91 

38.  95 

38.  98 

39.  05 

39.  08 

1,280 

1,290 

39.  08 

39.  12 

39.  15 

39.  2'' 

39.  26 

39.  29 

39.  33 

39.  36 

39.  40 

39.  43 

1,290 

1,300 

39.  43 

39.  47 

39.  50 

39.  54 

39.  6 

39.  61 

op 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

B 

8 

9 

10 

op 

■Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  IMS. 
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Table  19.  Iron-Constantan  Thermocouples  (Modified  1913)— Continued 

(Electromotive  Force  in  Abeolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


op 

D 

D 

2 

3 

B 

B 

B 

B 

8 

B 

10 

op 

Millivolts 

1.300 

39.  43 

39.  47 

39.  50 

39.  57 

39.  61 

39.  64 

39.  68 

39.  71 

39.75 

39.  78 

1.300 

39.  78 

39.  82 

39.  85 

39.  89 

39.  92 

39.  96 

39.  99 

40.06 

40.  10 

1,  810 

4a  13 

40  17 

40.  24 

40.27 

40.31 

40.  38 

40.  41 

40.45 

1.320 

4a  48 

40.  52 

40.59 

40  66 

40.  69 

40.  73 

40.76 

40  80 

1.330 

1. 340 

40.  83 

40.  87 

40.  94 

41.  01 

41.06 

41.  12 

41.  15 

41.  19 

1.340 

1.350 

41.  19 

41.  22 

41.26 

41.  29 

41.  33 

41.  36 

41.  43 

41.  47 

41.  50 

41.  54 

1.350 

1.360 

41.  54 

41.  58 

41.  61 

41.  65 

41.  68 

41.72 

41.  75 

41.  79 

41.82 

41.86 

41.90 

1.360 

1.370 

41.  90 

41.  93 

41.  97 

42.  00 

42  07 

42  11 

42  14 

42  18 

42  22 

42  25 

1.370 

1.380 

42.26 

42.  29 

42.  32 

42.  36 

42.  39 

42.  43 

42  46 

42  50 

42  53 

42  57 

42  61 

1.380 

1.390 

42.  61 

42.  64 

42.  68 

42  71 

42  75 

42  78 

42  82 

42.  85 

42  89 

42  92 

42.  96 

1.390 

op 

B 

B 

2 

3 

4 

5 

6 

B 

8 

9 

10 

op 

'Based  on  the  International  Temperature  Seale  of  1948. 
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Table  20.  Copper-Constantan  Thermocouples 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


MUlivolts 

m 

B 

B 

0.40 

0.50 

0.60 

0.70 

0.80 

0.90 

B 

MUlivoltB 

Degrees  F 

-5.00 

-272.  4 

-281.  8 

-291.  a 

-312.  3 

—  5.  00 

-4.00 

sm 

-199.  2 

-214.  1 

-221.  8 

-229.  7 

-237.  8 

-25i  5 

-263.  3 

-272.  4 

-4.00 

-3.00 

- 126.  2 

-132.  4 

-138.  6 

-144.  9 

-151.  3 

-157.  8 

-164.  4 

-171.  1 

-184.  9 

mm 

-3.00 

-2.00 

-68.  6 

-74.  1 

-79.  6 

-85.  2 

-96.  6 

- 102.  4 

-114.  2 

- 126.  2 

-2.00 

-1.00 

-16.  4 

-21.  4 

-26.  5 

-31.  6 

-36.  7 

-41.  9 

-47.  2 

-52.  4 

-57.  8 

-63.2 

-6a  6 

-1.00 

(-)  0.00 

27.  3 

22.  6 

17.  8 

a  2 

3.  4 

-1.  5 

-6.  4 

-11.  4 

-16.  4 

(-)  0.00 

(+)  0.00 

32.  0 

36.  7 

41.  3 

45.  9 

50.  5 

55.  0 

59.  6 

64.  1 

6a  6 

77.  5 

(+)  0.00 

1.00 

77.  5 

81.  9 

86.  2 

90.  6 

95.  0 

99.  3 

103.  6 

107.  8 

112.  1 

116.  3 

120.  5 

1.00 

2.00 

120.  5 

124.  7 

128.  9 

133.  1 

137.3 

141.  4 

145.  4 

149.  5 

153.  6 

157.  7 

161.  7 

2.00 

3.00 

161.  7 

165.  7 

169.  7 

173.  7 

177.  7 

181.  7 

185.  6 

189.  5 

193.  5 

197.  4 

201.  3 

3.00 

4.00 

201.  3 

205.  2 

209.  0 

212.  9 

216.  7 

220.  5 

224.  4 

22a  2 

232.0 

235.  7 

239.  5 

4.00 

5.00 

239.  5 

243.  2 

247.  0 

250.  7 

254.4 

258.  1 

261.  9 

265.  6 

269.  2 

272.  9 

276.  6 

5.00 

6.00 

276.  6 

280.2 

283.  9 

287.  5 

294.  7 

29a  3 

301.  9 

309.  1 

312.  6 

6.00 

7.00 

312.  6 

316.  2 

319.  7 

323.  3 

326.  8 

330.  3 

333.  8 

337.  3 

344.  3 

347.8 

7.00 

8.00 

347.  8 

351.  3 

354.  8 

35a  2 

361.  7 

365.  1 

36a  6 

372.  0 

375.  4 

37a  8 

382.  2 

8.00 

9.00 

382.  2 

385.  6 

389.  0 

392.  4 

395.8 

399.  2 

402.  5 

405.  9 

412.  6 

415.  9 

9.00 

10.00 

415.  9 

419.  2 

422.  6 

425.  9 

429.  2 

432.  5 

435.  9 

442.  4 

445.  7 

10.00 

11.00 

449.  0 

452.  3 

455.  5 

458.  8 

462.  1 

465.  3 

468.  6 

471.  9 

475.  1 

47a  3 

481.  5 

11.00 

12.00 

481.  5 

484.  7 

488.  0 

491.  2 

494.  4 

497.  6 

513.  5 

12.00 

13.00 

513.  5 

516.7 

519.  9 

523.  1 

526.2 

529.  4 

532.  5 

535.  7 

53a  8 

545.  1 

13.00 

14.00 

545.  1 

548.2 

551.  3 

554.  5 

557.6 

563.8 

566.9 

573.  1 

576.2 

14.00 

15.00 

576.2 

579.  3 

582.  4 

585.  5 

58a  6 

591.  6 

594.7 

597.  8 

15.00 

16.00 

606.9 

613.0 

616.  1 

619.  1 

622.  2 

625.  2 

62a  2 

631.3 

634.3 

637.  3 

16.00 

17.00 

637.3 

640.3 

643.  3 

646.  4 

649.4 

652.4 

655.  4 

35a  4 

661.  4 

664.4 

667.4 

17.00 

18.00 

667.4 

673.  3 

676.  3 

679.  3 

682.  2 

685.  2 

68a  2 

691.  1 

694.  1 

697.  1 

18.00 

19.00 

697.  1 

703.  0 

705.  9 

70a9 

711.  8 

714.  8 

717.  7 

723.  6 

726.  5 

19.00 

20.00 

726.  5 

729.  4 

732.  3 

735  -3 

73a  2 

741.  1 

wm 

746.  9 

749.  9 

MUlivolts 

0.00 

0.10 

Qj 

jjg 

0.60 

0.70 

0.80 

0.90 

1.00 

MUUvolts 

*Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  21.  Copper-Constantan  ThermoM:ouples 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperature  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


■Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  21.  Copper  Constantan  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


•Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  21.  Copper-Constantan  Thermocouples — Con. 

(Electromotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperatures  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


*Bssed  on  tbe  International  Temperature  Scale  of  1948. 
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Table  22.  Chromel-Constantan  Thermocouples 

(ElccUomotive  Force  in  Absolute  Millivolts.  Temperature  in  Degrees  F.*  Reference  Junctions  at  32°  F.) 


'Based  on  the  International  Temperature  Scale  of  1948. 


Washington,  November  15,  1954. 
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